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条 項 号 改正 GMP 省令 薬生監麻発 0428 第 2 号 

第 1 章 総則 

1 - - 

（趣旨） 

第 1 条 

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全

性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」

という。)第 14 条第 2 項第 4 号(第 19 条の 2 第 5 項において

準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で

定める基準を定めるものとする。 

1. 第 1 条（趣旨）関係 

GMP 省令は、法第 14 条第 2 項第 4 号（第 19 条の 2 第 5 項において準

用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で定める基準（製造所に

おける製造管理及び品質管理の方法が適合すべき基準を定めるものであ

る旨を明示する ものであること。 

2 1 - 

（定義） 

第 2 条 

この省令で「製品」とは、製造所の製造工程を経た物（製造

の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経る

ことによって製品となるもの（以下「中間製品」という。）

を含む。）をいう。 

2．第 2 条（定義）関係 
（1）「製品」とは、製造所の製造工程を経た物（製造の中間工程で造られ

たものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの（以

下「中間製品」という。）を含む。）をいうものであること。なお 、ここ

でいう「以後の製造工程」は同じ製造所内での製造工程を指しており、製

造所から出荷される製品は、他の製造所 の製造工程を経ることとなるも

の（最終製品以外の製品）であっても、GMP 省令 における 中間製品に

当たらないものであること。原薬たる医薬品の製造所における中間製品

は、当該製造所の製造工程を経た物のうち、以後の製造工程を経て原薬た

る医薬品となるもの（原薬中間体）を指すものであること。 

2 2 - 

2 この省令で「最終製品」とは、製品のうち、医薬品、医

薬部外品、化粧品および再生医療等製品の品質管理の基準に

関する省令（平成 16 年厚生労働省令第 136 号）第 9 条第 2

項（同令第 20 条において準用する場合を含む。）の市場への

（2）「最終製品」とは、GQP 省令第 9 条第 2 項（同令第 20 条において

準用する場合を含む。）の市場への出荷の可否の決定に供される医薬品又

は 医薬部外品たる製品をいうものであること。即ち、製造販売業者の下

で製造販売の可否の決定がなされる製品を指すことから、製造販売され
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出荷の可否の決定に供されるものをいう。 ることのない製品（例えば、 原薬たる医薬品、輸出専用に製造された製

品）は含まないものであること。 

2 3 - 

3 この省令で「資材」とは、製品の容器、被包および表示

物（添付文書を含む。）をいう。 

（3）「資材」とは、製品の容器、被包及び表示物（添付文書を含む。）を

いうものであること。「被包」は包装材料を指すものである が、薬事関係

法令上規定のない梱包材等は含まないものであること。また、「表示物」

については、添付文書のほか、医薬品について 法第 50 条から第 52 条ま

での規定による事項、医薬部外品について法第 59 条並びに法第 60 条に

おいて準用する法第 51 条及び 法第 52 条第 2 項の規定による事項が記

載されているラベル等を含むものであること。 

2 4 - 

4 この省令で「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製

造工程により均質性を有するように製造された製品および

原料(以下「製品等」という。)の一群をいう。 

（4）「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を

有するように製造された 製品及び原料（以下「製品等」という。）の一

群をいうものであること。「原料」は、製造所 において医薬品又は医薬

部外品に係る製品の 製造の用に供される物（製品中に残存しないもの

を含み、資材及び中間製品を除く。）を指し、他の製造所から出荷され

た製品が製造の用に供される場合を含 む ものであること。 

2 5  

5 この省令で「参考品」とは、出荷した製品に不具合が生

じた場合等、出荷後に製品の品質を再確認する必要が生じた

場合に備えて保管する試験検査用の検体をいう。 

（5）「参考品」とは、出荷した製品に不具合が生じた場合等、出荷後に

製品の品質を再確認する必要が生じた場合に備えて保管する試験検査用

の検体をいうものであること。 

2 6  

6 この省令で「保存品」とは、最終製品のロットから採取

された検体であって、流通している製品との同一性を確認す

るために使用されるものをいう。 

（6）「保存品」とは、最終製品のロットから採取された検体であって、

流通している製品との同一性を確認するために使用されるものをいうも

のであること。 

2 7  
7 この省令で「リテスト日」とは、製造された日から一定

の期間を経過した製品が、当該期間を経過した日以降におい

（7）「リテスト日」とは、製造された日から一定の期間を経過した製品

が、当該期間を経過した日以降において、引き続き所定の規格に適合し
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て、引き続き所定の規格に適合しているかどうか等につい

て、改めて試験検査を行う必要があるものとして設定される

日をいう。 

ているかどうか等について、改めて試験検査を行う必要があるものとし

て設定される日をいうものであること。 

2 8  
8 この省令で「管理単位」とは、同一性が確認された資材

の一群をいう。 

（8）「管理単位」とは、同一性が確認された 資材の一群をいうもので

あること。 

2 9  

9 この省令で「医薬品品質システム」とは、医薬品（体外

診断用医薬品を除く。以下同じ。）に係る製品の製造業者お

よび法第 13 条の 3 第 1 項に規定する医薬品等外国製造業者

（以下「外国製造業者」という。）が当該製品の品質に関し

て管理監督を行うためのシステムをいう。 

（9）「医薬品品質システム」とは、医薬品に係る製品の製造業者及び法

第 13 条の 3 第 1 項に規定する医薬品等外国製造業者（以下「外国製造

業者」という。）が当該製品の品質に関して管理監督を行うためのシス

テムをいうものであること。 

2 10  

10 この省令で「品質リスクマネジメント」とは、医薬品に

係る製品について、品質に好ましくない影響を及ぼす事象お

よびその発生確率（以下「品質リスク」という。）の特定、

評価および管理等を継続的に行うことをいう。 

（10）「品質リスクマネジメント」とは、 医薬品に係る製品について、

品質に好ましくない影響を及ぼす事象及びその発生確率（以下「品質リ

スク」という。）の特定、評価及び管理等を 継続的に 行うことをいう

ものであること。この場合の継続的とは、医薬品に係る製品の商業生産

を開始しようとするとき（所要の知見及び技術 の移転を含む。）から商

業生産の終了まで継続するとの趣旨であること。 

2 11  

11 この省令で「安定性モニタリング」とは、定められた保

管条件の下で、製品が有効期間若しくは使用の期限（以下単

に「有効期間」という。）またはリテスト日までの期間にわ

たって規格に適合しているかどうかについて、継続的に確認

することをいう。 

（11）「安定性モニタリング」とは、定められた保管条件の下で、製品が

有効期間若しくは使用の期限（以下単に「有効期間」という。）又はリテ

スト日までの期間にわたって規格に適合しているかどうかについて、継

続的に確認することをいうものであること。 

2 12  
12 この省令で「照査」とは、設定された目標を達成する上

での妥当性および有効性を判定することをいう。 

（12）「 照査」とは、設定された目標を達成する上での妥当性及び有効性

を判定することをいうものであること。 
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2 13  

13 この省令で「バリデーション」とは、製造所の構造設備

並びに手順、工程その他の製造管理および品質管理の方法

(以下「製造手順等」という。)が期待される結果を与えるこ

とを検証し、これを文書とすることをいう。 

（13）「バリデーション」とは、製造所の構造設備並びに手順、工程その

他の製造管理及び品質管理の方法（以下「製造手順等」と いう。が期待

される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいうもので

あること。 

2 14  

14 この省令で「是正措置」とは、検知された不適合（この

省令に規定する要求事項等に適合しないことをいう。以下同

じ。）その他の望ましくない状況の再発を防止するため、そ

の原因となった状態を解消する措置をいう。 

（14）「是正措置」とは、検知された不適合（GMP 省令に規定する要求

事項等に適合しないことをいう。以下同じ。）その他の望ましくない状況

の再発を防止するため、その原因となった状態を解消する措置をいうも

のであること。 

2 15  

15 この省令で「予防措置」とは、生じ得る不適合その他の

望ましくない状況の発生を未然に防止するため、その原因と

なり得る状態を解消する措置をいう。 

（15）「予防措置」とは、 生じ得る不適合その他の望ましくない状況の発

生を未然に防止するため、その原因となり得る状態を解消する措置をい

うものである こと。 

2 16  

16 この省令で「作業管理区域」とは、医薬品または医薬部

外品に係る製品の製造作業を行う場所（以下「作業所」とい

う。）のうち、作業室、廊下等から構成されていて、全体が

同程度に清浄の維持ができるように管理される場所をいう。 

（16）「作業管理区域」とは、 医薬品又は医薬部外品に係る製品の製造作

業を行う場所（以下「作業所」という。）のうち、作業室、廊下等から構

成されていて、全体が同程度に清浄の維持ができるように管理される場

所をいうものであること。 

2 17  

17 この省令で「清浄区域」とは、作業所のうち、原料の秤

量作業を行う場所、薬剤の調製作業を行う場所および洗浄後

の容器が作業所内の空気に触れる場所をいう。 

（17）「清浄区域」とは、作業所のうち、原料の秤量作業を行う場所、薬

剤の調製作業を行う場所及び洗浄後の容器が作業所内の空気に触れる場

所をいうものであること。 

2 18  

18 この省令で「無菌区域」とは、作業所のうち、無菌化さ

れた薬剤または滅菌された容器が作業所内の空気に触れる

場所、薬剤の充填作業を行う場所、容器の閉塞作業を行う場

所および無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。 

（18）「無菌区域」とは、作業所のうち、無菌化された薬剤又は滅菌され

た容器が作業所内の空気に触れる場所、薬剤の充填作業を行う場所、容器

の閉塞作業を行う場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいうもの

であること。 
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2 19  

19 この省令で「細胞組織医薬品」とは、人または動物の細

胞または組織から構成された医薬品(人の血液および人の血

液から製造される成分から構成される医薬品を除く。)をい

う。 

（19）「細胞組織医薬品」とは、人又は動物の細胞又は組織から構成され

た医薬品（人の血液及び人の血液から製造される成分から構成される医

薬品を除く。）をいうものであること。 

2 20  

20 この省令で「生物由来原料」とは、法第 2 条第 10 項に

規定する生物由来製品たる医薬品（以下「生物由来医薬品」

という。）に係る製品の製造に使用する生物（植物を除く。）

に由来する原料をいう。 

（20）「生物由来原料」とは、生物由来医薬品に係る製品の製造に 使用す

る生物（植物を除く。）に由来する原料をいうものであること。 

2 21  

21 この省令で「ドナー」とは、細胞組織医薬品の原料とな

る細胞または組織を提供する人(臓器の移植に関する法律

(平成 9 年法律第 104 号)第 6 条第 2 項に規定する脳死した者

の身体に係るものを除く。)をいう。 

（21）「ドナー」とは、細胞組織医薬品の原料となる細胞又は組織を提供

する人（臓器の移植に関する法律（平成 9 年法律第 104 号 第 6 条第 2 項

に規定する脳死した者の身体に係るものを除く。）をいうものであるこ

と。 

2 22  

22 この省令で「ドナースクリーニング」とは、ドナーにつ

いて、問診、検査等による診断を行い、細胞組織医薬品に係

る製品の原料となる細胞または組織を提供するにつき十分

な適格性を有するかどうかを判定することをいう。 

（22）「ドナースクリーニング」とは、ドナーについて、問診、検査等に

よる診断を行い、細胞組織医薬品に係る製品の原料となる細胞又は組織

を提供するにつき十分な適格性を有するかどうかを判定することをいう

ものであること。この適格性については、生物由来原料基準（平成 15 年

厚生労働省告示第 210 号）の第 3 ヒト由来原料総則のヒト細胞組織原料

基準等に照らして適正である 旨 を含むものであること。 

2 23  
23 この省令で「ドナー動物」とは、細胞組織医薬品の原料

となる細胞または組織を提供する動物をいう。 

（23）「ドナー動物」とは、細胞組織医薬品の原料となる細胞又は組織を

提供する動物をいうものであること。 

2 24  

24 この省令で「ドナー動物スクリーニング」とは、ドナー

動物について、試験検査および飼育管理を行い、細胞組織医

薬品に係る製品の原料となる細胞または組織を提供するに

（24）「ドナー動物スクリーニング」とは、ドナー動物について、試験検

査及び飼育管理を行い、細胞組織医薬品に係る製品の原料となる細胞又

は 組織を提供するにつき十分な適格性を有するかどうかを判定するこ
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つき十分な適格性を有するかどうかを判定することをいう。 とをいうものであること。この適格性について は、生物由来原料基準の

第 4 動物由来原料総則の動物細胞組織原料基準等に照らして適正である

旨を含むものであること。 

- - - - 

（25）このほか GMP 省令中の用語 については、次によるものであるこ

と。 
①「計器の校正」とは、必要とされる精度を考慮し、適切な標準器又は標

準試料等を用いて当該計器の示す値と真の値との関係を求めることを 
指すものであること。 
②「ロットを構成しない血液製剤」とは、施行令第 80 条第 2 項第 3 号

イに掲げる生物学的製剤のうち、人の血液を原料とする医薬品であって、

人全血液、人赤血球濃厚液、洗浄人赤血球浮遊液、白血球除去人赤血球浮

遊液、合成血、解凍人赤血球濃厚液、新鮮凍結人血漿、人血小板濃厚液、

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体（原血漿が 3 人

分以下からなるもの）、分画用原血漿等、ロット（GMP 省令第 2 条第 4
項参照。）を構成することのない製品を指すものであること。 

3 1  

（適用の範囲） 

第 3 条 

法第 14 条第 1 項に規定する医薬品または医薬部外品の製造

販売業者（法第 19 条の 2 第 4 項に規定する選任外国製造医

薬品等製造販売業者を含む。以下同じ。）は、医薬品にあっ

ては第 2 章、医薬部外品にあっては第 3 章の規定に基づき、

医薬品または医薬部外品に係る製品の製造業者および外国

製造業者（以下「製造業者等」と総称する。）に製造所にお

3．第 3 条（適用の範囲）関係 
（1）法第 14 条第 1 項に規定する医薬品又は医薬部外品について、施行

令第 20 条の規定により GMP 省令が適用されるものであるときは、その

製造販売業者（法第 19 条の 2 第 4 項に規定する選任外国製造医薬品等製

造販売業者を含む。以下同じ。）は、当該医薬品又は医薬部外品に係る製

品の製造業者及び外国製造業者（以下「製造業者等」と総称する。）に、

医薬品にあっては GMP 省令 第 2 章、医薬部外品にあっては 同令第 3
章の規定に基づいて、当該製品の製造所（保管のみを行う製造所を含む。
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ける製造管理および品質管理を行わせなければならない。 以下同じ。）における製造管理及び品質管理を行わせることを要するもの

であること 。 

3 2  

2 医薬品または医薬部外品に係る製品の製造業者等は、医

薬品にあっては第 2 章、医薬部外品にあっては第 3 章の規定

に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性

の確保等に関する法律施行規則（昭和 36 年厚生省令第 1 号。

以下「施行規則」という。）第 96 条に規定する製造所におけ

る製品の製造管理および品質管理を行わなければならない。 

（2）施行規則第 96 条の規定により GMP 省令が適用される医薬品又は

医薬部外品に係る製品について、その製造業者等は、医薬品にあっては

GMP 省令第 2 章、医薬部外品にあっては同令第 3 章の規定に基づいて、

当該製品の製造所における製造管理及び品質管理 を要するものである

こと 。 

3 3  

3 法第 80 条第 1 項に規定する輸出用の医薬品または医薬

部外品に係る製品の製造業者は、医薬品にあっては第 2 章、

医薬部外品にあっては第 3 章の規定に基づき、当該製品の製

造所における製造管理および品質管理を行わなければなら

ない。 

（3）法第 80 条第 1 項に規定する輸出用の医薬品及び医薬部外品 とは、

施行令第 70 条の 2 第 1 項及び第 2 項の規定により、GMP 省令が適用さ

れる医薬品及び医薬部外品であって、外国政府又は国際機関から GMP 省

令の基準に適合していることの証明を求められたものを指すものである

こと。当該医薬品又は医薬部外品に係る製品について、その製造業者は、

医薬品にあっては GMP 省令第 2 章、医薬部外品にあっては同令第 3 章

の規定に基づき、当該製品の製造所における製造管理及び品質管理を要

するものであること 。 
①輸出用に製造する医薬品又は医薬部外品に係る製品のうち GMP 省令

が適用されるものについて、外国政府又は国際機関から GMP 省令の基

準 に適合していることの証明を求められた場合には、製造業者は、法第

80 条第 1 項の規定により、当該製品の製造所における製造管理及び品質

管理が GMP 省令の基準に適合しているかどうかについての調査（以下

「GMP 適合性調査 」という。）を受けることを要するものであること。 
②GMP 省令の基準に適合している旨の証明書の発給については、「輸出
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用医薬品、輸出用医療機器等の証明書の発給について」平成 2 6 年 11 月

25 日付け薬食発 1125 第 12 号厚生労働省医薬食品局長通知）によるもの

であること。上記 ①の GMP 適合性調査の結果から GMP 省令の基準に

適合していることが確認されないときは、当該証明書の発給を行わない

ことができるものであること。 
（4）上記（2）及び（3）に関して、製造業者等が法人の場合には、当該

法人の代表者を含む薬事に関する業務に責任を有する役員が責任を負う

ものであること。なお、薬事に関する業務には、 医薬品の製造業者等の

製造所における製造・品質関連業務の管理監督、医薬部外品の製造業者等

の製造所における製造・品質管理業務の管理監督が含まれるものである

こと 。 
（5）製造所について法第 13 条第 1 項の規定による許可、法第 13 条の

3 第 1 項の規定による認定又は法第 13 条の 2 の 2 第 1 項若しくは法第

13 条の 3 の 2 第 1 項の規定による登録を受けることを 要しない者は、

GMP 省令 における製造業者等に当たらないものであること。なお、当

該許可、認定又は登録を受けることを要しない場合であっても、医薬品の

原料若しくは 資材を製造し、又は 医薬品の製造業者等の委託を受けて

製造・品質関連業務の一部を行うときは、所要の製造管理及び品質管理が

求められる。 
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3-2 1 - 

（承認事項の遵守） 

第 3 条の 2 

法第 14 条第 1 項に規定する医薬品または医薬部外品に係る

製品の製造業者等は、当該製品を法第 14 条第 1 項若しくは

同条第 15 項（法第 19 条の 2 第 5 項において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）または法第 19 条の 2 第 1

項の承認を受けた事項（以下「承認事項」という。）に従っ

て製造しなければならない。ただし、法第 14 条第 15 項の軽

微な変更を行う場合においては、同条第 16 項（法第 19 条の

2 第 5 項において準用する場合を含む。）の規定による届出

が行われるまでの間は、この限りでない。 

4．第 3 条の 2（承認事項の遵守）関係 
（1）「承認事項」とは、医薬品又は医薬部外品について、法第 14 条第 1
項若しくは第 15 項 法第 19 条の 2 第 5 項において準用する 場合を含

む。以下同じ。）又は法第 19 条の 2 第 1 項の承認を受けた事項をいうも

のであること。なお、成分及び分量又は本質、製造方法、規格及び試験方

法等について、日本薬局方等の公定書、原薬等登録原簿等が参照されてい

る場合には、それらの内容も 承認事項に含まれることから、当該公定書、

原薬等登録原簿等の改正、変更等について留意が必要であること。 
（2）上記の承認を受けた医薬品又は医薬部外品に係る製品は、その承認

事項に従って製造することを要するものであること。なお、承認事項のう

ち、製品の成分若しくは分量（成分が不明なものにあっては、本質又は製

造方法）又は性状若しくは品質が異なる場合には、法第 56 条（医薬部外

品について、法第 60 条において準用する場合を含む。）の規定に違反す

ることになりうるものであること。 
（3）法第 14 条第 15 項の承認事項の軽微な変更を行う場合に、同条第

16 項（法第 19 条の 2 第 5 項において準用する場合を含む。）及び施行規

則第 48 条の規定により、当該変更をした後 30 日以内に届出が行われる

こととされており、当該届出が 行われるまでの間における承認事項の遵

守については、GMP 省令第 3 条の 2 ただし書により免除しているもので

あること。 

第 2 章 医薬品製造業者等の製造所における製造管理および品質管理 

第 1 節 通則 
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3-3 1 - （医薬品品質システム） 

第 3 条の 3 

製造業者等は、実効性のある医薬品品質システムを構築する

とともに、次に掲げる業務を行わなければならない。 

5．第 3 条の 3（医薬品品質システム）関係 
製造業者等 は、実効性のある医薬品品質システムの構築を要するもの

であること。第 3 条の 3 各号は、医薬品品質システムの実施に必要な業

務を規定するものであること。 
医薬品規制調和国際会議（以下「ICH」という。）との整合性を考慮し

て 、PIC/S の GMP ガイドラインにおいて「医薬品品質システム

Pharmaceutical Quality System ）」という用語が使われているところ

であり、ICH の 医薬品品質システムに関するガイドライン（ 以下

「ICH の Q10 ガイドライン」という。「医薬品品質システムに関するガ

イドラインについて」平成 22 年 2 月 19 日付け薬食審査発 0219 第 1
号、薬食監麻発 0219 第 1 号 厚生労働省医薬食品局審査管理課長、監

視指導・麻薬対策課長 連名 通知）参照。）は、その Q&A（「「製剤開発

に関するガイドライン」、「品質リスクマネジメントに関するガイドライ

ン」及び「医薬品品質システムに関するガイドライン」に関する質疑応

答集（Q&A）について」（平成 22 年 9 月 17 日付け厚生労働省医薬食品

局審査管理課、監視指導・麻薬対策課事務連絡）参照。）等とともに、

実効性のある医薬品品質システムの構築において参考になるものである

こと。 
法人たる製造業者等の代表者を含む薬事に関する業務に責任を有する役

員は、ICH の Q10 ガイドライン及び PIC/S の GMP ガイドラインにお

ける上級経営陣（Senior Management）に相当し、実効性のある医薬品

品質システムの構築及び実施に関しても責任を負うものであること。 
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3-3 1 1 一 製品品質を確保するための基本的な方針（以下「品質方

針」という。）を文書により定め、当該文書に医薬品品質シ

ステムの手続等の構成要素を示すこと。 

（1）第 3 条の 3 第 1 号関係 
品質方針は、法人たる製造業者等の代表者を含む薬事に関する業務に責

任を有する役員による全社的なコミットメントとして、製品品質に関す

る取組み姿勢及び方向性を記述するものであり、その製造所における製

造工程等に応じて GMP 省令の要求事項等を満たすとともに、その製造

業者等における医薬品品質システムの継続的な改善を推進する内容であ

ることが求められる。 
品質方針を定め、医薬品品質システムの手続き等の構成要素を示す文書

は、ICH の Q10 ガイドライン及び PIC/S の GMP ガイドラインにおける

品質マニュアル（Quality Manual）に相当するものであること。 
なお、当該文書について、必ずしも 1 つの文書ファイルに収められてい

ることを要するものでなく、例えば、複数の文書ファイルで構成する等は

差し支えないものであること。 
3-3 1 2 二 法第 17 条第 6 項に規定する医薬品製造管理者および法

第 68 条の 16 第 1 項に規定する生物由来製品の製造を管理

する者（外国製造業者にあっては、法第 13 条の 3 第 1 項の

認定を受けた製造所の責任者または当該外国製造業者があ

らかじめ指定した者）（以下「製造管理者」と総称する。）ま

たは第 4 条第 3 項第 1 号に規定する品質保証に係る業務を

担当する組織に、品質方針に基づいた製造所における品質目

標を、文書により定めさせること。 

（2）第 3 条の 3 第 2 号関係 
品質目標は、品質方針に基づいたものとするとともに、法第 17 条第 6 項

に規定する医薬品製造管理者及び法第 68 条の 16 第 1 項に規定する生物

由来製品の製造を管理する者（外国製造業者にあっては法第 13 条の 3 第

1 項の認定を受けた製造所の責任者又は当該外国製造業者があらかじめ

指定した者）（以下「製造管理者 」と総称する。）又は GMP 省令第 4 条

第 3 項第 1 号に規定する品質保証に係る業務を担当する組織の下で文書

により定めることを要するものであること 。 
3-3 1 3 三 製造所において医薬品品質システムに関わる全ての組

織および職員に対し、品質方針および品質目標を周知するこ

（3）第 3 条の 3 第 3 号関係 
品質方針及び品質目標について、その製造所において医薬品品質システ
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と。 ムに関わる全ての組織及び職員への周知を要するものであること 。 

3-3 1 4 四 品質方針および品質目標を達成するため、必要な資源

（個人の有する知識および技能並びに技術、設備その他の製

造所における製造管理および品質管理に活用される資源を

いう。）を配分するとともに、定期的に医薬品品質システム

を照査し、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 

（4）第 3 条の 3 第 4 号関係 
品質方針及び品質目標を達成するため、法人たる製造業者等の代表者を

含む薬事に関する業務に責任を有する役員の主導により、製造所におけ

る製造管理及び品質管理に要する人材、設備、物品 その他の資源を配

分するとともに、定期的な医薬品品質システムの照査（その製造業者等

の医薬品品質システムについて、品質目標を達成する上での妥当性及び

有効性を判定することを指し、ICH の Q10 ガイドライン及び PIC/S の

GMP ガイドラインにおけるマネジメントレビュー（Management 
Review）に相当するもの。）を要するものであること。 
また、当該照査の結果に基づいて所要の措置、GMP 省令第 6 条第 2 項

に規定する責任者の適切な配置、同条第 3 項に規定する人員の十分な確

保、同条第 4 項に規定する管理体制の整備、その他必要な資源の配分

等）を要するものであること 。 
3-3 1 5 五 前 2 号の業務に係る記録を、あらかじめ指定した者に作

成させ、これを保管させること。 

（5）第 3 条の 3 第 5 号関係 
あらかじめ指定した者において、上記（3）及び（4）の業務に係る記録の

作成及び保管を要するものであること。あらかじめ指定した者について

は、医薬品品質システム及びその照査に係る業務を 熟知している職員を 
当該記録の作成及び保管の責任者としてあらかじめ指定し、その職責及

び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めて

おくことが求められる。 
3-4 1 - （品質リスクマネジメント） 6．第 3 条の 4（品質リスクマネジメント）関係 
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第 3 条の 4 

製造業者等は、品質リスクマネジメントを活用して医薬品品

質システムを構築した上で、医薬品に係る製品について、製

造所における製造管理および品質管理を行わなければなら

ない。 

（1）製造業者等は、品質リスクマネジメントを活用して医薬品品質シ

ステムを構築した上で、医薬品に係る製品について製造所における製造

管理及び品質管理を要するものであること 。 
①品質リスクマネジメントは、医薬品品質システムを構成する要素であ

るとともに、製造所において、医薬品に係る製品の品質リスクを特定

し、製造手順等に対する科学的な評価及び管理を確立するために、製造

業者等が主体的に取り組むものであること。製造工程の稼働性能及び製

品品質の継続的な改善を促進するため、品質リスクマネジメントが有効

な手法であることを考慮するものであること。 
②ICH の品質リスクマネジメントに関するガイドライン（Q9 ガイドラ

イン）（「品質リスクマネジメントに関するガイドライン」（平成 18 年 9
月 1 日付け薬食審査発第 0901004 号、薬食監麻発第 0901005 号厚生労

働省医薬食品局審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知）参

照。）は、PIC/S の GMP ガイドラインにアネックス 20 として組み入れ

られているところであり、その Q&A（「「製剤開発に関するガイドライ

ン」、「品質リスクマネジメントに関する ガイドライン」及び「医薬品

品質システムに関するガイドライン」に関する質疑応答集（Q&A）につ

いて」平成 22 年 9 月 17 日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課、監視

指導・麻薬対策課 連名事務連絡）参照。）及び「医薬品品質システムに

おける品質リスクマネジメントの活用について」平成 29 年 7 月 7 日付

け 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 事務連絡 、
PIC/S の関連ガイダンス文書 PI 038“ASSESSMENT OF QUALITY 
RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION”等とともに、品質リス



改正 GMP 省令 逐条解説 

                             © Copyright eCompliance 2021                              14 

条 項 号 改正 GMP 省令 薬生監麻発 0428 第 2 号 

クマネジメントの活用において参考になるものであること。 

3-4 2 - 2 製造業者等は、あらかじめ指定した者に品質リスクマネ

ジメントの実施の手続その他の必要な事項に係る文書およ

び記録を作成させ、これらを保管させなければならない。 

（2）医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる品質リスク

マネジメントの実施の手続きその他の必要な事項に係る文書及び記録の

作成及び保管について規定するものであること。 
あらかじめ指定した者については、品質リスクマネジメントに関して熟

知している職員を当該文書及び記録の作成及び保管の責任者としてあら

かじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定

による 文書に適切に定めておくことが求められる。 
4 1 - （製造部門および品質部門） 

第 4 条 

製造業者等は、製造所ごとに、製造管理者の監督の下に、製

造管理に係る部門（以下「製造部門」という。）および品質

管理に係る部門（以下「品質部門」という。）を置かなけれ

ばならない。 

7．第 4 条（製造部門及び品質部門）関係 
（1）製造所ごとに、製造管理者の監督の下に、製造管理に係る部門（以

下「製造部門」という。）及び品質管理に係る部門（以下「品質部門」と

いう。）を置くことを要するものであること。なお、施行規則第 25 条第 1
項第 5 号及び第 35 条第 1 項第 5 号の区分の製造所（以下「医薬品包装等

区分製造所」という。）並びに保管のみを行う製造所において、その製造

業者等の他の製造所において製造された製品又は製造に使用される原料

若しくは資材の 保管のみを行う場合には、品質保証及び試験検査に係る

業務について、支障がないと認められる限りにおいて、その製造業者等の

他の製造所の品質部門が行うこととすることは差し支えないものである

こと。 
4 2 - 2 品質部門は、製造部門から独立していなければならない。 （2）品質部門は、製造部門から独立した部門として、品質保証及び試験

検査に係る業務を行うものであること。 
4 3 - 3 品質部門は、次に掲げる組織を置かなければならない。 （3）品質部門の各組織には、その製造所における製造工程等に応じて、
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適切な人数の職員の配置を要するものであること。なお、品質部門におけ

る品質保証に係る業務及び試験検査に係る業務について、それぞれ業務

に支障がない限りにおいて、従事する職員の兼任は差し支えないもので

あること（ただし、GMP 省令第 6 条の規定により、業務を適切に実施し

うる人員を十分に確保しなければならないものであること。）。 
4 3 1 一 品質保証に係る業務を担当する組織  

4 3 2 二 試験検査（製造業者等の他の試験検査設備を利用しまた

は第 11 条の 5 の規定に従って他に委託して自己の責任にお

いて行う試験検査であって、当該利用または委託につき支障

がないと認められるものを含む。以下この章において同じ。）

に係る業務を担当する組織。 

（4）「製造業者等の他の試験検査設備を利用し又は第 11 条の 5 の規定に

従って他に委託して自己の責任において行う試験検査」とは、製造所から

外部において試験検査を行う施設（以下「外部試験検査機関」という。）

に検体を搬送し、その製造業者等の自らの責任で結果の判定を行う試験

検査を指すものであること。通常、外部試験検査機関に依頼して試験検査

を適切に行うには、 
①GMP 省令第 11 条第 1 項第 3 号の規定による文書（以下「試験検査指

示書」という。）について、検体が採取された製造所及び外部試験検査機

関の双方において適切に保管することが求められる。 
②試験検査に際して、試験検査指示書とともに、次に掲げる事項が表示等

された検体を必要量送付することが求められる。試験検査指示書の内容

に変更が生じたときは、品質部門の責任者が適切に修正等するとともに、

外部試験検査機関へ速やかに送付することが求められる。 
ア．検体の名称（又は検体たる原料、資材若しくは製品の規格に関連付け

る参照番号）及び検体識別番号（同じロット、製造番号又は管理単位から

採取された検体であっても採取場所、日時等により区別することができ
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るよう付された当該検体に固有の番号をいう。以下同じ。） 
イ．検体が採取された製造所の名称 
ウ．検体の取扱い及び保管上の注意事項その他適切な試験検査に必要な

事項 
5 1 - （製造管理者） 

第 5 条 

製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 

8．第 5 条（製造管理者）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所において製造管理者が行う業務につい

て規定するものであること。 
5 1 1 一 品質方針および品質目標を達成するため、製造所におい

て、製造管理、品質保証および試験検査に係る業務（以下「製

造・品質関連業務」という。）が適正かつ円滑に行われるよ

う統括するとともに、医薬品品質システムが適切に運用され

るよう管理すること。 

8．第 5 条（製造管理者）関係 
製造管理者は、製造・品質関連業務（保管のみを行う製造所における保管

に係る業務を含む。以下同じ。）が適正かつ円滑に行われるよう統括する

とともに、医薬品品質システムが適切に運用されるよう管理する立場に

あり、当該製造所における製造・品質関連業務について権限と責任を有す

るものであること。 
5 1 2 二 医薬品品質システムの運用状況を確認するとともに、そ

の改善を要するかどうかについて製造業者等に対して文書

により報告すること。 

②第 5 条第 1 項第 2 号関係 
製造管理者は、医薬品品質システムの運用状況を確認するとともに、その

改善を要するかどうかについて、製造業者等への文書による報告を要す

るものであること。 
ア．製造管理者からの当該文書（製造管理者が自らの責任で作成したも

の）による報告を踏まえ、法人たる製造業者等の代表者を含む薬事に関す

る業務に責任を有する役員の主導により、GMP 省令第 3 条の 3 第 4 号

の規定による必要な資源の配分がなされるものであること。 
イ．法第 17 条第 6 項に規定する医薬品製造管理者にあっては、同条第 7
項の規定により、医薬品の製造の管理を公正かつ適正に行うために必要
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があるときは、製造業者に対し、意見を書面により述べなければならない

ものであること。 
5 1 3 三 原料、資材および製品の規格並びに製造手順等が承認事

項と相違することのないよう、品質保証に係る業務を担当す

る組織に管理させること。 

③第 5 条第 1 項第 3 号関係 
製造管理者は、原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の規格並びに製

造手順等が承認事項と相違することのないよう、品質保証に係る業務を

担当する組織に管理させるものであること。 
5 1 4 四 品質不良その他製品品質に重大な影響が及ぶおそれが

ある場合においては、所要の措置が速やかにとられているこ

とおよびその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の

措置をとるよう指示すること。 

④第 5 条第 1 項第 4 号関係 
製造管理者は、品質不良その他製品品質に重大な影響が及ぶおそれがあ

る場合において、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗

状況を確認するほか、必要に応じて、改善等所要の措置をとるよう、当該

製造所の職員（GMP 省令第 6 条第 1 項の責任者を含む。）に指示するも

のであること。 
5 2 - 2 製造業者等は、製造管理者が業務を行うに当たって支障

を生ずることがないようにしなければならない。 

（2）製造業者等は、製造管理者の業務を妨げないことはもとより、GMP
省令第 3 条の 3 第 4 号の規定による必要な資源の配分等、製造管理者の

業務遂行に必要な支援を行うことが求められる。なお、法第 18 条第 4 項

の規定により、医薬品の製造業者は、法第 17 条第 7 項の規定により述べ

られた医薬品製造管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために

措置を講ずる必要があるときは当該措置を講じなければならないもので

あること。 
6 1 - （職員） 

第 6 条 

製造業者等は、製造・品質関連業務を適正かつ円滑に実施し

うる能力を有する責任者（以下この章において単に「責任者」

9．第 6 条（職員）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所における責任者（製造・品質関連業務

を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する責任者をいう。）の配置、人員

の確保等について規定するものであること。 
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という。）を、製造所の組織、規模および業務の種類等に応

じ、適切に置かなければならない。 

6 2 - 2 製造業者等は、製造所の組織、規模および業務の種類等

に応じ、適切な人数の責任者を配置しなければならない。 

（2）製造・品質関連業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有するとは、

各々従事する製造・品質関連業務の種類及び内容、実務経験、GMP 省令

第 19 条、第 25 条及び第 29 条の規定による教育訓練の経歴等に鑑みて、

当該業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有することを、その製造業

者等の医薬品品質システムの下、保証することを趣旨とするものである

こと。 
6 3 - 3 製造業者等は、製造・品質関連業務を適切に実施しうる

能力を有する人員を十分に確保しなければならない。 

（3）医薬品の製造業者等の製造所において、製造・品質関連業務の適切

な実施を保証するため、十分な人員の確保を要するものであること。 
6 4 - 4 製造業者等は、製造・品質関連業務に従事する職員（製

造管理者および責任者を含む。）の責務および管理体制を文

書により適切に定めなければならない。 

（4）製造・品質関連業務に従事する職員（製造管理者及び責任者を含む。）

の責務及び管理体制について、各々の職責及び権限並びに協働体制の組

織図を示す等して、文書により適切に定めることを要するものであるこ

と。 
7 1 - （医薬品製品標準書） 

第 7 条 

製造業者等は、医薬品に係る製品（中間製品を除く。）に関

して次に掲げる事項について記載した文書（以下「医薬品製

品標準書」という。）を当該製品の製造に係る製造所ごとに

作成し、品質部門の承認を受け、当該製造所に適切に備え置

かなければならない。 

10．第 7 条（医薬品製品標準書）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所において製造される医薬品に係る製品

（中間製品を除く。なお、製造所から出荷される製品は、GMP 省令にお

ける中間製品に当たらないものであること。）に関して所定の事項を記載

した文書の作成等について規定するものであること。当該文書（以下「医

薬品製品標準書」という。）は、品質部門の承認を受け、当該製造所にお

いて製造・品質関連業務を適切かつ円滑に行うことができるよう、必要な

関連部門、組織及び職員に配付、周知等を行った上で備え置くことを要す

るものであること。なお、必ずしも製造品目ごとに 1 対 1 対応させて医
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薬品製品標準書を作成することを要するものでなく、例えば、複数の製造

品目で共通する事項を適宜まとめて作成する、ひとつの製造品目に関す

る事項を記載した複数の文書ファイルで構成する等は差し支えないもの

であること。 
（2）医薬品製品標準書の内容は、GQP 省令第 10 条第 5 項の規定により

医薬品の製造販売業者から製造業者等に提供される、適正かつ円滑な製

造管理及び品質管理の実施に必要な品質に関する情報に則したものであ

ること。法第 14 条第 1 項に規定する医薬品（以下「承認医薬品」とい

う。）に係る製品を製造する場合において、医薬品製品標準書の内容が当

該医薬品の承認事項と相違することのないよう管理することは、その品

質保証に係る重要な業務のひとつであること。また、その製造業者等が

GMP 省令第 11 条の 4 第 2 項の規定により当該製品の原料及び資材（以

下「原料等」という。）の供給者（同令第 27 条第 1 項第 12 号に規定する

生物由来原料の原材料採取業者等を含む。以下同じ。）と締結した取決め、

同令第 11 条の 5 第 1 項の規定により当該製造業者等の委託を受けて製

造・品質関連業務の一部を行う他の事業者（以下「外部委託業者」という。）

と締結した取決め、GQP 省令第 7 条の規定により当該製品に係る製造販

売業者が製造業者又は外国製造業者と取り決めた事項等に則した内容で

あることが求められる。 
（3）医薬品製品標準書の記載事項は、その製造所における製造・品質関

連業務の適切な実施に支障がない内容及び範囲で足りるものであり、当

該製品に係る医薬品の他の製造所における製造工程（保管を含む。）、承認

事項等の全てについて記載を要するものでないこと。 
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7 1 1 一 承認事項のうち、当該製造所における製造方法、規格お

よび試験方法その他の必要な事項 

①第 7 条第 1 号及び第 3 号関係 
「承認事項のうち、当該製造所における製造方法、規格及び試験方法その

他の必要な事項」及び「製造手順」として、次に掲げる事項のうち、その

製造所から出荷する製品に該当するものについて記載するものであるこ

と。 
ア．製品及びその製造に使用する原料の成分（成分が不明なものにあって

はその本質）及び分量並びに規格及び試験検査の方法 
イ．容器及び被包の規格及び試験検査の方法 
上記ア．及びイ．の規格及び試験検査の方法に関して、次に掲げる事項の

うち該当するものについて記載するものであること。 
（ア）承認事項の規格（日本薬局方等の公定書又は規格集の規格を参照し

ている場合を含む。）について、製造業者等において管理上必要なものと

して自主的に所定の規格より厳格な規格が設定される場合には、当該規

格及び品質リスクを特定し、評価した結果に基づいて当該規格の妥当性

を示す根拠 
（イ）日本薬局方等の公定書又は規格集を参照している試験検査につい

て、当該公定書又は規格集の規定に基づき、規定の試験法に代わる試験検

査の方法が規定の試験法以上の真度及び精度がある場合であって当該試

験検査の方法が用いられるときは、当該試験検査の方法及び品質リスク

を特定し、評価した結果に基づいて当該試験検査の方法の妥当性を示す

根拠 
（ウ）承認事項及び日本薬局方等の公定書又は規格集に定められていな

い規格及び試験検査について、製造業者等において管理上必要なものと
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して自主的に設定する場合には、当該規格及び試験検査の方法並びに品

質リスクを特定し、評価した結果に基づいて当該規格及び試験検査の方

法の妥当性を示す根拠 
（エ）試験検査が外部試験検査機関で行われる場合には、当該試験検査の

項目並びにそれらの規格及び試験検査の方法（なお、承認医薬品に係る製

品にあっては、GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査に係

る外部試験検査機関について、当該医薬品の承認事項になっていること

が前提であること。） 
ウ．品質リスクを特定し、評価した結果に基づいて製品品質に影響を及ぼ

すものとして選定した原料等、その保管条件及び GMP 省令第 11 条の 4
の規定による供給者の管理の方法 
エ．表示物（最終製品にあっては、販売名及び一般的名称、成分及び分量、

用法及び用量、効能又は効果並びに使用上の注意又は取扱上の注意等の

所要事項が記載されるもの）の規格及び仕様 
オ．製造方法及び製造手順（工程内検査、中間製品の規格及び試験検査の

方法並びに品質リスクを特定し、評価した結果に基づいて当該規格及び

試験検査の方法の妥当性を示す根拠を含む。） 
カ．秤量、調製、充填等の作業における標準的仕込み量及びその妥当性を

示す根拠（GMP 省令第 13 条に規定するバリデーションの結果等） 
キ．製品の保管条件及び有効期間又はリテスト日並びにそれらの妥当性

を示す根拠（安定性試験の結果等） 
ク．GMP 省令第 11 条の 4 第 2 項の規定による原料等の供給者との取決

め、同令第 11 条の 5 第 1 項の規定による外部委託業者との取決め等につ
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いて、それらの内容（なお、GMP 調査実施者の求めに応じて、当該取決

め文書の写しを提示できるようにしておくことが求められる。） 
7 1 2 二 法第 42 条第 1 項の規定により定められた基準その他薬

事に関する法令またはこれに基づく命令若しくは処分のう

ち品質に関する事項 

②第 7 条第 2 号関係 
ア．法第 42 条第 1 項の規定により定められた基準として、現在のとこ

ろ、生物由来原料基準、生物学的製剤基準（平成 16 年厚生労働省告示第

155 号）、放射性医薬品基準（平成 25 年厚生労働省告示第 83 号）が定め

られている。 
イ．薬事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分については、法

第 18条第 3項の規定により定められた製造業者又は外国製造業者の遵守

事項、法第 79 条第 1 項の規定により製造販売承認に付された条件等が該

当するものであること。法第 18 条第 3 項の規定により定められた製造業

者の遵守事項として、現在のところ、放射性医薬品の製造及び取扱規則

（昭和 36 年厚生省令第 4 号。以下「製造取扱規則」という。）が定めら

れている。 
7 1 3 三 製造手順(第 1 号の事項を除く。) （①第 7 条第 1 号及び第 3 号関係に記載） 

7 1 4 四 その他所要の事項 ③第 7 条第 4 号関係 
「その他所要の事項」として、次に掲げる事項を含むものであること。 
ア．医薬品製品標準書の作成、改訂及び承認の日付、医薬品製品標準書の

管理番号 
イ．医薬品製品標準書の作成、改訂及び承認の責任者（承認を行った品質

部門の責任者）の氏名並びに配付先 
ウ．GQP 省令第 7 条の規定により当該製品に係る製造販売業者が製造業
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者又は外国製造業者と取り決めた事項の内容（なお、GMP 調査実施者の

求めに応じて、当該取決め文書の写しを提示できるようにしておくこと

が求められる。） 
8 1 - （手順書等） 

第 8 条 

製造業者等は、製造所ごとに、次に掲げる手順について記載

した文書（以下「手順書」という。）を作成し、これを当該

製造所に適切に備え置かなければならない。 

11．第 8 条（手順書等）関係 
（1）製造・品質関連業務を適正かつ円滑に行うため、製造所ごとに所定

の手順について記載した文書の作成等について規定するものであるこ

と。当該文書（以下「GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書」という。）は、

当該製造所において必要な関連部門、組織及び職員に配付、周知等を行っ

た上で備え置くことを要するものであること。なお、当該製造所において

該当しない業務に関する手順（例えば、当該製造所の製造・品質関連業務

を他に委託することのない場合における GMP 省令第 8 条第 1 項第 7 号

の手順）については、GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書を要しないもので

あること。また、必ずしも GMP 省令第 8 条第 1 項の各号に 1 対 1 対応

させて作成することを要するものでなく、例えば、当該業務を行う職員、

組織、部門等で適宜まとめて作成する等は差し支えないものであること。

改正省令による改正前の GMP 省令第 8 条第 1 項の衛生管理基準書、同

条第 2 項の製造管理基準書及び同条第 3 項の品質管理基準書として既に

作成され、製造所に備え置かれている各文書については、改正省令による

改正後の GMP 省令第 8 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの各手順につい

て記載した文書とみなすものとし、当該文書の名称等を形式的に変更す

るためだけの改廃等は要しないものであること。 
8 1 1 一 構造設備および職員の衛生管理に関する手順 ①第 8 条第 1 項第 1 号関係 

ア．構造設備及び職員の衛生管理に関する手順は、それら衛生管理に係る
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業務を適切に遂行できる内容であることが求められる。製造衛生に係る

内容に限らず、試験検査に係る業務等において衛生管理が必要な場合に

は、当該衛生管理に関する手順も含むものであること。 
イ．職員の衛生管理は、職員が微生物等により原料、資材及び製品（中間

製品を含む。）を汚染することの防止を目的とするものであること。 
ウ．構造設備及び職員の衛生管理に関する手順として、その製造所におけ

る製造工程等に応じて、次に掲げる手順のうち該当するものについて記

載するものであること。 
（ア）構造設備の衛生管理に関する手順 
㋐構造設備の清掃、保守、滅菌等に関する手順（当該清掃、保守、滅菌等

の方法、間隔、確認方法等を含む。） 
㋑GMP 省令第 9 条第 2 項ただし書による清浄化に関する手順（当該清浄

化の方法、間隔、確認方法等を含む。） 
＜無菌医薬品区分製造所の場合＞ 
㋒作業室又は作業管理区域の清浄度の維持管理に関する手順 
㋓無菌操作を行う区域における空気の管理に関する手順 
㋔注射剤に係る製品を製造する場合における、GMP 省令第 23 条第 3 号

ニの規定による配管部等の洗浄及び滅菌に関する手順（当該洗浄及び滅

菌の方法、間隔、確認方法等を含む。） 
＜生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合＞ 
㋕生物学的製剤（ロットを構成しない血液製剤を除く。）に係る製品を製

造する場合における、GMP 省令第 26 条第 1 号に規定する構造設備の衛

生管理に関する手順 
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㋖ロットを構成しない血液製剤に係る製品を製造する場合における、

GMP 省令第 26 条第 2 号に規定する構造設備の衛生管理に関する手順 
㋗人の血液又は血漿を原料とする製品を製造する場合における、GMP 省

令第 26 条第 3 号に規定する製造区域、設備及び器具の衛生管理に関する

手順 
（イ）職員の衛生管理に関する手順 
㋐製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入り制限に関する手

順 
㋑作業所における、入退時の更衣及び手洗い、防護具の着用等に関する手

順 
㋒職員の健康状態の把握に関する手順 
㋓作業所における、所持品及び化粧の制限、飲食喫煙の禁止等に関する手

順 
＜無菌医薬品区分製造所の場合＞ 
㋔GMP 省令第 24 条第 6 号及び第 7 号に規定する職員の衛生管理に関す

る手順 
＜生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合＞ 
㋕GMP 省令第 27 条第 1 項第 5 号及び第 6 号に規定する職員の衛生管理

に関する手順 
㋖細胞組織医薬品に係る製品を製造する場合における、GMP 省令第 27
条第 2 項第 4 号に規定する衛生管理に関する手順 

8 1 2 二 製造工程、製造設備、原料、資材および製品の管理に関

する手順 

②第 8 条第 1 項第 2 号関係 
ア．製造工程（保管を含む。）、製造設備、原料、資材及び製品（中間製品



改正 GMP 省令 逐条解説 

                             © Copyright eCompliance 2021                              26 

条 項 号 改正 GMP 省令 薬生監麻発 0428 第 2 号 

を含む。）の管理に関する手順は、その製造所における製造工程等に応じ

て、製造設備について GMP 省令第 9 条第 1 項、第 23 条及び第 26 条に

適合させる業務を適切に、製造管理について同令第 10 条、第 24 条並び

に第 27 条第 1 項及び第 2 項の各号の業務（構造設備及び職員の衛生管理

に係る業務を除く。）を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
イ．製造工程（保管を含む。）、製造設備、原料、資材及び製品（中間製品

を含む。）の管理に関する手順として、その製造所における製造工程等に

応じて、次に掲げる手順のうち該当するものについて記載するものであ

ること。 
（ア）GMP 省令第 9 条第 1 項第 5 号イ及びロの場合における、製品等の

漏出防止に関する手順（イ）交叉汚染することにより他の製品等に重大な

影響が及ぶおそれのある製品等を取り扱う場合における、交叉汚染の防

止に関する手順 
（ウ）GMP 省令第 10 条第 1 号に規定する製造指図書の作成、承認、配

付等に関する手順 
（エ）製造部門の責任者による製造作業の指示に関する手順 
（オ）ロットを構成する製品の製造作業に関して、当該製品の一群が均質

性を有するように製造されるための手順 
（カ）製造に関する記録の作成等に関する手順 
（キ）原料、資材及び製品（中間製品を含む。）が適正である旨の確認等

に関する手順 
㋐重要な秤量、計量及び小分け作業については、作業者以外の職員の立会

又はそれと同等以上の管理に関する手順を含むものであること。 
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㋑法第 50 条から第 52 条までの規定による事項が記載されている資材及

び製品については、当該記載が適正である旨の確認に関する手順を含む

ものであること。 
㋒人又は動物由来の原料を使用して医薬品に係る製品を製造する場合に

は、当該原料が生物由来原料基準の該当する規定に照らして適正である

旨の確認に関する手順を含むものであること。 
（ク）原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の保管、出納等に関する

手順 
㋐原料、資材及び製品（中間製品を含む。）のバーコード管理システム又

はそれと同等以上の管理に関する手順 
㋑原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の取違い防止のための手順 
（ケ）製造設備の清浄の確認等に関する手順 
（コ）製造設備の点検整備、製造に関する計器の校正等に関する手順（当

該点検整備、校正等の方法、間隔、確認方法等を含む。） 
（サ）製造管理が適切に行われていることの確認及び品質保証に係る業

務を担当する組織への当該確認の結果の報告に関する手順 
（シ）その他製造工程等の管理に関する手順 
㋐作業所における事故の防止、発生時の対応等に関する手順 
㋑作業環境の管理に関する手順 
㋒工程管理のために必要な管理値に関する手順 
㋓製造用水（製造設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。）の管理に関

する手順 
＜無菌医薬品区分製造所の場合＞ 
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（ス）無菌医薬品に係る製造設備の管理に関する手順 
（セ）無菌医薬品に係る原料、資材及び製品（中間製品を含む。）、製造工

程（無菌性保証に係る重要工程を含む。）並びに製造用水（製造設備及び

器具並びに容器の洗浄水を含む。）の管理に関する手順 
＜生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合＞ 
（ソ）GMP 省令第 26 条に規定する構造設備のうち製造設備の管理に関

する手順 
（タ）製造に使用する生物由来原料の管理に関する手順 
（チ）製造に使用する動物及び微生物の管理に関する手順 
（ツ）生物由来医薬品等に係る製造工程の管理に関する手順 
㋐製品等を不活化する場合又は製品等に含まれる微生物等を不活化若し

くは除去する場合における、GMP 省令第 27 条第 1 項第 1 号に規定する

製造工程の管理に関する手順 
㋑発酵等の生物化学的な技術を用いる場合における、GMP 省令第 27 条

第 1 項第 2 号に規定する製造工程の管理に関する手順 
㋒カラムクロマトグラフ装置等を用いる場合における、GMP 省令第 27
条第 1 項第 3 号に規定する製造工程の管理に関する手順 
㋓培地を培養槽中に連続的に供給し、連続的に排出させる培養方式を用

いる場合における、GMP 省令第 27 条第 1 項第 4 号に規定する製造工程

の管理に関する手順 
（テ）製造の過程において微生物に汚染された物品及び使用動物（製造又

は試験検査に使用する動物（ドナー動物を含む。）をいう。以下同じ。）の

死体の処理に関する手順 
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（ト）痘そう病原体、急性灰白髄炎病原体、有芽胞病原菌又は結核菌を取

り扱う場合における、GMP 省令第 27 条第 1 項第 10 号に規定する管理

に関する手順 
（ナ）細胞組織医薬品に係る製品を製造する場合における、GMP 省令第

27 条第 2 項各号の業務に関する手順 
8 1 3 三 試験検査設備および検体の管理その他適切な試験検査

の実施に必要な手順 

③第 8 条第 1 項第 3 号関係 
ア．試験検査設備及び検体の管理その他適切な試験検査の実施に必要な

手順は、その製造所における製造工程等に応じて、GMP 省令第 11 条第

1 項各号、第 21 条並びに第 28 条第 1 項、第 2 項各号及び第 3 項各号の

業務を計画的かつ適切に遂行ができる内容であることが求められる。試

験検査を外部試験検査機関に依頼して行う場合には、検体の受渡し方法、

試験検査の結果の伝達方法等を明確に定めておくことが求められる。 
イ．試験検査設備及び検体の管理その他適切な試験検査の実施に必要な

手順として、その製造所における製造工程等に応じて、次に掲げる手順の

うち該当するものについて記載するものであること。 
（ア）原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の検体の採取等に関する

手順（当該検体を採取する場所の特定を含む。） 
（イ）採取した検体及び試験検査用の標準品の保管に関する手順 
（ウ）試験検査指示書の作成、承認、配付等に関する手順 
（エ）品質部門の責任者による試験検査の作業指示に関する手順 
（オ）試験検査に関する記録の作成等に関する手順 
（カ）最終製品の参考品及び保存品の保管及び試験検査に関する手順 
（キ）GMP 省令第 11 条第 1 項第 6 号に規定する原料等の参考品の保管
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及び試験検査に関する手順 
（ク）試験検査に関する設備及び器具の点検整備、計器の校正等に関する

手順（当該点検整備、校正等の方法、間隔、確認方法等を含む。） 
（ケ）試験検査の結果の判定等に関する手順 
（コ）試験検査について、規格に適合しない結果（いわゆる“Out of 
Specification”。以下「OOS」という。）となった場合における原因の究明、

是正措置及び予防措置等に関する手順 
（サ）原薬たる医薬品を製造する場合における、GMP 省令第 21 条に規

定する参考品の保管及び試験検査に関する手順 
（シ）特定生物由来医薬品（法第 2 条第 11 項に規定する特定生物由来製

品たる医薬品をいう。以下同じ。）又は細胞組織医薬品の最終製品を製造

する場合における、GMP 省令第 28 条第 1 項に規定する参考品の保管及

び試験検査に関する手順 
（ス）生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合における、GMP 省令

第 28 条第 2 項各号の業務に関する手順 
（セ）細胞組織医薬品に係る製品を製造する場合における、GMP 省令第

28 条第 3 項各号の業務に関する手順 
（ソ）その他適切な試験検査の実施に必要な手順 
㋐試験検査用の標準品、試薬試液及び試験用水等の管理に関する手順 
㋑再度の試験検査を行う場合の取扱いに関する手順 

8 1 4 四 安定性モニタリングに関する手順 ④第 8 条第 1 項第 4 号関係 
安定性モニタリングに関する手順は、最終製品たる医薬品を製造する場

合には GMP 省令第 11 条の 2 第 1 項各号の業務を計画的かつ適切に、同
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条第 2 項の業務を適切に、原薬たる医薬品を製造する場合には同令第 21
条の 2 第 1 項各号の業務を計画的かつ適切に、同条第 2 項の業務を適切

に遂行できる内容であることが求められる。 
8 1 5 五 製品品質の照査に関する手順 ⑤第 8 条第 1 項第 5 号関係 

製品品質の照査に関する手順は、GMP 省令第 11 条の 3 第 1 項各号及び

第 2 項の業務を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
8 1 6 六 原料および資材（以下「原料等」という。）の供給者の

管理に関する手順 

⑥第 8 条第 1 項第 6 号関係 
原料等の供給者の管理に関する手順は、GMP 省令第 11 条の 4 第 1 項各

号及び第 2 項の業務を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
8 1 7 七 製造業者等の委託を受けて試験検査その他の製造・品質

関連業務の一部を行う他の事業者（以下「外部委託業者」と

いう。）の管理に関する手順 

⑦第 8 条第 1 項第 7 号関係 
外部委託業者の管理に関する手順は、GMP 省令第 11 条の 5 第 1 項及び

第 2 項各号の業務を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
8 1 8 八 製造所からの出荷の管理に関する手順 ⑧第 8 条第 1 項第 8 号関係 

製造所からの出荷の管理に関する手順は、GMP 省令第 12 条第 1 項の業

務を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
8 1 9 九 バリデーションに関する手順 ⑨第 8 条第 1 項第 9 号関係 

バリデーションに関する手順は、GMP 省令第 13 条第 1 項各号及び第 2
項の業務を適切に遂行できる内容であるとともに、その製造所における

バリデーションに関して、次に掲げる事項及び手順をあらかじめ文書と

しておくことが求められる。 
ア．その製造所におけるバリテーションに関する全体的な方針 
イ．その製造所においてバリデーションに係る業務に従事する職員の責

務及び管理体制（なお、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書を適宜
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参照することは差し支えないものであること。） 
ウ．その製造所においてバリデーションにより検証する事項（本通知の第

4 の 2．のバリデーション指針の（2）の事項のうち該当するもの） 
エ．バリデーションに関する手順及びバリデーションの計画に関する文

書の変更の管理に関する手順（なお、GMP 省令第 14 条の変更の管理に

関する手順を適宜参照することは差し支えないものであること。） 
オ．バリデーションに関する手順及びバリデーションの計画に関する文

書からの逸脱の管理に関する手順（なお、GMP 省令第 15 条の逸脱の管

理に関する手順を適宜参照することは差し支えないものであること。） 
カ．バリデーションの計画に関する文書及びバリデーションの結果に関

する文書について、それぞれ作成、改訂、承認、報告、保管等に関する手

順（なお、GMP 省令第 20 条第 1 項各号の業務に関する手順を適宜参照

することは差し支えないものであること。） 
キ．その他バリデーションを適正かつ円滑に行うため必要な手順 

8 1 10 十 第 14 条の変更の管理に関する手順 ⑩第 8 条第 1 項第 10 号関係 
GMP 省令第 14 条の変更の管理に関する手順は、同条第 1 項各号及び第

2 項各号の業務（当該変更に関連する製品に係る製造販売業者及び法第

19 条の 2 第 1 項の承認を受けた者（以下「外国製造医薬品等特例承認取

得者」という。）への連絡・確認を含む。）を適切に遂行できる内容である

ことが求められる。 
8 1 11 十一 第 15 条の逸脱の管理に関する手順 ⑪第 8 条第 1 項第 11 号関係 

GMP 省令第 15 条の逸脱の管理に関する手順は、同条第 1 項各号及び第

2 項の業務（関連する製品に係る製造販売業者への連絡を含む。）を適切
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に遂行できる内容であることが求められる。 

8 1 12 十二 第 16 条の品質情報および品質不良等の処理に関する

手順 

⑫第 8 条第 1 項第 12 号関係 
GMP 省令第 16 条の品質情報及び品質不良等の処理に関する手順は、同

条第 1 項各号及び第 2 項の業務（当該品質情報に関連する製品に係る製

造販売業者への連絡・情報提供を含む。）を適切に遂行できる内容である

ことが求められる。 
8 1 13 十三 回収等の処理に関する手順 ⑬第 8 条第 1 項第 13 号関係 

回収等の処理に関する手順は、GMP 省令第 17 条第 1 項各号の業務（同

条第 2 項において準用する場合を含む。）を適切に遂行できる内容である

ことが求められる。 
8 1 14 十四 自己点検に関する手順 ⑭第 8 条第 1 項第 14 号関係 

自己点検に関する手順は、GMP 省令第 18 条第 1 項各号及び第 2 項の業

務を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
8 1 15 十五 教育訓練に関する手順 ⑮第 8 条第 1 項第 15 号関係 

教育訓練に関する手順は、その製造所における製造工程等に応じて、GMP
省令第 19 条各号、第 25 条各号及び第 29 条各号の業務を適切に遂行で

きる内容であることが求められる。 
職員の従事する業務の種類、内容等に応じて、教育訓練の責任者が定めた

教育訓練プログラムを含むものであること。 
8 1 16 十六 文書および記録の作成、改訂および保管に関する手順 ⑯第 8 条第 1 項第 16 号関係 

文書及び記録の作成、改訂及び保管に関する手順は、その製造所における

製造工程等に応じて、GMP 省令第 20 条第 1 項各号、第 22 条、第 27 条
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第 3 項、第 28 条第 4 項、第 30 条及び第 31 条の業務を適切に遂行でき

る内容であることが求められる。 
8 1 17 十七 その他適正かつ円滑な製造・品質関連業務に必要な手

順 

⑰第 8 条第 1 項第 17 号関係 
ア．その他適正かつ円滑な製造・品質関連業務に必要な手順としては、例

えば、品質保証に係る GMP 省令第 11 条第 2 項各号及び第 3 項の業務に

関する手順、製造する製品に係る製造販売業者、外国製造医薬品等特例承

認取得者及び他の製造業者等との円滑な連携に関する手順等が考えられ

るものであること。イ．施行規則第 25 条第 1 項第 2 号の区分の製造所

（以下「放射性医薬品区分製造所」という。）においては、次に掲げる製

造・品質関連業務に必要な手順を含めることで差し支えないものである

こと。 
（ア）構造設備及び職員について、製造取扱規則第 2 条第 1 項第 1 号、

第 2 号、第 4 号、第 7 号、第 9 号等の規定による衛生管理 
（イ）製造取扱規則第 2 条第 3 項、第 4 項及び第 6 項の規定による製造

工程等の管理 
（ウ）製造取扱規則第 2 条第 2 項から第 4 項までの規定による試験検査

（放射性物質たる検体の保管を含む。） 
（エ）放射性医薬品に係る製品の製造所からの出荷及び出庫における運

搬に関して、製造取扱規則第 2 条第 7 項及び放射性物質等の運搬に関す

る基準（平成 17 年厚生労働省告示第 491 号。以下「運搬基準」という。）

の規定による放射性輸送物の適格性の確認 
（オ）回収され、又は使用若しくは出荷に不適当とされた製品（中間製品

を含む。）、原料及び資材のうち放射性物質又は放射性物質によって汚染
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された物を廃棄処分する場合について、製造取扱規則第 2 条第 5 項及び

第 3 条の規定による廃棄 
（カ）製造取扱規則第 10 条の規定による危険時の措置 
（キ）製造取扱規則第 11 条の規定による帳簿の作成等 

8 2 - 2 製造業者等は、医薬品製品標準書および手順書（以下こ

の章において「手順書等」と総称する。）並びにこの章に規

定する記録について、その信頼性を継続的に確保するため、

第 20 条第 2 項各号に掲げる業務の方法に関する事項を、文

書により定めなければならない。 

（2）医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書並びに同令

第 2 章に規定する記録について、継続的に信頼性（いわゆるデータ・イン

テグリティ）を確保するため、同令第 20 条第 2 項各号の業務の方法に関

する事項を文書により定めることを要するものであること。この場合の

継続的とは、それらの文書及び記録の作成時から保管期間が満了するま

での期間にわたって継続するとの趣旨であること。 
8-2 1 - （交叉汚染の防止） 

第 8 条の 2 

製造業者等は、医薬品に係る製品の交叉汚染を防止するた

め、製造手順等について所要の措置をとらなければならな

い。 

12．第 8 条の 2（交叉汚染の防止）関係 
（1）医薬品に係る製品の交叉汚染を防止するため、製造手順等について

所要の措置をとらなければならないものであること。当該措置をとるに

当たっても、GMP 省令第 3 条の 4 第 1 項の規定による品質リスクマネ

ジメントの活用を要するものであること。 
（2）医薬品に係る製品への交叉汚染の防止には、製造所の構造設備に係

る GMP 省令第 9 条、第 23 条及び第 26 条、製造管理に係る同令第 10
条、第 24 条及び第 27 条等の遵守が不可欠なものであること。 

9 1 - （構造設備） 

第 9 条 

医薬品に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めるところ

に適合するものでなければならない。 

13．第 9 条（構造設備）関係 
（1）医薬品に係る製品の製造所の構造設備に関して、その製造所におけ

る製工程等に応じて要否を判断する事項を規定するものであり、それら

に鑑みて製造所の構造設備が適合しているかどうかを判断するものであ

ること。 
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9 1 1 一 手順書等に基づき、その用途に応じ適切に清掃および保

守が行われ、必要に応じ滅菌され、また、その記録が作成さ

れ、保管されていること。 

第 9 条第 1 項第 1 号関係 
構造設備（GMP 省令第 23 条及び第 26 条に規定する構造設備を含む。）

について、その用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ、必要に応じて滅

菌されるとともに、それら記録の作成及び保管を要するものであること。 
9 1 2 二 製品等により有毒ガスを取り扱う場合においては、その

処理に要する設備を有すること。 

②第 9 条第 1 項第 2 号関係 
製品等により有毒ガスを取り扱う場合には、当該有害ガスの処理設備を

要するものであること。 
9 1 3 三 作業所のうち作業室は、製品の種類、剤形および製造工

程に応じ、じんあいまたは微生物による汚染を防止するのに

必要な構造および設備を有していること。ただし、製造設備

等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合

においては、この限りでない。 

③第 9 条第 1 項第 3 号関係 
作業所のうち作業室は、製造する製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、

じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有

していることを要する（ただし、製造設備等の有する機能により当該汚染

を防止する効果を得られる場合を除く。）ものであること。 
ア．GMP 省令第 9 条第 1 項第 3 号ただし書による場合としては、製造す

る製品の種類、剤形及び製造工程に応じて、例えば、次に掲げる場合が考

えられるものであること。 
（ア）製造設備が閉鎖式設備であって、製造作業中に製品のじんあい又は

微生物による汚染を防止するに十分な効果が得られる場合 
（イ）作業室又は製造設備に設置した層流装置等によって、製造作業中の

製品のじんあい又は微生物による汚染を防止するに十分な効果が得られ

る場合 
イ．原薬たる医薬品に係る製品の製造所にあっては、次に掲げる状態であ

ることが求められる。 
（ア）最終の精製以後の製造工程において、最終の精製を経た中間製品を
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容器へ充填及び閉塞するまでの作業（製品等を秤量及び調製する作業を

含む。）を行う作業室は、これら以外の製造作業を行う作業室から区別さ

れていること。 
（イ）最終の精製以後の製造工程において、最終の精製を経た中間製品を

秤量する作業を行う作業室及び粉末等の固形製品のじんあいが発生する

調製作業又は容器へ充填及び閉塞する作業を行う作業室には、必要に応

じて、じんあい除去装置を備えていること。 
（ウ）最終の精製以後の製造工程において、異なる原薬たる医薬品に係る

製品の製造作業が同じ作業室で行われる場合には、GMP 省令第 8 条の 2
及び第 9 条第 1 項第 5 号の規定により、当該製品の交叉汚染を防止する

ため、当該作業室における設備、手順、工程等について所要の措置がとら

れていなければらならないものであること。ウ．上記イ．以外の作業所に

あっては、次に掲げる状態であることが求められる。 
（ア）原料の秤量作業、製品の調製作業、充填作業又は閉塞作業を行う作

業室が、これら以外の製造作業を行う作業室と区別されていること。 
（イ）GMP 省令第 9 条第 1 項第 5 号イ又はロの製品等を取り扱う作業

室と、その他の製品等を取り扱う作業室とが、互いに他方の作業室の職員

の通路とならないように造られていること。ただし、密閉容器（通常の取

扱いにおいて内容物の漏出及び汚染を生じない容器を指す。以下同じ。）

に納められた製品等のみを取り扱う作業室及び製品等から採取された検

体のみを取り扱う作業室については、この限りでないものであること。 
9 1 4 四 作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充填

作業または閉塞作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外

④第 9 条第 1 項第 4 号関係 
作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充填作業又は閉塞作業
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の者の通路とならないように造られていること。ただし、当

該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれがな

い場合においては、この限りでない。 

を行う作業室は、当該職員以外の者の通路とならないように造られてい

ることを要する（ただし、当該作業室の職員以外の者による製品への汚染

のおそれがない場合を除く。）ものであること。 
ア．原薬たる医薬品に係る製品の製造所にあっては、最終の精製以後の製

造工程において、最終の精製を経た中間製品を容器へ充填及び閉塞する

までの作業を行う作業室に適用することを原則とするものであること。 
イ．GMP 省令第 9 条第 1 項第 4 号ただし書による場合について、原薬た

る医薬品に係る製品の作業所にあっては、最終の精製以後の製造工程に

おいて上記ア．の作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれが

ない場合であって、構造設備等の有する機能により当該製品への汚染の

おそれがないときに限られるものであること。 
9 1 5 五 次に掲げる場合においては、製品等を取り扱う作業室

（密閉容器に収められた製品等のみを取り扱う作業室およ

び製品等から採取された検体のみを取り扱う作業室を除く。

次項において同じ。）を専用とし、かつ、空気処理システム

を別系統にする等の当該製品等の漏出を防止する適切な措

置がとられていること。 

イ 飛散しやすく、微量で過敏症反応を示す製品等を取り扱

う場合 

ロ 交叉汚染することにより他の製品等に重大な影響が及

ぶおそれのある製品等（強い薬理作用または毒性を有するも

のを含む。）を取り扱う場合であって、交叉汚染を防止する

適切な措置をとることができない場合 

⑤第 9 条第 1 項第 5 号関係 
医薬品に係る製品等を取り扱う作業室（密閉容器に納められた製品等の

みを取り扱う作業室及び製品等から採取された検体のみを取り扱う作業

室を除く。）に関して、当該製品等に専用とすること及び当該製品の漏出

を防止する措置（いわゆる封じ込め措置）を要する場合について規定する

ものであること。 
ア．密閉容器に納められた製品等のみを取り扱う作業室及び製品等から

採取された検体のみを取り扱う作業室については、医薬品に係る製品等

が交叉汚染し難い状態にあることから、適用しないこととするものであ

ること。 
イ．微量で過敏症反応を示す製品等とは、例えば、ペニシリン類、セファ

ロスポリン類等の強い感作性を有する成分を含有する製品等を指すもの
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であること。 
ウ．交叉汚染することにより他の製品等に重大な影響が及ぶ製品等とし

て、例えば、細胞毒性を有する抗がん剤等の劇薬又は毒薬のように、強い

薬理作用又は毒性を有する製品等を含むものであること。当該製品等を

取り扱う作業室において、交叉汚染を防止する適切な措置をとることが

できない場合には、当該作業室を当該製品等に専用とするとともに、当該

製品等の漏出を防止する措置（いわゆる封じ込め措置）を要するものであ

ること。 
エ．交叉汚染を防止する適切な措置に関しては、次に掲げる内容であるこ

とが求められる。 
（ア）薬理学的・毒性学的評価による科学的データに基づいて、当該製品

等の成分の残留管理が可能である旨が裏付けられること。また、当該成分

の残留管理のための限度値について、薬理学的・毒性学的評価に基づいて

設定され、検証された分析法により適切に定量することができること。 
（イ）上記（ア）を踏まえ、当該成分の不活化又は製造設備の清浄化（洗

浄）について、GMP 省令第 13 条に規定するバリデーションが適切に行

われること。 
（ウ）その他当該作業室における医薬品に係る製品への交叉汚染の防止

に関して、品質リスクマネジメントを活用して製品の製造管理及び品質

管理（上記（イ）の不活化又は清浄化が行われた後の再汚染を防止する必

要な措置をとることを含む。）が行われること。 
製造設備を共用する場合における交叉汚染の防止については、PIC/S の

関連ガイダンス文書 PI 043“CROSS-CONTAMINATION IN SHARED 
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FACILITIES”、PI 046 Annex “GUIDELINE ON SETTING HEALTH 
BASED EXPOSURE LIMITS FOR USE IN RISK IDENTIFICATION 
IN THE MANUFACTURE OF DIFFERENT MEDICINAL 
PRODUCTS IN SHARED FACILITIES”、PI 009 “INSPECTION OF 
UTILITIES”等が参考になるものであること。 
オ．当該製品等の漏出を防止する措置に関して、空気処理システムを別系

統にする場合には、作業室内の空気が当該システムを通して外気中へ放

出されるまでに終末処理を要するものであること。 
9 1 6 六 製品の製造に必要な質および量の水(設備および器具並

びに容器の洗浄水を含む。)を供給する設備を有すること。 

⑥第 9 条第 1 項第 6 号関係 
医薬品に係る製品の製造に必要な質及び量の水（設備及び器具並びに容

器の洗浄水、試験検査に用いる水を含む。）を他から購入等することによ

り、製造管理及び試験検査に係る業務に支障がない場合には、製造所にお

いて必ずしも当該水の供給設備を要しないものであること。 
9 2 - 2 製品等を取り扱う作業室で、この省令が適用されない物

品の製造作業を行ってはならない。ただし、あらかじめ検証

された工程または清浄化によって当該物品の成分を適切に

不活化または除去し、医薬品に係る製品との交叉汚染を防止

する適切な措置をとる場合（次に掲げる場合を除く。）にお

いては、この限りでない。 

（2）GMP 省令第 9 条第 2 項の規定は、同令が適用されない物品と医薬

品に係る製品との交叉汚染の防止の見地から、医薬品に係る製品等を取

り扱う作業室（密閉容器に納められた製品等のみを取り扱う作業室及び

製品等から採取された検体のみを取り扱う作業室を除く。）で、当該物品

の製造作業を行うことを制限するものであること。なお、医薬品に係る製

品を製造する場合であって、当該製品を GMP 省令が適用されない物品

（例えば、動物用医薬品、治験の対象とされる薬物等）に併用又は転用す

ることは差し支えないものであること。 
①GMP 省令第 9 条第 2 項ただし書に関して、同令が適用されない物品と

医薬品に係る製品との交叉汚染を防止する適切な措置については、次に
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掲げる対応が求められる。 
ア．薬理学的・毒性学的評価による科学的データに基づいて、当該物品の

成分の残留管理が可能である旨が裏付けられること。また、当該成分の残

留管理のための限度値について、薬理学的・毒性学的評価に基づいて設定

され、検証された分析法により適切に定量することができること。 
イ．当該成分を不活化又は除去するため、上記ア．を踏まえ、あらかじめ

検証された工程又は清浄化が適切に行われること。 
ウ．当該作業室における医薬品に係る製品への交叉汚染の防止（GMP 省

令第 8 条の 2 参照。）に関して、品質リスクマネジメントを活用して、製

造管理及び品質管理（上記イ．の不活化又は清浄化が行われた後の再汚染

を防止する必要な措置をとることを含む。）が行われること。 
②GMP 省令第 9 条第 2 項第 1 号及び第 2 号については、同令が適用さ

れない物品と医薬品に係る製品との交叉汚染を防止する適切な措置をと

ることが困難と考えられるものであること。これらの場合において、医薬

品に係る製品等を取り扱う作業室で当該物品の製造作業を行ってはなら

ないものであること。 
9 2 1 一 当該物品の製造作業において、飛散しやすく、微量で過

敏症反応を示す物質を取り扱う場合 

ア．第 9 条第 2 項第 1 号関連 
微量で過敏症反応を示す物質に関して、GMP 省令が適用されない物品の

うち、例えば、治験の対象とされる薬物の製造作業においてペニシリン

類、セファロスポリン類等の強い感作性を有する物質を取り扱う場合が

考えられるものであること。 
9 2 2 二 当該物品が人の身体に使用されることが目的とされて

いないものであって、かつ、その成分が強い薬理作用および

イ．第 9 条第 2 項第 2 号関連 GMP 省令が適用されない物品のうち、人

の身体に使用されることが目的とされていないものは、その成分につい
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毒性を有しないことが明らかでない場合 て必ずしも人に対する薬理作用及び毒性が明らかでない場合があり、当

該成分の薬理学的・毒性学的評価による科学的データに基づいて交叉汚

染を防止する適切な措置が困難と考えられるものであること。 
10 1 - （製造管理） 

第 10 条 

製造業者等は、製造部門に、手順書等に基づき、次に掲げる

製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。 

14．第 10 条（製造管理）関係 
医薬品の製造業者等の製造所において製造部門に行わせる製造管理に係

る業務について規定するものであること。 

10 1 - 一 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項

を記載した文書（以下「製造指図書」という。）を作成し、

これを保管すること。 

（1）第 10 条第 1 号関係 
製造工程（保管を含む。）における指示事項、注意事項その他必要な事項

には、その製造工程に応じて、次に掲げる事項のうち該当するものを含む

ものであること。それらの事項を記載した文書（以下「製造指図書」とい

う。）を作成し、承認を行う業務については、製造部門の職員のうち、当

該製造指図書による作業内容を熟知している職員を作成及び承認の責任

者に選任し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定に

よる文書に適切に定めておくことが求められる。承認医薬品に係る製品

を製造する場合において、製造指図書の内容が当該医薬品の承認事項と

相違することのないよう管理することは、その製造管理に係る重要な業

務のひとつであること。 
①製造指図書の作成及び承認の日付、製造指図書の管理番号 
②製造指図書の作成及び承認の責任者（GMP 省令第 20 条第 1 項第 1 号

の規定による承認を行った者）の氏名並びに配付先 
③製造工程の製造作業を指示する責任者の氏名、製造作業を行うべき日

付及び（必要に応じて）時刻 
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④製品（中間製品を含む。）の名称（又は製品の規格に関連付ける参照番

号）及び性状又は剤形 
⑤製造工程で使用する原料等の名称（又は原料等の規格に関連付ける参

照番号）、GMP 省令第 11 条第 1 項第 8 号の規定による品質部門からの

文書による報告（原料等について試験検査の結果を判定した結果の報告）

に基づくロット番号（ロットを構成しない原料については製造番号）及び

管理単位番号の指定、使用数量、使用順序、取扱い上の注意事項等 
⑥製造工程における製品（中間製品を含む。）のバッチサイズ、期待され

る収量（期待される収量を求めることが困難な場合には標準的な収量）及

び収量の許容限度値 
⑦製造工程における温度、時間その他の工程内管理値等の重要な工程パ

ラメータ、作業所及び設備器具の清浄に関する指示事項及び注意事項（交

叉汚染を防止するための注意事項を含む。）等 
⑧その他製造作業に必要な事項（例えば、作業所内における原料、資材及

び製品（中間製品を含む。）の運搬及び一時保管の条件、製造作業の時間

的間隔等） 
10 1 2 二 製造部門の責任者が、製造指図書に基づき、製品の製造

作業に従事する職員に対して当該作業を指示すること。 

（2）第 10 条第 2 号関係 
製造部門の責任者により、製造指図書に基づいて、製品の製造作業に従事

する職員に対する当該作業の指示を要するものであること。当該責任者

については、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定に

よる文書に適切に定めておくことが求められる。 
10 1 3 三 製造指図書に基づき、製品の製造作業を行うこと。また、

ロットを構成する製品については、原則として、一の製造指

（3）第 10 条第 3 号関係 
①製品の製造作業は、製造指図書に基づく指示を受けて行うことを趣旨
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図書に基づいて製造された製品の一群が 1 のロットとなる

よう製造作業を行うこと。 

とするものであること。製造指図書に基づかない製造作業が故意に行わ

れることのないよう厳重な手順を定めるとともに、製造指図書からの逸

脱が判明したときは GMP 省令第 15 条の逸脱として速やかに所定の対応

を要するものであること。 
②ロットを構成する製品については、原則として、1 の製造指図書に基づ

いて 1 の製造期間内に一連の製造工程により製造された製品の一群が 1
のロットとなる（均質性を有する）よう製造作業を行うことを要するもの

であること。 
10 1 4 四 製造に関する記録をロットごと（ロットを構成しない製

品等については製造番号ごと。第 28 条第 1 項を除き、以下

同じ。）に作成し、これを保管すること。 

（4）第 10 条第 4 号関係 
ロットごと（ロットを構成しない製品等については製造番号ごと）に製造

に関する記録（以下「製造記録」という。）の作成及び保管を要するもの

であること。製造記録には、その製造工程等に応じて、次に掲げる事項の

うち該当するものについて記載するものであること。 
①製造記録を作成した日付、製造記録の管理番号及び作成の責任者の氏

名 
②製品（中間製品を含む。）の名称（又は製品の規格に関連付ける参照番

号）及びロット番号（ロットを構成しない製品については製造番号） 
③製造指図書の写し又はその参照番号 
④製造作業の期間（作業期間）、製造作業の開始、重要な中間段階及び完

了の日時、製造作業に従事した職員及び作業主任の氏名又はイニシャル 
⑤製造工程で使用した原料等の名称、ロット番号（ロットを構成しない原

料については製造番号）及び管理単位番号、使用数量（実測値） 
⑥製造工程を経た製品（中間製品を含む。）の出来高数量、期待される収
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量又は標準的な収量に対する収率 
⑦工程内検査の結果及び工程内管理値に適合しない結果となった場合に

とられた措置 
⑧製造作業が製造指図書に従って行われた旨の確認及び確認を行った職

員の氏名又はイニシャル 
⑨製造作業において製造手順等からの逸脱（以下単に「逸脱」という。）

が生じた場合における、逸脱の内容及び製造部門においてとられた措置 
⑩その他製造工程で生じた事象、製造工程で用いた製造設備及び器具に

関する記録等 
10 1 5 五 製品等についてはロットごとに、資材については管理単

位ごとに、それが適正である旨を確認するとともに、その結

果に関する記録を作成し、これを保管すること。 

（5）第 10 条第 5 号関係 
①製品等についてはロットごと（ロットを構成しない製品等については

製造番号ごと）に、資材については管理単位ごとに、それぞれ適正である

旨を確認するとともに、当該確認の結果（GMP 省令第 12 条の規定によ

る出荷の可否の決定結果を含む。）に関する記録の作成及び保管を要する

ものであること。 
②原料、資材及び製品（中間製品を含む。）が適正である旨の確認は、GMP
省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査の結果について同項第 8 号

の規定による品質部門からの報告に基づくほか、法第 50 条から第 52 条

までの規定による事項が記載されている資材及び製品については、当該

記載が適正である旨の確認も含むものであること。 
③人又は動物由来の原料を使用して医薬品に係る製品を製造する場合に

は、当該原料が生物由来原料基準の該当する規定に照らして適正である

旨の確認も含むものであること。 
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10 1 6 六 製品等についてはロットごとに、資材については管理単

位ごとに適正に保管し、出納を行うとともに、その記録を作

成し、これを保管すること。 

（6）第 10 条第 6 号関係 
①製品等についてはロットごと（ロットを構成しない製品等については

製造番号ごと）に、資材については管理単位ごとに、それぞれ適正に保管

し、出納を行うとともに、その記録の作成及び保管を要するものであるこ

と。 
②原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の適正な保管及び出納並びに

それらに関する記録については、その原料、資材及び製品に応じて、次に

掲げる対応が求められる。 
ア．製品等の保管についてはロットごと（ロットを構成しない製品等の保

管については製造番号ごと）に、資材の保管については管理単位ごとに、

それぞれ明確に標識、区分等がなされ、取違え等を防止する措置がとられ

ていること。 
イ．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）ごとに、品質部門において

GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査が行われる前後で標

識、区分等がなされ、取違え等を防止する措置がとられていること。 
ウ．法第 50 条から第 52 条までの規定による事項が記載されている資材

の保管にあっては、品目別に区分されるとともに、それぞれの保管場所に

当該資材の品目名又は品目記号の標識がなされ、取違え等を防止する措

置がとられていること。 
エ．製品等の保管に関して、その品質に影響のないよう適切な保管条件の

下で行われていること。関係法令による保管条件が定められている場合

には、当該保管条件によること。 
オ．原料等の保管及び出納に関する記録には、原料についてはロットごと
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（ロットを構成しない原料については製造番号ごと）に、資材については

管理単位ごとに、入庫した日付及び数量、保管中にとられた措置、出庫し

た日付及び数量が記載されていること。 
カ．製品（中間製品を含む。）の保管及び出納に関する記録には、各製品

のロットごと（ロットを構成しない製品については製造番号ごと）に入庫

した日付及び数量、保管中にとられた措置、出庫した日付及び数量並びに

当該製造所からの出荷先が記載されていること。 
10 1 7 七 構造設備の清浄を確認するとともに、その結果に関する

記録を作成し、これを保管すること。 

（7）第 10 条第 7 号関係 
製造工程（保管を含む。）に係る構造設備の清浄を確認するとともに、当

該確認の結果に関する記録の作成及び保管を要するものであること。 
10 1 8 八 職員の衛生管理を行うとともに、その記録を作成し、こ

れを保管すること。 

（8）第 10 条第 8 号関係 
製造作業に従事する職員の衛生管理を行うとともに、当該衛生管理に関

する記録の作成及び保管を要するものであること。職員の衛生管理につ

いては、その製造所における製造工程等に応じて、次に掲げる対応が求め

られる。 
①製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入りの制限 
②作業所における、入退時の更衣及び手洗い、防護具の着用等 
③職員の健康状態の把握 
④作業所における、所持品及び化粧の制限、飲食喫煙の禁止等 

10 1 9 九 構造設備を定期的に点検整備するとともに、その記録を

作成し、これを保管すること。また、計器の校正を適切に行

うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。 

（9）第 10 条第 9 号関係 
①製造工程（保管を含む。）に係る構造設備を定期的に点検整備するとと

もに、当該点検整備に関する記録の作成及び保管を要するものであるこ

と。 
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②製造工程（保管を含む。）に係る計器について、校正を適切に行う（当

該製造業者等の責任の下、適切な認証機関等に依頼して行う場合を含

む。）とともに、当該校正に関する記録の作成及び保管を要するものであ

ること。 
10 1 10 十 製造、保管および出納並びに衛生管理に関する記録によ

り製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を

品質保証に係る業務を担当する組織に対して文書により報

告すること。 

（10）第 10 条第 10 号関係 
上記（4）から（9）までの記録により製造管理が適切に行われていること

を確認し、当該確認の結果について、品質保証に係る業務を担当する組織

への文書による報告を要するものであること。 
①製造部門からの当該文書による報告を踏まえ、品質保証に係る業務を

担当する組織において GMP 省令第 11 条第 3 項の規定による確認がなさ

れるものであること。 
②製造管理が適切に行われていること確認し、当該確認の結果の報告書

を作成し、承認を行う業務については、製造部門の職員のうち、製造管理

に関して熟知している職員を当該確認の責任者に選任し、その職責及び

権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めてお

くことが求められる。 
10 1 11 十一 その他製造管理のために必要な業務 （11）第 10 条第 11 号関係 

①その他製造管理のために必要な業務としては、例えば、交叉汚染するこ

とにより他の製品等に重大な影響が及ぶおそれのある製品等を取り扱う

場合における、交叉汚染の防止に係る業務等が考えられるものであるこ

と。 
②放射性医薬品区分製造所においては、放射性医薬品に係る製品（中間製

品を含む。）及び放射性物質たる原料の保管及び出納の管理に関して、製
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造取扱規則第 2 条第 4 項及び第 6 項の規定による取扱いを含む適切な管

理とすることで差し支えないものであること。 
11 1 - （品質管理） 

第 11 条 

製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる

品質保証および試験検査に係る業務を計画的かつ適切に行

わせなければならない。 

15．第 11 条（品質管理）関係 
医薬品の製造業者等の製造所において品質部門に行わせる品質保証及び

試験検査に係る業務について規定するものであること。 
（1）品質部門（試験検査に係る業務を担当する組織）の行う試験検査（外

部試験検査機関に依頼して行う場合を含む。）は、その製造所において取

り扱う原料、資材及び製品（中間製品を含む。）について、医薬品製品標

準書（承認事項、法第 42 条第 1 項の規定により定められた基準その他薬

事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分のうち試験検査に関

する事項を含む。）及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書に基づくもので

あること。輸入製品について、その外国製造業者の製造所における製造工

程（保管を含む。）が適切に行われていることを確認するために試験検査

を行うとしても、外国製造業者による製造管理及び品質管理を代替しう

るものではない。 
11 1 1 一 製品等についてはロットごとに、資材については管理単

位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取するととも

に、その記録を作成し、これを保管すること。 

①第 11 条第 1 項第 1 号関係 
製品等についてはロットごと（ロットを構成しない製品等については製

造番号ごと）に、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要

な検体を採取するとともに、その記録の作成及び保管を要するものであ

ること。 
ア．検体を採取する業務は、原則として品質部門の職員が行うものである

こと。ただし、GMP 省令第 10 条第 6 号の規定により製造部門が保管し

ている原料、資材及び製品（中間製品を含む。）から検体を採取する業務
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について、同令第 4 条第 2 項に規定する品質部門の独立性が保たれる限

りにおいて、品質部門の監督指示の下、当該原料、資材及び製品を取り扱

う製造部門の職員に行わせることは差し支えないものであること。なお、

採取された検体たる原料、資材及び製品についても、GMP 省令第 10 条

第 6 号の規定による出納の対象となるものであること。原料等の検体の

採取については、PIC/S の GMP ガイドラインのアネックス 8 が参考に

なるものであること。 
イ．検体の採取に関する記録（以下「検体採取記録」という。）には、採

取した検体に応じて、次に掲げる事項のうち該当するものについて記載

するものであること。なお、下記④ア．の試験検査記録に検体の採取に関

する事項が記載される場合には、検体採取記録を別途作成することを要

しないものであること。 
（ア）検体採取記録を作成した日付、検体採取記録の管理番号及び作成の

責任者の氏名 
（イ）検体の名称（又は検体たる原料、資材若しくは製品の規格に関連付

ける参照番号）及び検体識別番号 
（ウ）原料等の検体にあっては原料等の供給者の名称 
（エ）上記（イ）の検体が採取された製品等のロット番号（ロットを構成

しない製品等については製造番号）又は資材の管理単位番号 
（オ）上記（イ）の検体の採取方法（採取に用いた器具、容器等）及び採

取数量 
（カ）上記（イ）の検体を採取した場所及び日時並びに採取の責任者の氏

名 
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11 1 2 二 採取した検体およびその試験検査用の標準品を適切に

保管すること。 

②第 11 条第 1 項第 2 号関係 
採取した検体及びその試験検査用の標準品について、外部試験検査機関

で保管する場合を含めて、適切な保管（混同するおそれがなく、好ましく

ない保存状態を避ける方法によるほか、当該検体及び標準品を試験検査

に用いた履歴（試験検査に用いた日付、数量等を記録したもの）とともに

保管する等）を要するものであること。 
11 1 3 三 品質部門の責任者が、原料、資材および製品の試験検査

に従事する職員に対して、当該作業につき文書により指示す

ること。 

③第 11 条第 1 項第 3 号関係 
品質部門の責任者により、原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の試

験検査に従事する職員（外部試験検査機関で当該試験検査を担当する者

を含む。）に対して、当該作業につき文書（試験検査指示書）による指示

を要するものであること。当該責任者については、その職責及び権限を含

め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが

求められる。承認医薬品に係る製品を製造する場合において、試験検査指

示書の内容が当該医薬品の承認事項と相違することのないよう管理する

ことは、その試験検査に係る重要な業務のひとつであること。試験検査指

示書には、その試験検査に応じて、次に掲げる事項のうち該当するものに

ついて記載するものであること。 
ア．試験検査指示書の作成及び承認の日付、試験検査指示書の管理番号

イ．試験検査指示書の作成及び承認の責任者（GMP 省令第 20 条第 1 項

第 1 号の規定による承認を行った者）の氏名並びに配付先（外部試験検

査機関を含む。） 
ウ．検体の名称（又は検体たる原料、資材若しくは製品の規格に関連付け

る参照番号）及び検体識別番号 
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エ．医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書に基づく試

験検査の項目及び試験検査を行うべき日付 
オ．試験検査に用いる設備、器具、計器等の指定 
カ．試験検査における検体の取扱いその他の指示事項及び注意事項 

11 1 4 四 採取した検体について、前号の文書に基づき、製品等に

ついてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験

検査を行うとともに、その記録を作成し、これを保管するこ

と。 

④第 11 条第 1 項第 4 号関係 
採取した検体について、試験検査指示書に基づき、製品等についてはロッ

トごと（ロットを構成しない製品等については製造番号ごと）に、資材に

ついては管理単位ごとに試験検査を行うとともに、その記録の作成及び

保管を要するものであること。 
ア．試験検査に関する記録（以下「試験検査記録」という。）には、その

試験検査に応じて、次に掲げる事項のうち該当するものについて記載す

るものであること。 
（ア）試験検査記録を作成した日付、試験検査記録の管理番号及び作成の

責任者の氏名 
（イ）試験検査を行った検体の名称（又は検体たる原料、資材若しくは製

品の規格に関連付ける参照番号）及び検体識別番号 
（ウ）上記（イ）の検体の採取場所、性状又は剤形、原料等の検体にあっ

ては原料等の供給者の名称等 
（エ）上記（イ）の検体が採取された製品等のロット番号（ロットを構成

しない製品等については製造番号）又は資材の管理単位番号 
（オ）試験検査指示書の写し又はその参照番号 
（カ）試験検査の項目及び検体たる原料、資材又は製品の規格 
（キ）試験検査を行った日時、試験検査に用いた設備、器具、計器等及び
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試験検査に従事した職員の氏名又はイニシャル（外部試験検査機関の場

合には、外部試験検査機関の名称及び担当者の氏名又はイニシャル） 
（ク）試験検査で得られた数値（その算出式を含む。）、観察された事象等 
（ケ）GMP 省令第 11 条第 1 項第 8 号の規定による判定の結果、当該判

定を行った日付及び当該判定の責任者の氏名 
イ．試験検査記録については、試験検査に係る業務の一部を外部試験検査

機関に依頼して行う場合にあっても、試験検査を依頼した製造所の品質

部門において作成することが求められる。 
11 1 5 五 最終製品（ロットを構成するものに限る。）について、

ロットごとに所定の試験検査に必要な量の 2 倍以上の量を

参考品として、製造された日から当該製品の有効期間に 1 年

（放射性医薬品の最終製品にあっては 6 月または品質リス

クマネジメントに基づく適切な日数）を加算した期間適切な

保管条件の下で保管すること。また、その保存品を当該参考

品と同期間保管すること。 

⑤第 11 条第 1 項第 5 号関係 
最終製品（ロットを構成するものに限る。）の参考品及び保存品の保管に

ついて規定するものであること。 
ア．所定の試験検査とは、医薬品製品標準書（承認事項、法第 42 条第 1
項の規定により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに基づ

く命令若しくは処分のうち試験検査に関する事項を含む。）及び GMP 省

令第 8 条第 1 項の手順書に基づく試験検査を指すものであること。適切

な保管条件については、原則としてその最終製品が市場に出荷された形

態（出荷時の包装単位が大容量である等、保管上やむを得ない場合には、

市場に出荷されたものと同等の機能の包装がなされた形態）で、通常の流

通状態における保管条件も勘案することが求められる。また、混同するお

それがなく、好ましくない保存状態を避ける方法によるほか、参考品を試

験検査に用いた履歴（試験検査に用いた日付、数量等を記録したもの）と

ともに保管する等、適切な保管が求められる。 
イ．最終製品の保存品について、当該参考品と同期間の保管を要するもの
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であること。保存品の包装形態及び保管条件が参考品と同等の場合には、

必ずしも参考品と区別して保管することを要しないものであること。 
ウ．参考品及び保存品とする検体を採取する時点において、当該ロットに

ついて必ずしも GMP 省令第 12 条第 1 項の規定による出荷判定が完了し

ていることを要しないものであること。また、保存品については、その目

的（流通している製品との同一性の確認）を十分果たすことができる限り

において、必ずしもロットごとに検体を採取して保存品とすることを要

しないものであること。 
エ．参考品及び保存品の保管期間については、その最終製品のロットが製

造された日から、当該製品（最終製品）の有効期間に 1 年（放射性医薬品

の最終製品にあっては 6 ヶ月又は品質リスクマネジメントに基づく適切

な日数）を加算した期間とするものであること。 
11 1 6 六 医薬品に係る製品の製造に使用した原料等のうち当該

製品の品質に影響を及ぼすものについて、原料にあってはロ

ットごとに所定の試験検査に必要な量の 2 倍以上の量を、資

材にあっては管理単位ごとに所定の試験検査に必要な量を、

それぞれ参考品として、当該製品の出荷を判定した日から 2

年間（放射性医薬品に係る製品の原料にあっては当該原料の

安定性に基づく適切な期間）適切な保管条件の下で保管する

こと。 

⑥第 11 条第 1 項第 6 号関係 
医薬品に係る製品の製造に使用した原料等のうち当該製品の品質に影響

を及ぼすものについて、参考品の保管を規定するものであること。 
ア．各原料等が製品品質に影響を及ぼすものかどうかについては、製造業

者等において各原料等の品質リスクを特定し、評価した結果に基づいて

判断されるべきものであること。 
イ．当該原料等について、原料にあっては当該原料のロットごと（ロット

を構成しない原料については製造番号ごと）に所定の試験検査（当該原料

の試験検査）に必要な量の 2 倍以上の量の、資材にあっては当該資材の

管理単位ごとに所定の試験検査（当該資材の試験検査）に必要な量の参考

品の保管を要するものであること。 
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ウ．所定の試験検査とは、医薬品製品標準書（承認事項、法第 42 条第 1
項の規定により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに基づ

く命令若しくは処分のうち試験検査に関する事項を含む。）及び GMP 省

令第 8 条第 1 項の手順書に基づく試験検査を指すものであること。適切

な保管条件については、当該原料等の供給者によって設定された保管条

件を考慮の上、製造業者等において当該原料等の品質リスクを特定し、評

価した結果に基づいて設定することが求められる。また、混同するおそれ

がなく、好ましくない保存状態を避ける方法によるほか、当該参考品を試

験検査に用いた履歴（試験検査に用いた日付、数量等を記録したもの）と

ともに保管する等、適切な保管が求められる。 
エ．当該原料等の参考品の保管期間については、それぞれ当該原料等が使

用された製品について GMP 省令第 12 条第 1 項の規定による出荷判定が

行われた日から、放射性医薬品に係る製品の原料にあっては当該原料の

安定性に基づく適切な期間、その他の原料等にあっては 2 年間とするも

のであること。 
オ．当該原料等の供給者については、GMP 省令第 11 条の 4 第 2 項の規

定による適切な管理を要するものであること。 
11 1 7 七 試験検査に関する設備および器具を定期的に点検整備

するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。ま

た、試験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに、そ

の記録を作成し、これを保管すること。 

⑦第 11 条第 1 項第 7 号関係 
試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備するとともに、当該

点検整備に関する記録の作成及び保管を要するものであること。また、試

験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに、当該校正に関する記

録の作成及び保管を要するものであること。 
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11 1 8 八 第 4 号の試験検査の結果の判定を行い、その結果を製造

部門に対して文書により報告すること。また、当該試験検査

について、規格に適合しない結果となった場合においては、

その原因を究明し、所要の是正措置および予防措置をとると

ともに、その記録を作成し、これを保管すること。 

⑧第 11 条第 1 項第 8 号関係 
ア．上記④の試験検査（外部試験検査機関に依頼して行う場合のほか、

GMP 省令第 11 条第 2 項の規定により外国製造業者が行った試験検査の

記録を確認することをもって代える場合を含む。）の結果の判定を行い、

当該判定の結果について、製造部門への文書による報告を要するもので

あること。 
（ア）品質部門からの当該文書による報告を踏まえ、製造部門において

GMP 省令第 10 条第 5 号の規定による確認がなされるものであること。 
（イ）試験検査の結果を判定し、当該判定の報告書を作成し、承認を行う

業務については、品質部門の職員のうち、当該試験検査の規格及び品質保

証に関して熟知している職員を当該判定の責任者に選任し、その職責及

び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めて

おくことが求められる。 
（ウ）同じ検体について行われた試験検査において複数回の測定等の一

部が OOS となった場合の判定に当たっては、当該データの適切な取扱い

が求められる。 
イ．上記④の試験検査について OOS となった場合には、あらかじめ GMP
省令第 8 条第 1 項の手順書に定めた手順に従って、当該 OOS の原因を究

明し、その原因を解消して OOS の再発を防止するため所要の是正措置及

び予防措置をとるとともに、その記録の作成及び保管を要するものであ

ること。是正措置及び予防措置の記録については、当該措置の進捗スケジ

ュールに沿って漸次に作成することが求められる。 
（ア）上記イ．の原因の究明に関して、製品（中間製品を含む。）の試験
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検査の OOS について製造部門における製造工程（保管を含む。）、製造作

業等に起因する場合のほか、原料又は資材の試験検査の OOS について当

該原料又は資材の供給者に起因する場合、試験検査に係る業務を担当す

る組織又は外部試験検査機関における検体の取扱い、試験検査の方法等

に起因する場合等があり得るものであること。 
（イ）上記イ．の是正措置及び予防措置をとった上でなおも同様の OOS
となることが頻発する場合には、GMP 省令第 11 条の 3 第 1 項第 1 号の

規定による製品品質の照査を行うことが考慮されるものであること。 
11 1 9 九 その他品質保証および試験検査のために必要な業務 ⑨第 11 条第 1 項第 9 号関係 

その他品質保証及び試験検査のために必要な業務としては、行われる試

験検査に応じて、例えば、試験検査用の試薬試液及び培地の管理、その記

録の作成及び保管等が考えられるものであること。 
11 2 - 2 輸入先国における製造管理および品質管理の基準並びに

これらの基準に対する適合性の確認に関する手続が我が国

のものと同等であると認められる場合においては、製造業者

は、輸入製品に係る前項第 4 号に規定する試験検査（外観検

査を除く。）を、当該輸入製品について輸入先国の外国製造

業者が行った試験検査の記録を確認することをもって代え

ることができる。この場合において、製造業者は、品質保証

に係る業務を担当する組織に、次に掲げる業務を適切に行わ

せなければならない。 

（2）輸入製品に係る GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検

査（外観検査を除く。）に関して、輸入先国における GMP 基準及び当該

GMP 基準に対する適合性の確認に関する手続が我が国のものと同等で

あると認められる場合に、製造業者の製造所の品質保証に係る業務を担

当する組織において、当該輸入製品について輸入先国の外国製造業者が

行った試験検査の記録を確認することをもって代えることができる取扱

いについて規定するものであること。 
①輸入先国における GMP 基準及び当該 GMP 基準に対する適合性の確

認に関する手続が我が国のものと同等であると認められる場合として

は、現在のところ、欧州連合、スイス、英国及びオーストラリアとの間で

所管当局による GMP 適合性確認の結果の相互受入を合意している医薬
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品に関するものであること。 
②輸入製品に係る GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査

を、当該輸入製品について輸入先国の外国製造業者が行った試験検査の

記録を確認することをもって代えることができる場合にあっても、当該

輸入製品の外観検査、同令第 11 条の 2 第 1 項第 4 号又は第 21 条の 2 第

1 項第 4 号の規定による安定性モニタリングの評価、同令第 16 条の品質

情報等から品質に疑義が生じたときには、必要な試験検査を行うことが

求められる。 
③輸入先国の外国製造業者の製造所は、法第 13 条の 3 第 1 項の規定によ

る認定を受けている必要があるものであること。承認医薬品に係る製品

にあっては、当該外国製造業者の製造所及び製造工程（保管を含む。）を

含めて、当該医薬品の承認事項になっていることが前提であること。 
④輸入先国の外国製造業者が行う試験検査に関して、外部試験検査機関

で行われる場合も含まれうるが、承認医薬品に係る製品にあっては、当該

外部試験検査機関を含めて、当該医薬品の承認事項になっていることが

前提であること。 
⑤製造業者が、輸入製品に係る GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定す

る試験検査を当該輸入製品について輸入先国の外国製造業者が行った試

験検査の記録を確認することをもって代える場合において、品質保証に

係る業務を担当する組織に行わせる業務については次に掲げるとおりで

あること。 
11 2 1 一 当該輸入製品が、当該外国製造業者の製造所において、

適切な製造手順等により製造されていることを定期的に確

ア．第 11 条第 2 項第 1 号関係 
当該輸入製品が当該外国製造業者の製造所において適切な製造手順等に
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認すること。 より製造されていることに関して、定期的な確認を要するものであるこ

と。当該輸入製品に係る製造販売業者との取決めに基づき、当該製造販売

業者が GQP 省令第 10 条第 1 項第 1 号の規定により定期的に確認した結

果を共有することは差し支えないものであること。 
11 2 2 二 当該外国製造業者の製造所が、その国における製造管理

および品質管理に関する基準に適合していることを定期的

に確認すること。 

イ．第 11 条第 2 項第 2 号関係 
当該外国製造業者の製造所が輸入先国における GMP 基準に適合してい

ることに関して、輸入先国の所管当局が発給した当該適合を証する文書

（GMP 証明書若しくは製剤証明書）又はその写しを定期的に（当該証明

書に有効期間が定められている場合には当該有効期間ごとに）入手し、確

認することは差し支えないものであること。 
11 2 3 三 前 2 号の確認の記録を作成し、これを保管すること。 ウ．第 11 条第 2 項第 3 号関係品質保証に係る業務を担当する組織におい

て、上記ア．及びイ．の確認の記録の作成及び保管を要するものであるこ

と。 
11 2 4 四 当該輸入製品について当該外国製造業者が行った試験

検査の記録を確認するとともに、その確認の記録を作成し、

これを保管すること。 

エ．第 11 条第 2 項第 4 号関係 
（ア）当該外国製造業者が行った試験検査（GMP 省令第 11 条第 1 項第

4 号に規定する試験検査）の記録については、当該外国製造業者の製造所

の品質部門において作成されたものであること。欧州連合加盟国を輸入

先国とする製品にあっては、「相互承認に関する日本国と欧州共同体との

間の協定の運用について」（平成 28 年 4 月 28 日付け薬生監麻発 0426 第

3 号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知）の記の 4．
に掲げる事項が記載されたバッチ証明書を指すものであること。 
（イ）品質保証に係る業務を担当する組織において、上記（ア）の記録か

ら当該輸入製品に係る試験検査が適正である旨を確認するとともに、そ
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の確認の記録の作成及び保管を要するものであること。 

11 3 - 3 製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、

手順書等に基づき、前条第 10 号の規定により製造部門から

報告された製造管理に係る確認の結果をロットごとに確認

させなければならない。 

（3）品質保証に係る業務を担当する組織において、GMP 省令第 10 条第

10 号の規定により製造部門から文書により報告された製造管理に係る確

認の結果について、ロットごと（ロットを構成しない製品等については製

造番号ごと）に確認を要するものであること。 
11-2 1 - （安定性モニタリング） 

第 11 条の 2 

最終製品たる医薬品の製造業者等は、当該医薬品について、

品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる安定性モニタリ

ングに係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならな

い。 

16．第 11 条の 2（安定性モニタリング）関係 
（1）最終製品たる医薬品の製造所において品質部門に行わせる当該医薬

品（最終製品たる医薬品）の安定性モニタリングに係る業務について規定

するものであること。 

11-2 1 1 一 品質リスクを特定し、評価を行った結果に基づいて、安

定性モニタリングを行う医薬品を適切に選定し、必要量の検

体を採取すること。 

①第 11 条の 2 第 1 項第 1 号関係 
安定性モニタリングを行う医薬品（最終製品たる医薬品）を適切に選定

し、必要量の検体の採取を要するものであること。 
ア．品質リスクを特定し、評価を行った結果に基づいて適切に選定する限

りにおいて、必ずしも全ての包装形態、全てのロットについて安定性モニ

タリングを行うことを要しないが、その選定の妥当性を示す根拠も含め

て、下記⑤の記録の作成が求められる。 
イ．安定性モニタリング用の検体を採取する時点において、当該検体を採

取するロットについて必ずしも GMP 省令第 12 条第 1 項の規定による出

荷判定が完了していることを要しないものであること。 
11-2 1 2 二 当該医薬品の規格のうち保存により影響を受けやすい ②第 11 条の 2 第 1 項第 2 号関係 
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項目および当該規格に適合しない場合に当該医薬品の有効

性または安全性に影響を及ぼすと考えられる項目を、試験検

査の項目として選定すること。 

上記①の医薬品（最終製品たる医薬品）の規格のうち保存により影響を受

けやすい項目及び OOS となった場合に当該医薬品（最終製品たる医薬

品）の有効性又は安全性に影響を及ぼすと考えられる項目について、試験

検査の項目として選定を要するものであること。必ずしも最終製品の規

格の項目全てについて試験検査を行うことを要しないが、その選定の妥

当性を示す根拠も含めて、下記⑤の記録の作成が求められる。 
11-2 1 3 三 第 1 号の検体を保管し、前号の項目について、適切な間

隔で試験検査を行うこと。 

③第 11 条の 2 第 1 項第 3 号関係 
上記①の検体を保管し、上記②の試験検査の項目について、適切な間隔で

試験検査（外部試験検査機関に依頼して行う場合を含む。）を要するもの

であること。当該試験検査を行う間隔については、その医薬品（最終製品

たる医薬品）が有効期間にわたって規格に適合しているかどうかを継続

的に確認できるよう適切に設定することが求められる。 
11-2 1 4 四 前号の試験検査の結果に基づき、当該医薬品の品質への

影響を評価すること。 

④第 11 条の 2 第 1 項第 4 号関係 
上記③の試験検査の結果に基づき、当該医薬品（最終製品たる医薬品）の

品質への影響の評価を要するものであること。また、上記①の検体のほ

か、GMP 省令第 11 条第 1 項第 5 号又は第 6 号の参考品について当該製

品の出荷後に試験検査を行った場合も同様の対応が求められる（下記⑤

及び（2）において同じ。）。 
11-2 1 5 五 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管するこ

と。 

⑤第 11 条の 2 第 1 項第 5 号関係 
上記①の検体の採取については GMP 省令第 11 条第 1 項第 1 号に規定す

る検体の採取と同様に、上記③の試験検査については同項第 4 号に規定

する試験検査と同様に、記録の作成及び保管を要するものであること。ま

た、安定性モニタリングを行う医薬品（最終製品たる医薬品）及び試験検



改正 GMP 省令 逐条解説 

                             © Copyright eCompliance 2021                              62 

条 項 号 改正 GMP 省令 薬生監麻発 0428 第 2 号 

査の項目の選定、検体の保管並びに試験検査の結果に基づく品質への影

響評価に関する記録の作成及び保管を要するものであること。 
 

11-2 2 - 2 最終製品たる医薬品の製造業者等は、前項第 4 号の評価

の結果から、当該医薬品の規格に適合しない場合またはその

おそれがある場合においては、当該医薬品に係る製造販売業

者に対する速やかな連絡、医薬品の回収の判断に必要な情報

の提供等、所要の措置をとるとともに、当該措置に係る記録

を作成し、これを保管しなければならない。 

（2）上記（1）④の評価の結果から OOS 又はそのおそれ（例えば、有効

期間中に OOS を生じる可能性を示唆する傾向）がある場合には、最終製

品たる医薬品の製造業者等は、所要の措置（当該医薬品（最終製品たる医

薬品）に係る製造販売業者への速やかな連絡、医薬品（最終製品たる医薬

品）の回収の判断に必要な情報の提供等）をとるとともに、当該措置に係

る記録の作成及び保管を要するものであること。なお、当該製造販売業者

への連絡、情報の提供等については、GQP 省令第 7 条第 6 号の規定によ

り当該製造販売業者が製造業者又は外国製造業者と取り決めた事項に照

らして適切なものであることが求められる。 
11-3 1 - （製品品質の照査） 

第 11 条の 3 

製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順

書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければなら

ない。 

17．第 11 条の 3（製品品質の照査）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所において品質保証に係る業務を担当す

る組織に行わせる製品品質の照査に係る業務について規定するものであ

ること。 

11-3 1 1 一 製造工程並びに原料、資材および製品の規格の妥当性を

検証することを目的として、定期的または随時に、製品品質

の照査を行うこと。 

①第 11 条の 3 第 1 項第 1 号関係 
製造工程（保管を含む。）並びに原料、資材及び製品（中間製品を含む。）

の規格（医薬品製品標準書又は GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書に記載

されているもの。原料等の規格については、同令第 11 条の 4 第 1 項第 1
号の規定による。）の妥当性（GMP 省令第 3 条の 3 第 2 号の品質目標を

達成する上での妥当性）を検証することを目的として、定期的（過去に行
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われた製品品質の照査の結果を考慮した上で、通常 1 年ごと）又は随時

に、製品品質の照査を要するものであること。随時に行う製品品質の照査

としては、例えば、ある製品（中間製品を含む。）の試験検査について OOS
となることが頻発する場合において、当該製品の製造工程（保管を含む。）

及び規格並びに使用する原料等の規格について妥当性を再検証すること

を目的として、随時に製品品質の照査を行うなどが考えられるが、そうし

た場合のみに限定されるものではない。 
11-3 1 2 二 前号の照査の結果を製造管理者に対して文書により報

告すること。 

②第 11 条の 3 第 1 項第 2 号関係 
製品品質の照査を行った結果について、製造管理者への文書による報告

を要するものであること。 
ア．品質保証に係る業務を担当する組織からの当該報告書を踏まえ、製造

管理者により GMP 省令第 5 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の業務が行われ

るものであること。 
イ．当該報告書を作成し、承認を行う業務については、品質保証に係る業

務を担当する組織の職員のうち、製品品質の照査に関して熟知している

職員を作成及び承認の責任者に選任し、その職責及び権限を含め、GMP
省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められ

る。 
11-3 2 - 2 製造業者等は、前項第 1 号の照査の結果に基づき、製造

管理若しくは品質管理に関して改善を要する場合またはバ

リデーションを行うことを要する場合においては、所要の措

置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管し

なければならない。 

（2）製品品質の照査の結果から、その製造所における製品の製造管理若

しくは品質管理に関して改善を要する場合又は GMP 省令第 13 条に規定

するバリデーションを行うことを要する場合において、製造業者等は、同

令第 5 条第 1 項第 2 号の規定による製造管理者からの報告を踏まえ、所

要の措置（GMP 省令第 6 条第 2 項に規定する責任者の適切な配置、同条
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第 3 項に規定する人員の十分な確保、同条第 4 項に規定する管理体制の

整備、その他必要な資源の配分、同令第 13 条に規定するバリデーション

を行うこと等）をとるとともに、当該措置の記録の作成及び保管を要する

ものであること。なお、法第 18 条第 4 項の規定により、医薬品の製造業

者は、法第 17 条第 7 項の規定により述べられた医薬品製造管理者の意見

を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは

当該措置を講ずること等を要するものであること。 
11-4 1 - （原料等の供給者の管理） 

第 11 条の 4 

製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順

書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければなら

ない。 

18．第 11 条の 4（原料等の供給者の管理）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所において品質保証に係る業務を担当す

る組織に行わせる原料等の供給者の管理に係る業務について規定するも

のであること。 

11-4 1 1 一 原料等の品質の確保のために適切な規格を定めること。 ①第 11 条の 4 第 1 項第 1 号関係 
原料等について、その品質の確保のため適切な規格を定めることを要す

るものであること。当該規格については、医薬品製品標準書の記載事項と

なるものであること。 
11-4 1 2 二 原料等の供給者について、適格性を評価した上で選定す

ること。 

②第 11 条の 4 第 1 項第 2 号関係 
原料等の供給者について、適格性を評価した上で選定することを要する

ものであること。 
11-4 1 3 三 原料等の製造管理および品質管理が適切かつ円滑に行

われているかどうかについて定期的に確認すること。 

③第 11 条の 4 第 1 項第 3 号関係 
原料等の製造管理及び品質管理が適切かつ円滑に行われているかどうか

について定期的な確認を要するものであること。承認医薬品に係る製品

の原料等について、その原料等の製造所が承認事項となっている場合に
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は、その製造所が承認事項に従っている旨の確認を含むものであること。

その原料等を使用する製品に係る製造販売業者との取決めに基づき、当

該製造販売業者が GQP 省令第 10 条第 1 項第 1 号の規定により定期的に

確認した結果を共有することは差し支えないものであること。 
11-4 1 4 四 前 3 号の業務に係る記録を作成し、これを保管するこ

と。 

④第 11 条の 4 第 1 項第 4 号関係 
上記①から③までの業務に係る記録の作成及び保管を要するものである

こと。 
11-4 2 - 2 製造業者等は、原料等のうち製品品質に影響を及ぼすも

のについて、当該原料等の製造管理および品質管理の方法に

関してその供給者と文書により必要な取決めを締結しなけ

ればならない。ただし、当該取決めが、当該原料等を使用す

る製品に係る製造販売業者または法第 19 条の 2 第 1 項の承

認を受けた者と当該供給者との間において締結されている

場合においては、この限りでない。 

（2）原料等のうち製品品質に影響を及ぼすものについて、当該原料等の

製造管理及び品質管理の方法に関してその供給者と文書により必要な取

決め（品質保証に係る業務を担当する組織が GMP 省令第 11 条の 4 第 1
項各号の業務を適切に行うため必要な事項を含む。）の締結を要するもの

であること。ただし、当該取決めが、当該原料等を使用する製品に係る製

造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者と当該供給者との間に

おいて締結されている場合は、この限りでないものであること。例えば、

医薬品の有効成分として使用する原料について、その医薬品の製造販売

業者と当該原料の供給者との間において GQP 省令第 7 条の規定により

必要な取決めが締結されている場合は、当該原料を使用する製造業者等

と当該原料の供給者との間での取決めの締結を要しないものであるこ

と。 
①各原料等が製品品質に影響を及ぼすものかどうかについては、GMP 省

令第 11 条第 1 項第 6 号と同様に、製造業者等において各原料等の品質リ

スクを特定し、評価した結果に基づいて判断されるべきものであること。 
②医薬品の有効成分として使用される原料の供給者の管理については、
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PIC/S の関連ガイダンス文書 PI 047 Annex“GUIDELINE ON THE 
PRINCIPLES OF GOOD DISTRIBUTION PRACTICE OF ACTIVE 
SUBSTANCES FOR MRDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE”等
が参考になるものであること。また、有効成分以外の原料の供給者の管理

については、PIC/S の関連ガイダンス文書 PI 045 “GUIDELINES ON 
THE FORMALISED RISK ASSESSMENTFOR ASCERTAINING 
THE APPROPRIATE GOODMANUFACTURING PRACTICE FOR 
EXCIPIENTS OFMEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE” 等が

参考になるものであること。 
③製品品質に影響を及ぼす原料等について、その供給者を変更するとき

には、当該変更に関して GMP 省令第 14 条の規定による適切な管理を要

するほか、必要に応じて、変更後の供給者からの原料等を使用して同令第

13 条に規定するバリデーションを行うことが求められる。 
11-5 1 - （外部委託業者の管理） 

第 11 条の 5 

製造業者等は、試験検査その他の製造・品質関連業務の一部

（他の事業者に行わせることにつき支障がないと認められ

るものに限る。）を外部委託業者に委託する場合においては、

当該外部委託業者と文書により必要な取決めを締結しなけ

ればならない。ただし、当該取決めが、当該製造・品質関連

業務が行われる製品に係る製造販売業者または法第 19 条の

2 第 1 項の承認を受けた者と当該外部委託業者との間におい

て締結されている場合においては、この限りでない（次項第

19．第 11 条の 5（外部委託業者の管理）関係 
（1）製造・品質関連業務の一部を外部委託業者に委託する場合には、当

該外部委託業者と文書により必要な取決めの締結を要するものであるこ

と。ただし、当該取決めが、当該製造・品質関連業務が行われる製品に係

る製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者と当該外部委託業

者との間において締結されている場合には、この限りでないものである

こと。例えば、GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査を外

部委託業者（外部試験検査機関）に委託して行う場合であって、当該試験

検査が行われる製品に係る製造販売業者と当該外部委託業者（外部試験

検査機関）との間において GQP 省令第 7 条の規定により必要な取決めが
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1 号において同じ。）。 締結されているときは、当該試験検査に係る製品の製造業者等と当該委

託業者（外部試験検査機関）との間での取決めの締結を要しないものであ

ること。 
①GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査を外部委託業者

（外部試験検査機関）に委託して行う場合には、外部委託業者（外部試験

検査機関）とあらかじめ、同項第 3 号の文書による作業の指示、同項第 4
号の記録の作成及び信頼性確保の方法（試験検査の結果の伝達等の相互

の連絡方法を含む。）、試験検査を行うに当たって必要な技術的条件及び

検体の運搬時における管理の方法、外部委託業者（外部試験検査機関）が

委託された試験検査に係る業務（試験検査に関する設備及び器具の定期

的な点検整備並びに計器の校正を含む。）を適正かつ円滑に行っているか

どうかについて同条第 2 項第 2 号の定期的な確認の方法等、必要な事項

について取り決めておくことが求められる。 
②外部委託業者に委託しうる製造・品質関連業務としては、GMP 省令第

11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査のほか、例えば次に掲げる業務が

考えられるが、これらの業務のみに限定されるものではなく、また、いず

れも他の事業者に行わせることにつき支障がないと認められる範囲に限

られるものであること。 
ア．GMP 省令第 9 条第 1 項第 1 項に規定する構造設備（同令第 23 条及

び第 26 条に規定する構造設備を含む。）の清掃及び保守イ．GMP 省令第

11 条第 1 項第 2 号に規定する検体及び試験検査用標準品の保管 
ウ．GMP 省令第 11 条第 1 項第 5 号に規定する最終製品の参考品並びに

同項第 6 号に規定する原料等の参考品の保管及び試験検査 
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エ．GMP 省令第 11 条第 1 項第 7 号に規定する設備及び器具の点検整備

並びに計器の校正 
オ．GMP 省令第 11 条の 2 第 1 項第 3 号に規定する安定性モニタリング

に係る検体の保管及び試験検査 
カ．GMP 省令第 18 条第 1 項第 1 号に規定する自己点検 
キ．GMP 省令第 20 条第 1 項第 3 号に規定する文書及び記録の保管 
ク．GMP 省令第 21 条第 1 項に規定する原薬たる医薬品の参考品の保管

及び試験検査 
ケ．GMP 省令第 21 条の 2 第 1 項第 3 号に規定する安定性モニタリング

に係る検体の保管及び試験検査 
コ．GMP 省令第 22 条第 1 号に規定する文書及び記録の保管 
サ．GMP 省令第 27 条第 1 項第 7 号及び第 28 条第 2 項第 3 号に規定す

る使用動物の飼育 
シ．GMP 省令第 27 条第 1 項第 8 号及び第 28 条第 2 項第 4 号に規定す

る汚染物及び動物死体の処置 
ス．GMP 省令第 27 条第 1 項第 12 号に規定する生物由来原料に関する

記録の保管 
セ．GMP 省令第 28 条第 1 項に規定する特定生物由来医薬品又は細胞組

織医薬品の最終製品の参考品又は生物由来原料の保管及び試験検査 
ソ．GMP 省令第 30 条に規定する文書及び記録の保管 
タ．GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査並びに上記ウ．、

オ．、ク．、ケ．及びセの試験検査のうち委託されたものについて、当該外

部試験検査機関における試験検査の方法が期待される結果を与えること
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を検証するバリデーションに係る GMP 省令第 13 条第 1 項各号の業務 
なお、上記ウ．、オ．、ク．、ケ．及びセの試験検査に係る外部試験検査機

関について、必ずしも当該試験検査に係る医薬品の承認事項になってい

ることは前提としないが、GMP 省令第 11 条の 5 の規定による適切な管

理を要するものであること。 
11-5 2 - 2 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基

づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。 

（2）医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる外部委託業

者の管理に係る業務について規定するものであること。あらかじめ指定

した者については、当該委託に係る製造・品質関連業務を熟知している職

員を当該外部委託業者の管理の責任者としてあらかじめ指定し、その職

責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定

めておくことが求められる。 
11-5 2 1 一 外部委託業者との取決めの締結に際して、当該外部委託

業者の適性および能力について確認すること。 

①第 11 条の 5 第 2 項第 1 号関係 
外部委託業者との取決めの締結に際して、当該外部委託業者の適性及び

能力の確認を要するものであること。ただし、当該取決めが、当該製造・

品質関連業務が行われる製品に係る製造販売業者又は外国製造医薬品等

特例承認取得者と当該外部委託業者との間において締結されている場合

には、この限りでないものであること。 
11-5 2 2 二 外部委託業者が当該委託に係る製造・品質関連業務を適

正かつ円滑に行っているかどうかについて定期的に確認す

るとともに、必要に応じて改善を求めること。 

②第 11 条の 5 第 2 項第 2 号関係 
外部委託業者が当該委託に係る製造・品質関連業務を適切かつ円滑に行

っているかどうかについて定期的に確認するとともに、必要に応じて当

該外部委託業者への改善請求を行うものであること。当該委託に係る製

造・品質関連業務が行われる製品に係る製造販売業者との取決めに基づ

き、当該製造販売業者が GQP 省令第 10 条第 1 項第 1 号の規定により定
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期的に確認した結果及び同条第 2 項第 1 号の規定により指示した結果を

共有することは差し支えないものであること。 
11-5 2 3 三 前 2 号の業務に係る記録を作成し、これを保管するこ

と。 

③第 11 条の 5 第 2 項第 3 号関係 
上記①及び②の業務に係る記録の作成及び保管を要するものであるこ

と。 
12 1 - （製造所からの出荷の管理） 

第 12 条 

製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、手順

書等に基づき、製造・品質関連業務が適切に行われたかどう

かについてロットごとに適切に評価し、製品の製造所からの

出荷の可否を決定する業務を行わせなければならない。 

20．第 12 条（製造所からの出荷の管理）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所において品質保証に係る業務を担当す

る組織に行わせる製造所からの出荷の管理に係る業務について規定する

ものであること。 
①製造・品質関連業務が適切に行われたかどうかの評価及び製品の製造

所からの出荷の可否の決定に関しては、当該可否の決定に係る製品につ

いて、GMP 省令第 10 条第 10 号の規定による製造部門からの文書によ

る報告、同令第 11 条第 1 項第 8 号の規定による判定の結果、同条第 3 項

の規定による確認等を踏まえて、その製造所における製造・品質関連業務

の状況をロットごと（ロットを構成しない製品については製造番号ごと）

に把握した上で、当該評価及び決定がなされるものであること。 
②放射性医薬品区分製造所においては、放射性医薬品に係る製品の製造

所からの出荷及び出庫における運搬に関して、製造取扱規則第 2 条第 7
項及び運搬基準の規定による放射性輸送物の適格性の確認を含む適切な

管理とすることで差し支えないものであること。なお、当該運搬に関する

管理については、GQP 省令第 7 条第 4 号の規定により当該放射性医薬品

の製造販売業者が放射性医薬品区分製造所の製造業者と取り決めた事項

に照らして適切なものであることが求められる。 
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12 2 - 2 前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施

しうる能力を有する者でなければならない。 

（2）上記（1）の業務（製造所からの出荷の管理に係る業務）を行う者に

ついては、PIC/S の GMP ガイドラインにおけるオーソライズドパーソン

（Authorised Person(s)）の役割を担うものであり、品質保証に係る業務

を担当する組織の職員のうち、その製造所における製造・品質関連業務の

種類及び内容、当該職員の実務経験並びに GMP 省令第 19 条、第 25 条

及び第 29 条の規定による教育訓練の経歴等に鑑みて、当該業務を適正か

つ円滑に実施しうる能力を有する責任者を選任し、その職責及び権限を

含め、同令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求

められる。 
12 3 - 3 製造業者等は、第 1 項の業務を行う者が当該業務を行う

に当たって、支障が生ずることがないようにしなければなら

ない。 

（3）製造業者等は、上記（1）の業務（製造所からの出荷の管理に係る業

務）を行う者が当該業務を行うに当たって、支障を生じないようにしなけ

ればならないものであること。 
12 4 - 4 製造業者等は、第 1 項の決定が適正に行われるまで製造

所から製品を出荷してはならない。 

（4）上記（1）①の決定（製品の製造所からの出荷の可否の決定）が適正

に行われるまで、製造所から製品を出荷してはならないものであること。 
①品質部門において製品の試験検査の結果の判定（GMP 省令第 11 条第

1 項第 8 号の規定による判定）が適切に行われた上で、品質保証に係る業

務を担当する組織による上記（1）①の決定がなされ、製造所から製品を

出荷することが原則であるが、有効期間が短い等、その特性上、所定の試

験検査の一部について結果が判明する前に上記（1）①の決定を行わざる

得ない製品を製造する場合であって次に掲げる事項に合致するときは、

当該試験検査の結果の判定が行われる前に上記（1）①の決定を行うこと

として差し支えないものであること。 
ア．当該製品に係る医薬品の承認事項、法第 42 条第 1 項の規定により定
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められた基準その他薬事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処

分のうち品質に関する事項として、所定の試験検査の一部について結果

の判定が行われる前に、製品の製造所からの出荷の可否の決定を行うこ

とができる旨が定められていること。 
イ．医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項第 8 号の手順を記載

した文書に、所定の試験検査の一部について結果の判定が行われる前に

製品の製造所からの出荷の可否の決定を適切に行うため必要な事項、手

続き等をあらかじめ定めていること。 
ウ．当該製品を製造所から出荷した後に判明した試験検査の結果につい

て、当該製品に係る製造販売業者への速やかな連絡、医薬品の回収の判断

に必要な情報の提供等、所要の措置をとること。なお、当該連絡等につい

ては、GQP 省令第 7 条第 6 号の規定により当該製造販売業者が製造業者

又は外国製造業者と取り決めた事項に照らして適切なものであることが

求められる。 
②その製造業者等の他の医薬品包装等区分製造所又は保管のみを行う製

造所における保管のため製品を搬送する場合には、GMP 省令第 11 条第

1 項第 8 号の規定による判定が行われる前に製品を出庫することは差し

支えないものであること。この場合、その医薬品包装等区分製造所又は保

管のみを行う製造所からの出荷の可否の決定に際して、当該 2 製造所に

おける製造・品質関連業務が適切に行われたかどうかについて包括して

評価することを要するものであること。また、そうした出荷の可否の決定

に関する手順について、GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書に適切に定めて

おくことが求められる。 
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13 1 - （バリデーション） 

第 13 条 

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、

次に掲げる業務を行わせなければならない。 

21．第 13 条（バリデーション）関係 
（1）医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせるバリデーシ

ョンに係る業務について規定するものであること。あらかじめ指定した

者については、バリデーションの対象となる構造設備、手順、工程等に関

して熟知している職員を当該バリデーションの責任者としてあらかじめ

指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による

文書に適切に定めておくことが求められる。 
13 1 1 一 次に掲げる場合においてバリデーションを行うこと。 

イ 当該製造所において新たに医薬品の製造を開始する場

合 

ロ 製造手順等について製品品質に大きな影響を及ぼす変

更がある場合 

ハ その他製品の製造管理および品質管理を適切に行うた

めに必要と認められる場合 

①第 13 条第 1 項第 1 号関係 
バリデーションを行うに当たっては、GMP 省令第 3 条の 4 第 1 項の規

定による品質リスクマネジメントの活用及び同令第 11 条の 3 第 1 項第 1
号の規定による製品品質の照査とともに、本通知の第 4 の 2．のバリデー

ション指針又はこれと同等以上の海外のガイドライン（例えば、PIC/S の

GMP ガイドラインのアネックス 15 及び関連する推奨文書 PI 
006“VALIDATION MASTER PLAN, INSTLLATION AND 
OPERATIONAL QUALIFICATION, NON-STERILE PROCESS 
VALIDATION, CLEANING VALIDATION”等）を参照することが求めら

れる。 
ア．第 13 条第 1 項第 1 号イ関係 
「当該製造所において新たに医薬品の製造を開始する場合」とは、医薬品

に係る製品について、その製造所において新たに製造を開始（新たな製造

品目を導入）する場合を指すものであること。承認医薬品に係る製品にあ

っては、その製造所及び製造工程（保管を含む。）を含めて、当該医薬品

の承認事項になることが前提であり、承認事項の一部変更承認において
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製造所が追加又は変更される場合を含むものであること。 
イ．第 13 条第 1 項第 1 号ロ関係 
「製造手順等について製品品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合」

とは、製造所の構造設備、手順、工程等について変更を行う場合であって、

その変更が製品品質に大きな影響を及ぼすと考えられるときを指すもの

であること。製品品質に大きな影響を及ぼすかどうかについては、製造業

者等において当該変更の品質リスクを特定し、評価した結果に基づいて

判断されるべきものであるが、製造手順等の変更は GMP 省令第 14 条の

規定による適切な管理を要するものであり、また、承認医薬品に係る製品

にあっては当該承認事項の一部変更承認を要する可能性があるものであ

ること。 
ウ．第 13 条第 1 項第 1 号ハ関係 
「その他製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認めら

れる場合」としては、無菌性保証に係る重要工程の定期的なバリデーショ

ンが含まれるほか、例えば、製品の試験検査（GMP 省令第 11 条の 2 第

1 項第 3 号及び同令第 21 条の 2 第 1 項第 3 号に規定する試験検査を含

む。）において OOS が発生又はそのおそれがある場合、同令第 11 条の 3
第 1 項第 1 号の規定による製品品質の照査の結果からバリデーションを

行うことを要する場合等が考えられるものであること。 
13 1 2 二 バリデーションの計画および結果を、品質保証に係る業

務を担当する組織に対して文書により報告すること。 

②第 13 条第 1 項第 2 号関係 
バリデーションの計画及び結果について、品質保証に係る業務を担当す

る組織への文書による報告を要するものであること。 
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13 2 - 2 製造業者等は、前項第 1 号のバリデーションの結果に基

づき、製造管理または品質管理に関し改善が必要な場合にお

いては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成

し、これを保管しなければならない。 

（2）上記（1）のバリデーションの結果から、その製造所における製品の

製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、製造業者等は、所要

の措置（製造手順等の見直し等）をとるとともに、当該措置の記録の作成

及び保管を要するものであること。 
14 1 - （変更の管理） 

第 14 条 

製造業者等は、原料、資材若しくは製品の規格または製造手

順等について変更を行う場合においては、あらかじめ指定し

た者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなけれ

ばならない。 

22．第 14 条（変更の管理）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所において原料、資材若しくは製品（中

間製品を含む。）の規格又は製造所の構造設備、手順、工程等について変

更（原料等の供給者又は外部委託業者を変更する場合を含む。以下同じ。）

を行おうとする場合にあらかじめ指定した者に行わせる業務について規

定するものであること。あらかじめ指定した者については、変更を行おう

とする原料、資材若しくは製品（中間製品を含む。）の規格又は製造所の

構造設備、手順、工程等に関して熟知している職員を当該変更の管理の責

任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 6
条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。 

14 1 1 一 当該変更による製品品質および承認事項への影響を評

価すること。 

第 14 条第 1 項第 1 号関係当該変更による製品品質及び承認事項への影

響の評価を要するものであること。承認事項が変更されることに伴う変

更の場合には、変更後の承認事項に従っているかどうか（GMP 省令第 3
条の 2 参照。）についての評価を要するものであること。 

14 1 2 二 前号の評価の結果から、当該変更が製品品質若しくは承

認事項に影響を及ぼす場合またはそのおそれがある場合に

は、当該変更に関連する製品に係る製造販売業者および法第

19 条の 2 第 1 項の承認を受けた者に対して連絡し、確認を

受けること。 

②第 14 条第 1 項第 2 号関係 
上記①の評価の結果から、当該変更が製品品質若しくは承認事項に影響

を及ぼす場合又はそのおそれがある場合には、当該変更に関連する製品

に係る製造販売業者及び外国製造医薬品等特例承認取得者への事前の連

絡及び確認を要するものであること。なお、当該製造販売業者への事前の
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連絡及び確認については、GQP 省令第 7 条第 5 号の規定により当該製造

販売業者が製造業者又は外国製造業者と取り決めた事項に照らして適切

なものであることが求められる。 
14 1 3 三 前 2 号の評価および確認の結果に基づき、当該変更を行

うことについて品質保証に係る業務を担当する組織の承認

を受けること。 

③第 14 条第 1 項第 3 号関係 
上記①及び②の評価及び確認の結果に基づき、当該変更を行うことにつ

いて品質保証に係る業務を担当する組織における承認を要するものであ

ること。品質保証に係る業務を担当する組織の職員から、当該変更の承認

の責任者をあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 6
条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。 

14 1 4 四 前号の承認を受けて変更を行うに際して、関連する文書

の改訂、職員の教育訓練その他所要の措置をとること。 

④第 14 条第 1 項第 4 号関係 
上記③の承認を受けて変更を行うに際して、当該変更が反映されるべき

全ての関連文書（医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順

書のほか、製造指図書、試験検査指示書等を含む。）が確実に改訂され、

関連する職員への教育訓練等を通じて当該変更の内容が徹底されること

を確保することを趣旨とするものであること。なお、当該文書の改訂につ

いても、GMP 省令第 20 条第 1 項の規定による適切な管理を要するもの

であること。 
14 1 5 五 前各号の業務の実施状況を、品質保証に係る業務を担当

する組織および製造管理者に対して文書により報告するこ

と。 

⑤第 14 条第 1 項第 5 号関係 
上記①から④までの業務の実施状況について、品質保証に係る業務を担

当する組織及び製造管理者への文書による報告を要するものであるこ

と。当該文書による報告を踏まえ、品質保証に係る業務を担当する組織に

おいて GMP 省令第 5 条第 1 項第 3 号の業務、製造管理者により同令第

5 条第 1 項第 1 号の業務が行われるものであること。 
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14 1 6 六 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管するこ

と。 

⑥第 14 条第 1 項第 6 号関係 
上記①から⑤までの業務に係る記録の作成及び保管を要するものである

こと。 
14 2 - 2 前項の変更を行った製造業者等は、品質保証に係る業務

を担当する組織に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行

わせなければならない。 

（2）医薬品の製造業者等の製造所において品質保証に係る業務を担当す

る組織に行わせる上記（1）の変更（原料、資材若しくは製品（中間製品

を含む。）の規格又は製造所の構造設備、手順、工程等についての変更）

を行った後の業務について規定するものであること。 
14 2 1 一 製品品質への影響を再確認し、当該変更の目的が達成さ

れていることを確認するための評価を行うこと。 

第 14 条第 2 項第 1 号関係製品品質への影響（製品品質に好ましくない又

は意図しない影響が生じていないかどうか等）を再確認し、当該変更の目

的（GMP 省令第 3 条の 3 第 2 号の品質目標を含む。）が達成されている

ことを確認するための評価を要するものであること。 
ア．製造業者等において当該変更の品質リスクを特定し、評価した結果に

基づいて、当該変更の目的が達成されていることを確認するための評価

に要する製品のロット数、製造期間等をあらかじめ定めた上で、当該評価

を行うことが可能となり次第、遅滞なく製品品質への影響を再確認する

ことが求められる。 
イ．製造手順等について製品品質に大きな影響を及ぼす変更が行われた

場合には、GMP 省令第 13 条に規定するバリデーションの結果（同条第

1 項第 2 号の規定による品質保証に係る業務を担当する組織への報告書）

の評価を含むものであること。 
14 2 2 二 製品品質または承認事項に影響を及ぼす変更を行った

場合においては、当該製品に係る製造販売業者および法第

19 条の 2 第 1 項の承認を受けた者に対して連絡すること。 

②第 14 条第 2 項第 2 号関係 
製品品質又は承認事項に影響を及ぼす変更を行った場合には、当該変更

に関連する製品に係る製造販売業者及び外国製造医薬品等特例承認取得
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者への連絡を要するものであること。なお、当該連絡について、上記（1）
②の確認を受けていることをもって代替しうるものではないこと。なお、

当該製造販売業者への連絡については、GQP 省令第 7 条第 2 号の規定に

より当該製造販売業者が製造業者又は外国製造業者と取り決めた事項に

照らして適切なものであることが求められる。 
14 2 3 三 前 2 号の業務に係る記録を作成し、これを保管するこ

と。 

③第 14 条第 2 項第 3 号関係 
上記①及び②の業務に係る記録の作成及び保管を要するものであるこ

と。 
15 1 - （逸脱の管理） 

第 15 条 

製造業者等は、製造手順等からの逸脱（以下単に「逸脱」と

いう。）が生じた場合においては、あらかじめ指定した者に、

手順書等に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければ

ならない。 

23．第 15 条（逸脱の管理）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所において構造設備、手順、工程等から

の逸脱が生じた場合にあらかじめ指定した者に行わせる業務について規

定するものであること。なお、OOS が生じた場合における業務について

は、GMP 省令第 11 条第 1 項第 8 号の規定によるものであること。あら

かじめ指定した者については、逸脱が生じた場合における業務を熟知し

ている職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、

同令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められ

る。 
15 1 1 一 逸脱の内容を記録するとともに、逸脱したことによる影

響を調査し、その結果について品質保証に係る業務を担当す

る組織に対して文書により報告し、確認を受けること。 

第 15 条第 1 項第 1 号関係 
医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書に定められてい

る事項に限らず、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及

び品質管理の方法に期待される状態が保たれていない場合には逸脱とし

て、その内容を記録するとともに、当該逸脱による影響を調査し、その結

果について、品質保証に係る業務を担当する組織への文書による報告及
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び確認を要するものであること。 

15 1 2 二 重大な逸脱が生じた場合においては、前号に定めるもの

のほか、次に掲げる業務を行うとともに、その内容について

品質保証に係る業務を担当する組織に対して文書により報

告し、確認を受けること。 
イ 当該逸脱に関連する製品に係る製造販売業者に対して

速やかに連絡すること。 
ロ 当該逸脱の原因を究明すること。 
ハ 所要の是正措置および予防措置をとること。 

②第 15 条第 1 項第 2 号関係 
重大な逸脱が生じた場合において追加的に必要となる業務について規定

するものであること。重大な逸脱であるかどうかについては、製造業者等

において当該逸脱による品質リスクを特定し、評価した結果に基づいて

判断されるべきものであるが、例えば、当該逸脱により製品品質に影響を

及ぼす又はそのおそれがある場合、承認事項に従っていない又はそのお

それがある場合等は、重大な逸脱と考えうるものであること。 
ア．当該逸脱に関連する製品に係る製造販売業者への速やかな連絡を要

するものであること。なお、当該製造販売業者への連絡については、GQP
省令第 7 条第 6 号の規定により当該製造販売業者が製造業者又は外国製

造業者と取り決めた事項に照らして適切なものであることが求められ

る。 
イ．当該逸脱の原因を究明するとともに、その結果を踏まえて、所要の是

正措置及び予防措置をとらなければならないものであること。 
ウ．上記ア．及びイ．の内容について、品質保証に係る業務を担当する組

織への文書による報告及び確認を要するものであること。当該文書によ

る報告を踏まえ、品質保証に係る業務を担当する組織において GMP 省

令第 5 条第 1 項第 3 号の業務が行われるものであること。 
エ．上記イ．の是正措置及び予防措置をとった上でなおも同様の逸脱が再

発する場合には、逸脱を生じた製造手順等の妥当性を再検証することを

目的として、GMP 省令第 11 条の 3 第 1 項第 1 号の規定による製品品質
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の照査を行うことが考慮されるものであること。 
なお、重大な逸脱と判断しなかった場合にあっても、当該逸脱に起因して

最終製品又は原薬たる医薬品の有効期間又はリテスト日までの期間中に

OOS を生じる可能性が否定できないときは、該当する製品ロットについ

て、当該逸脱による影響の程度を評価することを目的として、GMP 省令

第 11 条の 2 又は第 21 条の 2 の規定による安定性モニタリングを行うこ

と等が望ましいものであること。 
15 1 3 三 前 2 号の業務に係る記録を作成し、これを保管するこ

と。 

③第 15 条第 1 項第 3 号関係 
上記①及び②の業務に係る記録の作成及び保管を要するものであるこ

と。是正措置及び予防措置の記録については、当該措置の進捗スケジュー

ルに沿って漸次に作成し、その時点での是正措置及び予防措置の内容に

ついて遅滞なく品質保証に係る業務を担当する組織への文書による報告

及び確認が求められる。 
15 2 - 2 製造業者等は、品質保証に係る業務を担当する組織に、

手順書等に基づき、前項第 1 号および第 2 号により確認した

記録を作成させ、保管させるとともに、製造管理者に対して

文書により適切に報告させなければならない。 

（2）品質保証に係る業務を担当する組織において、上記（1）①及び②

ウ．の確認に関する記録の作成及び保管並びに製造管理者への文書によ

る適切な報告を要するものであること。なお、これら記録の作成及び保管

並びに報告は、重大な逸脱が生じた場合に限らないものであること。 
①品質保証に係る業務を担当する組織からの当該報告書を踏まえ、製造

管理者により GMP 省令第 5 条第 1 項第 1 号、第 2 号及び第 4 号の業務

が行われるものであること。 
②当該報告書を作成し、承認を行う業務については、品質保証に係る業務

を担当する組織の職員のうち、逸脱の管理に関して熟知している職員を

作成及び承認の責任者に選任し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第
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6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。 

16 1 - （品質情報および品質不良等の処理） 

第 16 条 

製造業者等は、製品に係る品質等に関する情報（以下「品質

情報」という。）を得たときは、あらかじめ指定した者に、

手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならな

い。 

24．第 16 条（品質情報及び品質不良等の処理）関係 
（1）医薬品の製造業者等が製品に係る品質等に関する情報（以下「品質

情報」という。）を得た場合にあらかじめ指定した者に行わせる業務につ

いて規定するものであること。製品に係る品質情報として、製品の製造に

使用した原料等の品質に関する情報も含まれるものであること。あらか

じめ指定した者については、製品に係る品質情報を得たときの業務を熟

知している職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を

含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくこと

が求められる。 
16 1 1 一 当該品質情報の内容を記載した記録を作成し、これを保

管すること。 

①第 16 条第 1 項第 1 号関係 
当該品質情報に係る事項がその製造所に起因するものであるか否かによ

らず、得られた品質情報の内容を記載した記録の作成及び保管を要する

ものであること。当該記録には、次に掲げる事項のうち該当するものにつ

いて記載するものであること。 
ア．当該記録を作成した日付、当該記録の管理番号及び作成の責任者の氏

名 
イ．製品に係る品質情報を最初に得た日付（第一報の入手日）及び関連す

る追加の品質情報を得た日付 
ウ．上記イ．の品質情報を提供した者の名称又は氏名及び所在地又は住所

並びに提供した経緯 
エ．上記イ．の品質情報に係る事項の発生又は判明した日付及び場所並び
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に製品品質に好ましくない影響を及ぼす又はそのおそれのある事象の詳

細（関連する場所、物品等の画像を含む。） 
オ．上記イ．の品質情報に関連する原料、資材及び製品の名称（又は原料、

資材若しくは製品の規格に関連付ける参照番号）及びロット番号（ロット

を構成しない製品等については製造番号）又は管理単位番号（関連するロ

ット、製造番号又は管理単位の範囲が直ちに特定されなかった場合には、

当該範囲が特定された日付を付記する。） 
16 1 2 二 当該品質情報に係る事項がその製造所に起因するもの

でないことが明らかな場合を除き、その原因を究明し、製造・

品質関連業務に関し改善が必要な場合においては、所要の是

正措置および予防措置をとること。 

②第 16 条第 1 項第 2 号関係 
当該品質情報に係る事項がその製造所に起因するものでないことが明ら

かな場合を除き、その原因を究明し、製造・品質関連業務に関し改善が必

要な場合には、所要の是正措置及び予防措置をとらなければならないも

のであること。所要の是正措置及び予防措置をとった上でなおも同様の

品質情報又は品質不良が再発する場合には、GMP 省令第 11 条の 3 第 1
項第 1 号の規定による製品品質の照査を行うことが考慮されるものであ

ること。 
16 1 3 三 前号の原因究明の結果並びに是正措置および予防措置

の記録を作成し、これを保管するとともに、品質保証に係る

業務を担当する組織に対して文書により速やかに報告し、確

認を受けること。 

③第 16 条第 1 項第 3 号関係 
上記②の原因究明の結果並びに是正措置及び予防措置の記録を作成し、

保管するとともに、品質保証に係る業務を担当する組織への文書による

速やかな報告及び確認を要するものであること。 
ア．原因究明の結果の記録には、次に掲げる事項のうち該当するものにつ

いて記載するものであること。 
（ア）当該記録を作成した日付、当該記録の管理番号及び作成の責任者の

氏名 
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（イ）品質情報に関連する製品について、製造所からの出荷後の状況（関

連する製品ロットの出荷先、他の製造所において製造の用に供される製

品にあってはその使用状況、最終製品にあっては市場流通の状況、有効期

間又はリテスト日までの期間等）に関して調査した結果 
（ウ）品質情報に関連する原料、資材及び製品について、参考品の試験検

査を行った結果 
（エ）品質情報に関連する最終製品について、保存品との同一性を確認し

た結果 
（オ）品質情報に関連する原料、資材及び製品のロット（ロットを構成し

ない製品等については製造番号）又は管理単位に係る試験検査記録を照

査した結果 
（カ）品質情報に関連する製品のロット（ロットを構成しない製品につい

ては製造番号）に係る製造、保管及び出納に関する記録を照査した結果 
（キ）製造所の構造設備及び職員の衛生管理に関する記録を照査した結

果 
（ク）上記（イ）から（キ）までの調査及び照査等の結果から特定された

原因 
イ．是正措置及び予防措置の記録については、当該措置の進捗スケジュー

ルに沿って漸次に作成し、その時点での是正措置及び予防措置の状況に

ついて速やかに品質保証に係る業務を担当する組織への文書による報告

及び確認が求められる。 
16 1 4 四 前号の報告および確認の記録を作成し、これを保管する

こと。 

④第 16 条第 1 項第 4 号関係 
上記③の報告及び確認の記録の作成及び保管を要するものであること。 
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16 2 - 2 製造業者等は、前項第 3 号の確認により品質不良または

そのおそれが判明した場合には、品質保証に係る業務を担当

する組織に、手順書等に基づき、当該事項を製造管理者に対

して文書により報告させなければならない。また、当該品質

情報に関連する製品に係る製造販売業者に対する速やかな

連絡、医薬品の回収の判断に必要な情報の提供等、所要の措

置をとるとともに、当該措置に係る記録を作成し、これを保

管しなければならない。 

（2）上記（1）③の確認により品質不良又はそのおそれが判明した場合に

は、当該品質不良又はそのおそれに関する事項について、品質保証に係る

業務を担当する組織から製造管理者への文書による報告を要するもので

あること。また、製造業者等は、所要の措置（当該品質情報に関連する製

品に係る製造販売業者への速やかな連絡、製品回収の判断に必要な情報

の提供等）をとるとともに、当該措置の記録の作成及び保管を要するもの

であること。 
①品質保証に係る業務を担当する組織からの当該報告書を踏まえ、製造

管理者により GMP 省令第 5 条第 1 項第 4 号の業務が行われるものであ

ること。 
②当該報告書を作成し、承認を行う業務については、品質保証に係る業務

を担当する組織の職員のうち、品質不良等の処理に関して熟知している

職員を作成及び承認の責任者に選任し、その職責及び権限を含め、GMP
省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められ

る。 
③当該製造販売業者への連絡、情報の提供等については、GQP 省令第 7
条第 6 号の規定により当該製造販売業者が製造業者又は外国製造業者と

取り決めた事項に照らして適切なものであることが求められる。 
17 1 - （回収等の処理） 

第 17 条 

製造業者等は、回収された製品を保管する場合においては、

あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業

務を行わせなければならない。 

25．第 17 条（回収等の処理）関係 
（1）医薬品の製造業者等の製造所において回収された製品（その製造所

以外の場所にあった製品が使用、販売等に供されないよう引き取られて

きた場合を指し、最終製品以外の製品を含む。以下「回収製品」という。）

を保管する場合にあらかじめ指定した者に行わせる業務について規定す
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るものであること。なお、当該回収製品がその製造所に起因するものであ

るか否かによらず、回収製品を保管する場合に適用されるものであるこ

と。あらかじめ指定した者については、回収製品の内容等に応じて、その

処理に関して熟知している職員を責任者としてあらかじめ指定し、その

職責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に

定めておくことが求められる。 
17 1 1 一 回収された製品を区分して一定期間保管した後、適切に

処理すること。 

①第 17 条第 1 項第 1 号関係 
回収製品を区分して一定期間保管した上で、適切な処理を要するもので

あること。 
ア．回収製品を保管する期間として、その処理が決定されるまでの期間、

その製造所に起因する品質不良について原因が究明されるまでの期間等

が考えられるものであること。 
イ．市場に出荷された最終製品たる医薬品の回収については、当該医薬品

の製造販売業者が GQP 省令第 12 条の規定に従って行うものであり、市

場から回収された最終製品を保管する場合には、当該製造販売業者との

連携が求められる。 
17 1 2 二 回収された製品の内容を記載した保管および処理の記

録を作成し、保管するとともに、品質保証に係る業務を担当

する組織および製造管理者に対して文書により報告するこ

と。 

②第 17 条第 1 項第 2 号関係 
その回収に至った理由によらず、回収製品の内容を記載した保管及び処

理の記録を作成し、保管するとともに、品質保証に係る業務を担当する組

織及び製造管理者への文書による報告を要するものであること。 
ア．回収製品の保管及び処理の記録には、その回収製品の内容等に応じ

て、次に掲げる事項のうち該当するものについて記載するものであるこ

と。 
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（ア）当該記録を作成した日付、当該記録の管理番号及び作成の責任者の

氏名 
（イ）回収製品の内容（名称、性状又は剤形、包装の形態及び単位、数量、

ロット番号（ロットを構成しない回収製品については製造番号）等） 
（ウ）回収製品に係る製造販売業者の名称、回収製品の保管及び処理に関

する指示事項等 
（エ）回収製品を保管した場所及び期間（始期及び終期の日付）、保管に

従事した職員の氏名又はイニシャル等 
（オ）回収製品の処理の方法及び結果、処理に従事した職員の氏名又はイ

ニシャル等 
イ．上記ア．の記録に基づく文書による報告を踏まえ、製造管理者により

GMP 省令第 5 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の業務が行われるものである

こと。 
17 2 - 2 使用または出荷に不適とされた原料、資材および製品の

保管および処理については、前項の規定を準用する。 

（2）使用又は出荷に不適とされた原料（生物由来原料が微生物等により

汚染されている場合を含む。）、資材及び製品（中間製品を含む。）の保管

及び処理について、GMP 省令第 17 条第 1 項の規定を準用するものであ

ること。あらかじめ指定した者については、使用又は出荷に不適とされた

原料、資材又は製品の内容等に応じて、その処理に関して熟知している職

員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省

令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。 
①第 17 条第 2 項において準用する同条第 1 項第 1 号関係使用又は出荷

に不適とされた原料、資材及び製品を区分して一定期間保管した後、適切

な処理を要するものであること。 
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ア．GMP 省令第 11 条第 1 項第 4 号に規定する試験検査が OOS となっ

たことにより使用又は出荷に不適とされた原料、資材及び製品について、

同項第 8 号の原因究明のため一定期間保管する場合が考えられるもので

あること。 
イ．製造手順等からの逸脱に起因して使用又は出荷に不適とされた原料、

資材及び製品について、GMP 省令第 15 条第 1 項第 1 号の影響調査及び

同項第 2 号の原因究明のため一定期間保管する場合が考えられるもので

あること。 
ウ．法第 50 条から第 52 条までの規定による記載事項に変更があった場

合には、変更前の記載がなされている資材及び製品について、それぞれ使

用及び出荷に適さないものとして区分して保管し、適切に処理すること

が求められる。 
エ．使用又は出荷に不適とされた製品（中間製品を含む。）及び原料につ

いて、再加工等の処理により使用又は出荷に供することは、製品品質に好

ましくない影響を及ぼすおそれがあるほか、承認医薬品に係る製品（中間

製品を含む。）及びその原料にあっては承認事項に従っていないおそれが

大きいものであること。 
②第 17 条第 2 項において準用する同条第 1 項第 2 号関係使用又は出荷

に不適とされた理由によらず、その原料、資材及び製品の内容を記載した

保管及び処理の記録の作成及び保管、並びに品質保証に係る業務を担当

する組織及び製造管理者への文書による報告を要するものであること。 
ア．使用又は出荷に不適とされた原料、資材及び製品の保管及び処理の記

録には、使用又は出荷に不適とされた原料、資材又は製品の内容等に応じ



改正 GMP 省令 逐条解説 

                             © Copyright eCompliance 2021                              88 

条 項 号 改正 GMP 省令 薬生監麻発 0428 第 2 号 

て、次に掲げる事項のうち該当するものについて記載するものであるこ

と。 
（ア）当該記録を作成した日付、当該記録の管理番号及び作成の責任者の

氏名 
（イ）使用又は出荷に不適とされた原料、資材又は製品の内容（名称、性

状又は剤形、包装の形態及び単位、数量、ロット番号（ロットを構成しな

い製品等については製造番号）等） 
（ウ）使用に不適とされた原料又は資材について、その供給者の名称 
（エ）使用又は出荷に不適とされた原料、資材又は製品の保管及び処理に

関する注意事項等 
（オ）使用又は出荷に不適とされた原料、資材又は製品を保管した場所及

び期間（始期及び終期の日付）、保管に従事した職員の氏名又はイニシャ

ル等 
（カ）使用又は出荷に不適とされた原料、資材又は製品の処理の方法及び

結果、処理に従事した職員の氏名又はイニシャル等 
イ．上記ア．の記録に基づく文書による報告を踏まえ、製造管理者により

GMP 省令第 5 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の業務が行われるものである

こと。 
（3）放射性医薬品区分製造所においては、回収され、又は使用若しくは

出荷に不適当とされた製品（中間製品を含む。）、原料及び資材のうち放射

性物質又は放射性物質によって汚染された物を廃棄処分する場合につい

て、製造取扱規則第 2 条第 5 項及び第 3 条の規定による廃棄を含む適切

な管理とすることで差し支えないものであること。 
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18 1 - （自己点検） 

第 18 条 

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、

次に掲げる業務を行わせなければならない。 

26．第 18 条（自己点検）関係 
（1）医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる自己点検に

係る業務について規定するものであること。あらかじめ指定した者につ

いては、自己点検の対象となる業務の内容を熟知している職員を当該自

己点検の責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP
省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められ

る。また、自己点検の責任者は、当該自己点検の対象となる業務に従事し

ていない、客観的な立場にあることが求められる。自己点検に係る業務の

一部を外部委託業者に委託する場合には、同令第 11 条の 5 の規定による

適切な管理を要するものであること。 
18 1 1 一 製造・品質関連業務について定期的に自己点検を行うこ

と。 

①第 18 条第 1 項第 1 号関係 
製造・品質関連業務が適切かつ実効性をもって行われているかどうかを

評価するため、その製造所における製造工程等に応じて、次に掲げる業務

のうち該当するものについて定期的な自己点検を要するものであるこ

と。 
ア．GMP 省令第 5 条第 1 項各号の製造管理者の業務 
イ．医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書の作成等に

係る業務 
ウ．GMP 省令第 8 条の 2、第 9 条第 1 項第 5 号ロ及び同条第 2 項に規定

する交叉汚染の防止措置に係る業務 
エ．GMP 省令第 9 条、第 23 条及び第 26 条に規定する構造設備の保守、

点検等に係る業務 
オ．GMP 省令第 10 条、第 24 条並びに第 27 条第 1 項及び第 2 項に規定
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する製造管理に係る業務 
カ．GMP 省令第 11 条第 1 項、第 21 条及び第 28 条に規定する品質保証

及び試験検査に係る業務 
キ．GMP 省令第 11 条第 2 項及び第 3 項に規定する品質保証に係る業務 
ク．GMP 省令第 11 条の 2 第 1 項及び第 21 条の 2 第 1 項に規定する安

定性モニタリングに係る業務 
ケ．GMP 省令第 11 条の 3 第 1 項に規定する製品品質の照査に係る業務

コ．GMP 省令第 11 条の 4 第 1 項に規定する原料等の供給者の管理に係

る業務 
サ．GMP 省令第 11 条の 5 第 2 項に規定する外部委託業者の管理に係る

業務 
シ．GMP 省令第 12 条第 1 項に規定する製造所からの出荷の管理に係る

業務 
ス．GMP 省令第 13 条第 1 項に規定するバリデーションに係る業務 
セ．GMP 省令第 14 条に規定する変更の管理に係る業務 
ソ．GMP 省令第 15 条に規定する逸脱の管理に係る業務 
タ．GMP 省令第 16 条に規定する品質情報及び品質不良等の処理に係る

業務 
チ．GMP 省令第 17 条に規定する回収等の処理に係る業務 
ツ．GMP 省令第 19 条、第 25 条及び第 29 条規定する教育訓練に係る業

務 
テ．GMP 省令第 20 条第 1 項に規定する文書及び記録の管理並びに同令

第 22 条、第 27 条第 3 項、第 30 条及び第 31 条に規定する文書及び記録
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の保管に係る業務 
ト．GMP 省令第 8 条第 2 項に規定する文書（同令第 20 条第 2 項各号の

業務の方法に関する事項を定める文書）の作成及び同令第 20 条第 2 項各

号の業務（文書及び記録の信頼性確保に係る業務） 
18 1 2 二 自己点検の結果を品質保証に係る業務を担当する組織

および製造管理者に対して文書により報告すること。 

②第 18 条第 1 項第 2 号関係 
自己点検の結果について、品質保証に係る業務を担当する組織及び製造

管理者への文書による報告を要するものであること。 
ア．自己点検の結果の文書による報告（以下「自己点検報告書」という。）

には、その自己点検の内容等に応じて、次に掲げる事項のうち該当するも

のについて記載するものであること。 
（ア）自己点検報告書の作成及び承認の日付、自己点検報告書の管理番号

並びに作成及び承認の責任者の氏名 
（イ）自己点検の対象となった業務、当該業務に係る自己点検の対象期間

（例えば、前回の自己点検から今回の自己点検までの期間について始期

及び終期の日付）、その期間に当該業務に従事した職員の氏名又はイニシ

ャル等 
（ウ）自己点検に係る作業に費やされた期間（自己点検の始期及び終期の

日付）、当該作業を担当した職員の氏名又はイニシャル等 
（エ）自己点検によって検知された不適合その他の望ましくない状況の

有無及び詳細（その原因となった又はなり得る状況の特定を含む。）並び

に提案される改善（是正措置及び予防措置） 
イ．上記ア．の自己点検報告書を踏まえ、製造管理者により GMP 省令第

5 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の業務が行われるものであること。 
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18 1 3 三 自己点検の結果の記録を作成し、これを保管すること。 ③第 18 条第 1 項第 3 号関係 
自己点検の結果について、記録の作成及び保管を要するものであること。

なお、上記②ア．の自己点検報告書が自己点検の結果の記録を兼ねる場合

には、別途作成することを要しないものであること。 
18 2 - 2 製造業者等は、前項第 1 号の自己点検の結果に基づき、

製造・品質関連業務に関し改善が必要な場合においては、所

要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを

保管すること。 

（2）上記（1）①の自己点検の結果から製造・品質関連業務に関して改善

が必要な場合には、製造業者等は、GMP 省令第 5 条第 1 項第 2 号の規定

による製造管理者からの報告を踏まえ、所要の措置（GMP 省令第 6 条第

1 項に規定する責任者の適切な配置、同条第 3 項に規定する人員の十分

な確保、同条第 4 項に規定する管理体制の整備、その他必要な資源の配

分、同令第 19 条、第 25 条及び第 29 条に規定する教育訓練等）をとると

ともに、当該措置の記録の作成及び保管を要するものであること。 
19 1 - （教育訓練） 

第 19 条 

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、

次に掲げる業務を行わせなければならない。 

27．第 19 条（教育訓練）関係 
医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる製造管理及び品

質管理に関する教育訓練に係る業務について規定するものであること。

あらかじめ指定した者については、教育訓練を実施する内容を熟知して

いる職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、

GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求

められる。 
19 1 1 一 製造・品質関連業務に従事する職員に対して、製造管理

および品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施す

ること。 

（1）第 19 条第 1 号関係 
①教育訓練を受ける職員は、製造・品質関連業務に従事し、製品品質に影

響を及ぼしうる職員（作業所、設備、器具等の清掃、保守、滅菌、点検整

備等の業務に従事する職員を含む。）であること。 
②製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練は、当該職員の従事す
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る業務の種類、内容等に応じて、必要な知識の教育並びに技能及び技術の

実技訓練からなるものであり、次に掲げる内容を含むものであること。 
ア．GMP 概論（関係法令を含む。） 
イ．衛生管理概論 
ウ．その製造業者等の品質方針、製造所における品質目標、管理体制等、

医薬品品質システムの概要 
エ．各職員の実務に関する教育訓練（技能及び技術の実技訓練を含む。） 
③計画的に実施するとは、教育訓練の責任者が定めた教育訓練プログラ

ムに基づいて実施する趣旨であること。 
19 1 2 二 教育訓練の実施状況を品質保証に係る業務を担当する

組織および製造管理者に対して文書により報告すること。 

（2）第 19 条第 2 号関係 
教育訓練の実施状況について、品質保証に係る業務を担当する組織及び

製造管理者への文書による報告を要するものであること。 
①教育訓練の実施状況の文書による報告（以下「教育訓練報告書」とい

う。）には、次に掲げる事項について記載するものであること。 
ア．教育訓練報告書の作成及び承認の日付、教育訓練報告書の管理番号並

びに作成及び承認の責任者の氏名 
イ．教育訓練を実施した日付又は期間（始期及び終期の日付） 
ウ．実施した教育訓練の内容 
エ．教育訓練を受けた職員の氏名、所属等 
オ．教育訓練の責任者の氏名、所属等 
②上記①の教育訓練報告書を踏まえ、製造管理者により GMP 省令第 5 条

第 1 号及び第 2 号の業務が行われるものであること。 
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19 1 3 三 教育訓練の実施の記録を作成し、これを保管すること。 （3）第 19 条第 3 号関係 
教育訓練の実施の記録の作成及び保管を要するものであること。なお、上

記（2）①の教育訓練報告書が教育訓練の実施の記録を兼ねる場合には、

別途作成することを要しないものであること。 
19 1 4 四 教育訓練の実効性を定期的に評価し、必要に応じて改善

を図るとともに、その記録を作成し、これを保管すること。 

（4）第 19 条第 4 号関係 
①教育訓練の実効性を定期的に評価し、必要に応じて改善（例えば、教育

訓練プログラムの改訂、拡充等）を図るとともに、その記録の作成及び保

管を要するものであること。 
②教育訓練の実効性に関して、その教育訓練を受けた職員、組織、部門等

ごとに業務の種類、内容等に応じて、必要な知識並びに技能及び技術の習

熟度を踏まえ、その業務を適切に遂行できるかどうか、教育訓練の頻度及

び内容が適切であるかどうか等を定期的に評価する仕組みが求められ

る。 
20 1 - （文書および記録の管理） 

第 20 条 

製造業者等は、この章に規定する文書および記録について、

あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業

務を行わせなければならない。 

28．第 20 条（文書及び記録の管理）関係 
（1）医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる GMP 省令

第 2 章に規定する文書及び記録の管理に係る業務について規定するもの

であること。あらかじめ指定した者については、管理の対象となる文書又

は記録の内容、取扱い、管理の方法、保管の期間等に関して熟知している

職員を当該文書又は記録の管理の責任者としてあらかじめ指定し、その

職責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に

定めておくことが求められる。 
20 1 1 一 文書を作成し、または改訂する場合においては、承認、

配付、保管等を行うこと。 

第 20 条第 1 項第 1 号関係 
GMP 省令第 2 章に規定する文書を作成し、又は改訂する場合には、承
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認、配付、保管等を要するものであること。当該文書の承認を行う者につ

いては、その内容が適正であることに関して責任を有する者を特定し、

GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求

められる。 
20 1 2 二 手順書等を作成し、または改訂するときは、当該手順書

等にその日付を記載するとともに、それ以前の改訂に係る履

歴を保管すること。 

②第 20 条第 1 項第 2 号関係 
医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書を作成し、又は

改訂するときは、その作成又は改訂の日付を記載するとともに、それ以前

の改訂に係る履歴（作成及び改訂の趣旨及び経緯、承認を行った者の氏名

等を記録したもの）の保管を要するものであること。当該履歴について

は、その文書中に作成及び改訂の日付と併せて記載しておくことで差し

支えないものであること。 
20 1 3 三 この章に規定する文書および記録を、作成の日（手順書

等については使用しなくなった日）から 5 年間（ただし、当

該記録等に係る製品の有効期間に 1年を加算した期間が 5年

より長い場合においては、教育訓練に係る記録を除き、その

有効期間に 1 年を加算した期間）保管すること。 

③第 20 条第 1 項第 3 号関係 
GMP 省令第 2 章に規定する文書及び記録の保管期間について規定する

ものであること。なお、GMP 省令第 22 条又は第 30 条の規定が適用され

る場合には、同令第 20 条第 1 項第 3 号の規定によらず、同令第 22 条又

は第 30 条の規定により当該文書及び記録を保管することが求められる。 
ア．医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書については、

使用しなくなった日から 5 年間 
イ．上記ア．以外の文書及び記録については、作成の日から 5 年間 
の保管を要するものであること。ただし、当該文書及び記録に係る製品の

有効期間に 1 年を加算した期間が 5 年より長い場合には、教育訓練に係

る記録（GMP 省令第 19 条第 2 号の規定による教育訓練報告書並びに同

条第 3 号及び第 4 号の規定による記録）を除き、当該製品の有効期間に
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1 年を加算した期間の保管を要するものであること。 

20 2 - 2 製造業者等は、手順書等およびこの章に規定する記録に

ついて、あらかじめ指定した者に、第 8 条第 2 項に規定する

文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。 

（2）医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる医薬品製品

標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書並びに同令第 2 章に規定す

る記録の信頼性（いわゆるデータ・インテグリティ）の確保に係る業務に

ついて規定するものであること。あらかじめ指定した者については、当該

文書及び記録の種類、内容等に応じて、その信頼性の確保に関して熟知し

ている職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、

GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求

められる。いわゆる裏マニュアル、二重記録等の不正な文書及び記録はも

とより以ての外であるが、医薬品の製造関連の文書及び記録の信頼性の

確保については、PIC/S の関連ガイダンス文書 PI 041 “GOOD 
PRACTICE FOR DATA MANAGEMENT AND INTEGRITY IN 
REGULATED GMP/GDP ENVIRONMENTS”等が参考になるものであ

ること。 
20 2 1 一 作成および保管すべき手順書等並びに記録に欠落がな

いよう、継続的に管理すること。 

第 20 条第 2 項第 1 号関係 
当該文書及び記録について、その作成及び保管における欠落がないよう、

作成時から保管期間が満了するまでの期間にわたって継続的な管理を要

するものであること。例えば、作成段階において欠落がないよう必要なチ

ェックを行うほか、作成後において消失、読取り不能等が生じないよう適

切なバックアップを行う等が考えられるものであること。 
20 2 2 二 作成された手順書等および記録が正確な内容であるよ

う、継続的に管理すること。 

②第 20 条第 2 項第 2 号関係 
当該文書及び記録について、正確な内容であるよう、作成時から保管期間
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が満了するまでの期間にわたって継続的な管理を要するものであるこ

と。例えば、作成段階において正確な内容となるよう必要なチェックを行

うほか、作成後において、内容に不正確な点が判明した場合に必要な訂正

を行う、不正な改変等が生じないよう適切な保全措置をとる等が考えら

れるものであること。 
20 2 3 三 他の手順書等および記録の内容との不整合がないよう、

継続的に管理すること。 

③第 20 条第 2 項第 3 号関係 
当該文書及び記録について、関連する他の文書及び記録との不整合がな

い（整合性及び一貫性が保たれる）よう、作成時から保管期間が満了する

までの期間にわたって継続的な管理を要するものであること。例えば、他

の文書及び記録との整合性及び一貫性について照合を行う、混同、転記ミ

ス、データのコピーエラーその他作業上の過誤を防止する措置をとる等

が考えられるものであること。 
20 2 4 四 手順書等若しくは記録に欠落があった場合またはその

内容に不正確若しくは不整合な点が判明した場合において

は、その原因を究明し、所要の是正措置および予防措置をと

ること。 

④第 20 条第 2 項第 4 号関係 
当該文書又は記録について、欠落があった場合又は内容に不正確若しく

は不整合な点が判明した場合には、その原因を究明し、所要の是正措置及

び予防措置をとらなければならないものであること。 
20 2 5 五 その他手順書等および記録の信頼性を確保するために

必要な業務 

⑤第 20 条第 2 項第 5 号関係 
その他当該文書及び記録の信頼性の確保に必要な業務としては、当該文

書及び記録について、作成及び保管に関連する業務に従事する職員への

必要な教育訓練の実施、作成及び保管に使用する設備、物品等の点検整備

等が考えられるものであること。 
20 2 6 六 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管するこ

と。 

⑥第 20 条第 2 項第 6 号関係 
上記①から⑤までの業務に係る記録の作成及び保管を要するものである
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こと。 

第 2 節 原薬たる医薬品の製造管理および品質管理 

21 1 - （品質管理） 

第 21 条 

原薬たる医薬品の製造業者等は、当該医薬品について、品質

部門に、手順書等に基づき、ロットごとに所定の試験検査に

必要な量の 2 倍以上の量を参考品として、製造された日か

ら、次の各号に掲げる期間適切な保管条件の下で保管させな

ければならない。 

29．第 21 条（品質管理）関係 
原薬たる医薬品の製造所において品質部門に行わせる当該医薬品（原薬

たる医薬品）の参考品の保管について規定するものであること。（1）所定

の試験検査とは、医薬品製品標準書（承認事項、法第 42 条第 1 項の規定

により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに基づく命令若

しくは処分のうち試験検査に関する事項を含む。）及び GMP 省令第 8 条

第 1 項の手順書に基づく試験検査を指すものであること。参考品とする

検体を採取する時点において、当該ロットについて必ずしも GMP 省令

第 12条第 1項の規定による出荷判定が完了していることを要しないもの

であること。 
（2）原薬たる医薬品の参考品の適切な保管条件については、原則として

当該医薬品（原薬たる医薬品）が出荷された形態と同等の機能の包装がな

された形態で、通常の輸送状態における保管条件も勘案することが求め

られる。また、混同するおそれがなく、好ましくない保存状態を避ける方

法によるほか、当該参考品を試験検査に用いた履歴（試験検査に用いた日

付、数量等を記録したもの）とともに保管する等、適切な保管が求められ

る。保管期間については、それぞれ製造された日から、次に掲げるとおり

とするものであること。 
21 1 1 一 有効期間に代えてリテスト日が設定されている医薬品

（原薬たる放射性医薬品を除く。）にあっては、そのリテス

①有効期間に代えてリテスト日が設定されている医薬品（当該原薬たる

医薬品のうち、原薬たる放射性医薬品を除く。）にあっては、リテスト日
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ト日までの期間またはその製造所からの出荷が完了した日

から 3 年間のいずれか長い期間 

までの期間又はその製造所からの出荷が完了した日以後 3 年間のいずれ

か長い期間 
21 1 2 二 前号に掲げるもの以外の医薬品にあっては、その有効期

間に 1 年（当該医薬品が原薬たる放射性医薬品である場合は

6 月または品質リスクマネジメントに基づく適切な日数）を

加算した期間 

②上記①以外の医薬品（原薬たる医薬品）にあっては、当該医薬品（原薬

たる医薬品）の有効期間に 1 年（原薬たる放射性医薬品の場合は 6 ヶ月

又は品質リスクマネジメントに基づく適切な日数）を加算した期間 

21-2 1 - （安定性モニタリング） 

第 21 条の 2 

原薬たる医薬品の製造業者等は、当該医薬品について、品質

部門に、手順書等に基づき、次に掲げる安定性モニタリング

に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければならない。 

30．第 21 条の 2（安定性モニタリング）関係 
（1）原薬たる医薬品の製造所において品質部門に行わせる当該医薬品

（原薬たる医薬品）の安定性モニタリングに係る業務について規定する

ものであること。 

21-2 1 1 一 品質リスクを特定し、評価を行った結果に基づいて、安

定性モニタリングを行う医薬品を適切に選定し、必要量の検

体を採取すること。 

①第 21 条の 2 第 1 項第 1 号関係 
安定性モニタリングを行う医薬品（原薬たる医薬品）を適切に選定し、必

要量の検体の採取を要するものであること。 
ア．品質リスクを特定し、評価を行った結果に基づいて適切に選定する限

りにおいて、必ずしも全ての包装形態、全てのロットについて安定性モニ

タリングを行うことを要しないが、その選定の妥当性を示す根拠も含め

て、下記⑤の記録の作成が求められる。 
イ．安定性モニタリング用の検体を採取する時点において、当該検体を採

取するロットについて必ずしも GMP 省令第 12 条第 1 項の規定による出

荷判定が完了していることを要しないものであること。 
21-2 1 2 二 当該医薬品の規格のうち保存により影響を受けやすい

項目および当該規格に適合しない場合に当該医薬品の有効

②第 21 条の 2 第 1 項第 2 号関係 
当該医薬品（原薬たる医薬品）の規格のうち保存により影響を受けやすい
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性または安全性に影響を及ぼすと考えられる項目を、試験検

査の項目として選定すること。 

項目及び OOS となった場合に当該医薬品（原薬たる医薬品）の有効性又

は安全性に影響を及ぼすと考えられる項目について、試験検査の項目と

して選定を要するものであること。必ずしも当該原薬の規格の項目全て

について試験検査を行うことを要しないが、その選定の妥当性を示す根

拠も含めて、下記⑤の記録の作成が求められる。 
21-2 1 3 三 第 1 号の検体を保管し、前号の項目について、適切な間

隔で試験検査を行うこと。 

③第 21 条の 2 第 1 項第 3 号関係 
上記①の検体を保管し、上記②の試験検査の項目について、適切な間隔で

試験検査（外部試験検査機関に依頼して行う場合を含む。）を要するもの

であること。当該試験検査を行う間隔については、その医薬品（原薬たる

医薬品）が有効期間又はリテスト日までの期間にわたって規格に適合し

ているかどうかを継続的に確認できるよう適切に設定することが求めら

れる。 
21-2 1 4 四 前号の試験検査の結果に基づき、当該医薬品の品質への

影響を評価すること。 

④第 21 条の 2 第 1 項第 4 号関係 
上記③の試験検査の結果に基づき、当該医薬品（原薬たる医薬品）の品質

への影響の評価を要するものであること。 
21-2 1 5 五 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管するこ

と。 

⑤第 21 条の 2 第 1 項第 5 号関係 
上記①の検体の採取については GMP 省令第 11 条第 1 項第 1 号に規定す

る検体の採取と同様に、上記③の試験検査については同項第 4 号に規定

する試験検査と同様に、記録の作成及び保管を要するものであること。ま

た、安定性モニタリングを行う医薬品（原薬たる医薬品）及び試験検査の

項目の選定、検体の保管並びに試験検査の結果に基づく品質への影響評

価に関する記録の作成及び保管を要するものであること。 
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21-2 2 - 2 原薬たる医薬品の製造業者等は、前項第 4 号の評価の結

果から、当該医薬品の規格に適合しない場合またはそのおそ

れがある場合においては、当該医薬品に係る製造販売業者に

対する速やかな連絡、医薬品の回収の判断に必要な情報の提

供等、所要の措置をとるとともに、当該措置に係る記録を作

成し、これを保管しなければならない。 

（2）上記（1）④の評価の結果から OOS 又はそのおそれ（例えば、有効

期間又はリテスト日までの期間中に OOS を生じる可能性を示唆する傾

向）がある場合には、当該原薬たる医薬品の製造業者等は、所要の措置（当

該医薬品（原薬たる医薬品）に係る製造販売業者への速やかな連絡、医薬

品（当該医薬品（原薬たる医薬品）を原料として使用した最終製品たる医

薬品）の回収の判断に必要な情報の提供等）をとるとともに、当該措置に

係る記録の作成及び保管を要するものであること。なお、当該製造販売業

者への連絡、情報の提供等については、GQP 省令第 7 条第 6 号の規定に

より当該製造販売業者が製造業者又は外国製造業者と取り決めた事項に

照らして適切なものであることが求められる。 
22 1 - （文書および記録の保管） 

第 22 条 

製造業者等は、原薬たる医薬品に係る製品を製造する場合に

おいては、第 20 条第 1 項第 3 号の規定にかかわらず、この

章に規定する文書および記録であって当該製品に係るもの

については、作成の日（手順書等については使用しなくなっ

た日）から次の各号に掲げる期間（ただし、教育訓練に係る

記録にあっては、作成の日から 5 年間）保管しなければなら

ない。 

31．第 22 条（文書及び記録の保管）関係 
（1）原薬たる医薬品に係る製品を製造する場合における GMP 省令第 2
章に規定する文書及び記録に関して、同令第 20 条第 1 項第 3 号の規定に

かかわらず、当該製品に係る文書及び記録の保管期間を規定するもので

あること。なお、GMP 省令第 30 条の規定が適用される場合には、同令

第 22 条の規定によらず、同令第 30 条の規定により当該文書及び記録を

保管しなければならないものであること。 
（2）上記（1）の文書及び記録の保管期間については、それぞれ作成の日

（医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書については使

用しなくなった日）から、次に掲げるとおりとするものであること。 
①原薬たる医薬品に係る製品の製造管理及び品質管理に関する教育訓練

に係る記録（GMP 省令第 19 条第 2 号の規定による教育訓練報告書並び

に同条第 3 号及び第 4 号の規定による記録）にあっては、5 年間 
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22 1 1 一 ロットを構成する医薬品のうち有効期間に代えてリテ

スト日が設定されているものに係る文書および記録にあっ

ては、当該文書および記録に係る医薬品のロットのリテスト

日までの期間または当該ロットの製造所からの出荷が完了

した日から 3 年間のいずれか長い期間 

②ロットを構成する医薬品（原薬たる医薬品）のうち有効期間に代えてリ

テスト日が設定されているものに係る文書及び記録（上記①の記録を除

く。）にあっては、下記ア．又はイ．のいずれか長い期間 
ア．当該文書及び記録に係る医薬品（原薬たる医薬品）のロットのリテス

ト日までの期間 
イ．当該ロットの製造所からの出荷が完了した日以後 3 年間 
 

22 1 2 二 前号に掲げるもの以外の医薬品に係る文書および記録

にあっては、当該医薬品の有効期間に 1 年を加算した期間 

③上記②以外の医薬品（原薬たる医薬品）に係る文書及び記録（上記①の

記録を除く。）にあっては、当該医薬品（原薬たる医薬品）の有効期間に

1 年を加算した期間 

第 3 節 無菌医薬品の製造管理および品質管理 

23 1 - （無菌医薬品の製造所の構造設備） 

第 23 条 

施行規則第 25 条第 1 項第 3 号の区分の製造業者および施行

規則第 35 条第 1 項第 3 号の区分の外国製造業者の製造所の

構造設備は、第 9 条第 1 項に規定するもののほか、次に定め

るところに適合するものでなければならない。 

32．第 23 条（無菌医薬品の製造所の構造設備）関係 
（1）無菌医薬品区分製造所の構造設備に関して、その製造所における製

造工程等に応じて要否を判断する事項を規定するものであり、それらに

鑑みて製造所の構造設備が適合しているかどうかを判断するものである

こと。 
（2）無菌医薬品区分製造所の構造設備については、GMP 省令第 23 条の

ほか、同令第 9 条第 1 項も適用されるものであること。無菌医薬品区分

製造所の構造設備についても、PIC/S の関連ガイダンス文書 PI 009 
“INSPECTION OF UTILITIES” 等が参考になるものであること。 

23 1 1 一 作業所のうち、作業室または作業管理区域は、無菌医薬

品に係る製品の種類、剤形および製造工程に応じ、清浄の程

第 23 条第 1 号関係 
無菌医薬品に係る製品の作業所のうち、作業室又は作業管理区域につい
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度を維持管理できる構造および設備を有すること。 て、当該製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、清浄の程度を維持管理で

きる構造及び設備を要するものであること。 
23 1 2 二 洗浄後の容器の乾燥作業または滅菌作業を行う作業室

は専用であること。ただし、洗浄後の容器が汚染されるおそ

れがない場合においては、この限りでない。 

②第 23 条第 2 号関係 
洗浄後の容器の乾燥作業又は滅菌作業を行う作業室について、洗浄後の

容器が汚染されるおそれがない場合を除き、専用であることを要するも

のであること。 
23 1 3 三 作業室は次に定めるところに適合するものであること。 

イ 洗浄後の容器の乾燥および保管を適切に行うために必

要な設備を有すること。 

ロ 無菌医薬品に係る製品の種類に応じ、その製造に必要な

滅菌装置を備えていること。 

ハ 無菌操作を行う区域は、フィルターにより処理された清

浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な

構造設備を有すること。 

ニ 注射剤に係る製品を製造する場合においては、無菌性保

証に影響を及ぼす接液部の配管等は、洗浄が容易で、かつ、

滅菌が可能な設備であること。 

③第 23 条第 3 号関係 
作業室について、次に掲げる構造設備、装置等を要するものであること。 
ア．洗浄後の容器の乾燥及び保管を適切に行うために必要な設備 
イ．無菌医薬品に係る製品の種類に応じ、その製造に必要な滅菌装置 
ウ．無菌操作を行う区域について、フィルターにより処理された清浄な空

気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造設備 
エ．注射剤に係る製品の製造作業を行う作業室にあっては、無菌性保証に

影響を及ぼす接液部の配管等について、洗浄が容易で、かつ、滅菌が可能

な設備 

23 1 4 四 薬剤の調製作業、充填作業、または製品の滅菌のために

行う調製作業以降の作業(表示および包装作業を除く。)を行

う作業室または作業管理区域は、次に定めるところに適合す

るものであること。 

イ 非無菌医薬品の作業所と区別されていること。 

ロ 調製作業を行う作業室および充填作業または閉塞作業

④第 23 条第 4 号関係 
無菌医薬品に係る製品たる薬剤の調製作業、充填作業、又は無菌医薬品に

係る製品の滅菌のために行う調製作業以降の作業（表示及び包装作業を

除く。）を行う作業室又は作業管理区域に関して規定するものであるが、

当該製品に求められる無菌性保証の度合いを考慮し、弾力的に適用する

ものであること。 
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を行う作業室は専用であること。 

ハ ロの作業を行う職員の専用の更衣室を有すること。 

ア．検証された製造手順等により無菌医薬品に係る製品が汚染されるお

それがない場合には、非無菌医薬品の作業所との区別は必ずしも要しな

いものであること。なお、無菌医薬品に係る製品か非無菌医薬品に係る製

品かによらず、医薬品に係る製品への交叉汚染を防止するため、製造手順

等について所要の措置がとられていなければならないものであること

（GMP 省令第 8 条の 2 参照。）。 
イ．調製作業を行う作業室及び充填作業又は閉塞作業を行う作業室につ

いて、当該作業を閉鎖式操作（いわゆるクローズドシステム）の設備によ

り連続して行う場合には、必ずしも作業室が専用であることを要さず、各

作業を同一の作業室において行うことは差し支えないものであること。

また、注射剤以外の無菌医薬品に係る製品について、充填作業又は閉塞作

業を閉鎖式操作（いわゆるクローズドシステム）の設備により行う場合に

は、必ずしも作業室が専用であることを要さず、各作業を調製作業と同一

の作業室において行うことは差し支えないものであること。放射性医薬

品に係る製品の調製作業を行う作業室及び充填作業室又は閉塞作業を行

う作業室にあっては、必ずしも専用であることを要しないものであるこ

と。 
ウ．上記イ．の作業を行う職員の専用の更衣室を要するものであること。 

23 1 5 五 無菌医薬品に係る製品の製造に必要な蒸留水等を供給

する設備は、異物または微生物による蒸留水等の汚染を防止

するために必要な構造であること。 

⑤第 23 条第 5 号関係 
無菌医薬品に係る製品の製造に必要な蒸留水等（設備及び器具並びに容

器の洗浄、試験検査に用いるものを含む。）を供給する設備について、当

該蒸留水等（蒸留水のほか、精製水、注射用水等を含む。）の異物又は微

生物による汚染を防止する構造を要するものであること。異物又は微生
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物による汚染を防止する構造としては、例えば、給水パイプ等の材質、形

状、適切な傾斜構造、高温度の循環装置等が考えられるものであること。 
24 1 - （製造管理） 

第 24 条 

製造業者等は、無菌医薬品に係る製品を製造する場合におい

ては、製造部門に、第 10 条に規定する業務のほか、手順書

等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行わせ

なければならない。 

33．第 24 条（製造管理）関係 
（1）無菌医薬品区分製造所において製造部門に行わせる製造管理に係る

業務について規定するものであること。 
（2）無菌医薬品に係る製品の製造管理については、その製造所における

製造工程等に応じて、GMP 省令第 24 条各号の業務のほか、同令第 10 条

各号の業務も適切に行わせる必要があるものであること。 
24 1 1 一 作業区域については、製造する無菌医薬品に係る製品の

種類、剤形、特性、製造工程および当該区域で行う作業内容

等に応じて、清浄の程度等作業環境の管理の程度を適切に設

定し、管理すること。 

第 24 条第 1 号関係 
作業区域について、製造する製品の種類、剤形、特性、製造工程及び当該

区域で行う作業内容等に応じて、清浄の程度等作業環境の管理の程度の

適切な設定及び管理を要するものであること。 
24 1 2 二 原料、資材および製品については、製造する無菌医薬品

に係る製品の種類、剤形、特性、製造工程等に応じて、微生

物等の数等必要な管理項目を適切に設定し、管理すること。 

②第 24 条第 2 号関係 
原料、資材及び製品（中間製品を含む。）について、製造する製品の種類、

剤形、特性、製造工程等に応じて、微生物等の数等必要な管理項目の適切

な設定及び管理を要するものであること。 
24 1 3 三 製造工程において、原料、資材および製品の微生物等に

よる汚染等を防止するために必要な措置をとること。 

③第 24 条第 3 号関係 
原料、資材及び製品（中間製品を含む。）について、製造工程（保管を含

む。）における微生物等による汚染等の防止するため必要な措置をとらな

ければならないものであること。 
24 1 4 四 製造する無菌医薬品に係る製品の種類、剤形、特性、製

造工程等に応じて、製品の無菌性を保証するために重要な工

程等に応じて、製品の無菌性を保証するために重要な工程等

④第 24 条第 4 号関係 
製品の無菌性保証に重要な工程等について、製造する製品の種類、剤形、

特性、製造工程等に応じて、必要な管理値の適切な設定及び管理を要する
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については、工程管理のために必要な管理値を適切に定め、

管理すること。 

ものであること。 

24 1 5 五 製造用水については、その用途に応じ、所要の微生物学

的項目および物理化学的項目に係る管理値を適切に定め、管

理すること。 

⑤第 24 条第 5 号関係 
製造用水（製造設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。）について、そ

の用途に応じて、微生物学的項目及び物理学的項目に係る管理値の設定

及び管理を要するものであること。 
24 1 6 六 次に定めるところにより、職員の衛生管理を行うこと。 

イ 製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入り

をできる限り制限すること。 

ロ 動物組織原料の加工、微生物の培養等（その製造工程に

おいて現に原料および材料として使用されているものを除

く。）に係る作業に従事する職員による汚染の防止のための

厳重な手順を定め、これを遵守する場合を除き、無菌医薬品

に係る製品の作業区域に立入りさせないこと。 

ハ 現に作業が行われている清浄区域または無菌区域への

職員の立入りをできる限り制限すること。 

⑥第 24 条第 6 号関係 
無菌医薬品に係る製品の作業所における職員の衛生管理について規定す

るものであること。 
ア．製造作業に従事する職員以外の者について、作業所への立入りをでき

る限り制限する衛生管理を要するものであること。 
イ．動物組織原料の加工、微生物の培養等（その製造工程において現に原

料又は材料として使用されているものである場合を除く。）に係る作業に

従事する職員による汚染を防止する厳重な手順を定めるとともに、当該

手順を遵守する場合を除き、無菌医薬品に係る製品の作業区域に当該職

員を立入らせない衛生管理を要するものであること。 
ウ．現に作業が行われている清浄区域又は無菌区域への職員の立入りを

できる限り制限する衛生管理を要するものであること。 
24 1 7 七 次に定めるところにより、清浄区域または無菌区域で作

業する職員の衛生管理を行うこと。 

イ 製造作業に従事する職員が清浄区域または無菌区域へ

立入る際には、当該区域の管理の程度に応じて、更衣等を適

切に行わせること。 

⑦第 24 条第 7 号関係 
清浄区域又は無菌区域で作業する職員の衛生管理について規定するもの

であること。 
ア．当該職員の清浄区域又は無菌区域への立入りに際して、当該区域の管

理の程度に応じて、適切な更衣等を要するものであること。 
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ロ 職員が原料、資材および製品を微生物等により汚染する

おそれのある健康状態（皮膚若しくは毛髪の感染症若しくは

風邪にかかっている場合、負傷している場合または下痢若し

くは原因不明の発熱等の症状を呈している場合を含む。以下

同じ。）にある場合においては、申告を行わせること。 

イ．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）を微生物等により汚染する

おそれのある健康状態（皮膚若しくは毛髪の感染症若しくは風邪にかか

っている場合、負傷している場合又は下痢若しくは原因不明の発熱等の

症状を呈している場合を含む。以下同じ。）にある職員には、その旨を申

告させる衛生管理を要するものであること。 
25 1 - (教育訓練) 

第 25 条 製造業者等は、無菌医薬品に係る製品を製造する

場合においては、あらかじめ指定した者に、第 19 条に規定

する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わ

せなければならない。 

34．第 25 条（教育訓練）関係 
（1）無菌医薬品区分製造所においてあらかじめ指定した者に行わせる無

菌医薬品に係る製品の製造作業及び試験検査のための教育訓練に係る業

務について規定するものであること。あらかじめ指定した者については、

教育訓練を実施する内容を熟知している職員を責任者としてあらかじめ

指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定による

文書に適切に定めておくことが求められる。 
（2）無菌医薬品に係る製品の製造作業及び試験検査のための教育訓練に

ついては、GMP 省令第 25 条各号の業務のほか、同令第 19 条各号の業務

も行わせる必要があるものであること。 
25 1 1 一 製造または試験検査に従事する職員に対して、無菌医薬

品に係る製品の製造のために必要な衛生管理、微生物学その

他必要な教育訓練を実施すること。 

第 25 条第 1 号関係 
製造又は試験検査に従事する職員に対して、無菌医薬品に係る製品の製

造に必要な衛生管理、微生物学その他必要な教育訓練の実施を要するも

のであること。 
25 1 2 二 清浄区域および無菌区域等での作業に従事する職員に

対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に

関する教育訓練を実施すること。 

②第 25 条第 2 号関係 
清浄区域又は無菌区域等で作業に従事する職員に対して、微生物等によ

る汚染の防止に必要な措置に関する教育訓練の実施を要するものである

こと。 
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第 4 節 生物由来医薬品等の製造管理および品質管理 

25-2 1 - （生物由来医薬品等に係る医薬品製品標準書） 

第 25 条の 2 

製造業者等は、生物由来医薬品、医薬品、医療機器等の品質、

有効性および安全性の確保等に関する法律施行令（昭和 36

年政令第 11 号）第 80 条第 2 項第 3 号イに掲げる生物学的製

剤、法第 43 条第 1 項の規定により厚生労働大臣の指定した

医薬品、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品、遺

伝子組換え技術を応用して製造される医薬品を原料として

使用する医薬品、人若しくは動物の細胞を培養する技術を応

用して製造される医薬品、人若しくは動物の細胞を培養する

技術を応用して製造される医薬品を原料として使用する医

薬品または細胞組織医薬品（以下「生物由来医薬品等」と総

称する。）に係る製品を製造する場合においては、医薬品製

品標準書に、第 7 条に規定する事項のほか、次に掲げる事項

を記載し、品質部門の承認を受けるものとするとともに、当

該医薬品製品標準書を当該製造所に適切に備え置かなけれ

ばならない。 

35．第 25 条の 2（生物由来医薬品等に係る医薬品製品標準書） 
（1）GMP 省令における生物由来医薬品等とは、次の①から⑧までのい

ずれかに該当する医薬品を指すものであること。これらの医薬品に係る

製造管理・品質関連業務については、PIC/S の GMP ガイドラインのアネ

ッ ク ス 2 Ｂ 及 び ア ネ ッ ク ス 14 、 関 連 ガ イ ダ ン ス 文 書 PI 
024“INSPECTION OF BIOTECHNOLOGY MANUFACTURES”及び

PE 005 “PIC/S GOOD PRACTICE GUDELINE FOR BLOOD 
ESTABLISHMENTS AND HOSPITAL BLOOD BANKS”等が参考にな

るものであること。 
①生物由来医薬品 
②施行令第 80 条第 2 項第 3 号イに掲げる生物学的製剤（ロットを構成し

ない血液製剤を含む。） 
③法第 43条第 1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣

の指定する医薬品（いわゆる検定医薬品） 
④遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品 
⑤遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品を原料として使用する

医薬品 
⑥人又は動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品 
⑦人又は動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品を原料

として使用する医薬品 
⑧GMP 省令第 2 条第 19 項の細胞組織医薬品 
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（2）生物学的医薬品等に係る医薬品製品標準書については、GMP 省令

第 25 条の 2 各号の事項のほか、同令第 7 条各号の事項も記載し、品質部

門の承認を受け、当該製造所において製造・品質関連業務を適切かつ円滑

に行うことができるよう、必要な関連部門、組織及び職員に配付、周知等

を行った上で備え置くことを要するものであること。 
25-2 1 1 一 原料として使用する人、動物、植物または微生物から得

られた物に係る名称、本質および性状並びに成分およびその

含有量その他の規格 

①第 25 条の 2 第 1 号関係 
原料として使用する人、動物、植物又は微生物から得られた物に係る名

称、本質及び性状並びに成分及びその含有量その他の規格の記載を要す

るものであること。 
ア．その他の規格とは、原料として使用する人、動物、植物又は微生物か

ら得られた物の基原、産地、製造管理及び品質管理の方法等、品質の確認

に必要な事項を指すものであること。 
イ．人又は動物由来の原料を使用する場合には、生物由来原料基準の規定

による必要事項も含むものであること。 
ウ．人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする生物由来医薬品

及びこれ以外の人の血液を原材料（製造に使用する原料又は材料（製造工

程において使用されるものを含む。）の由来となるものをいう。以下同

じ。）として製造される特定生物由来医薬品に係る製品を製造する場合に

は、原材料である血液が採取された国の国名及び献血又は非献血の別の

確認を要するものであること。 
25-2 1 2 二 製造または試験検査に使用する動物（ドナー動物を含

む。）（以下「使用動物」という。）の規格（飼育管理の方法

を含む。） 

②第 25 条の 2 第 2 号関係 
使用動物の規格（飼育管理の方法を含む。）の記載を要するものであるこ

と。 
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③その他、生物学的医薬品等に係る医薬品製品標準書関係ロットを構成

しない血液製剤に係る医薬品製品標準書については、次に掲げる事項の

記載も求められる。 
ア．原料とする血液の採取から製品に至る工程において血液が直接に接

する容器及び器具器材（採血管、連結管、採血針等を含む。）の規格及び

試験検査の方法 
イ．原料とする血液の指定 
ウ．原料とする血液及び中間製品の保管条件 

26 1 - （生物由来医薬品等の製造所の構造設備） 

第 26 条 

生物由来医薬品等に係る製品の製造業者等の製造所の構造

設備は、第 9 条第 1 項および第 23 条の規定に定めるものの

ほか、次に定めるところに適合するものでなければならな

い。 

 

36．第 26 条（生物由来医薬品等の製造所の構造設備）関係 
（1）生物由来医薬品等に係る製品を製造する製造所の構造設備につい

て、その製造所における製造工程等に応じて要否を判断する事項を規定

するものであり、それらに鑑みて製造所の構造設備が適合しているかど

うかを判断するものであること。 
（2）生物由来医薬品等に係る製品を製造する製造所の構造設備について

は、GMP 省令第 26 条のほか、同令第 9 条第 1 項及び第 23 条も適用さ

れるものであること。当該製造所の構造設備についても、PIC/S の関連ガ

イダンス文書 PI 009 “INSPECTION OF UTILITIES” 等が参考になる

ものであること。 
26 1 1 一 生物学的製剤（ロットを構成しない血液製剤を除く。）

に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合

するものであること。 

イ 作業所には、他から明確に区別された室において、次に

揚げる設備を設けること。ただし、製品の種類、製造方法等

①第 26 条第 1 号関係 
施行令第 80 条第 2 項第 3 号イに掲げる生物学的製剤（ロットを構成しな

い血液製剤を除く。）に係る製品を製造する製造所の構造設備について規

定するものであること。当該製造所の構造設備については、微生物等（現

に原料又は材料として使用されているものを除く。）による汚染を防止す
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により、当該製品の製造に必要がないと認められる設備を除

く。 

(1) 微生物の貯蔵設備 

(2) 使用動物で微生物接種後のものを管理する設備 

(3) 使用動物を処理する設備 

(4) 微生物を培地等に移植する設備 

(5) 微生物を培養する設備 

(6) 培養した微生物の採取、不活化、殺菌等を行う設備 

(7) 原液の希釈用液を調製する設備 

(8) 原液の希釈、分注および容器の閉塞を行う設備 

(9) 製造または試験検査に使用した器具器械等について消

毒を行う設備 

ロ イ（4）および（6）から（8）までに掲げる設備を有する

室並びに原料、資材および製品の試験検査に必要な設備のう

ち無菌試験を行う設備を有する室は、次に定めるところに適

合するものであること。 

(1) 無菌室であること。ただし、当該作業室内に、製品の種

類、製造方法等により支障なく無菌的操作を行うことができ

る機能を有する設備を設ける場合においては、この限りでは

ない。 

(2) (1)の無菌室には、専用の前室を附置し、通常当該前室を

通じてのみ作業室内に出入りできるような構造のものとし、

かつ、その前室の出入口が屋外に直接面していないものであ

る衛生管理が求められる。 
ア．製造する製品の種類、製造方法等により、当該製品の製造に必要がな

いと認められる場合を除き、作業所において、他から明確に区別された室

に設けることを要するものとして、次に掲げる設備を規定するものであ

ること。 
（ア）微生物の貯蔵設備 
（イ）微生物接種後の使用動物を管理する設備 
（ウ）使用動物を処理する設備 
（エ）微生物を培地等に移植する設備 
（オ）微生物の培養設備 
（カ）培養した微生物の採取、不活化、殺菌等を行う設備 
（キ）原液の希釈溶液を調製する設備 
（ク）原液の希釈、分注及び容器の閉塞を行う設備 
（ケ）製造又は試験検査に使用した器具器械等の消毒を行う設備 
イ．上記ア．（エ）及び（カ）から（ク）までの設備を有する室並びに原

料、資材及び製品の無菌試験を行う設備を有する室について、製造する製

品の種類、製造方法等に応じて適否を判断する事項を規定するものであ

ること。 
（ア）作業室内に無菌的操作を支障なく行うことができる機能を有する

設備が設けられている場合を除き、無菌室であること。 
（イ）上記（ア）の無菌室について、専用の前室を附置するとともに、通

常当該前室を通じてのみ作業室内に出入りする構造とし、かつ、当該前室

の出入口が屋外に直接面してないものであること。 
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ること。 

ハ イに掲げるもののほか、次に掲げる設備を有すること。 

(1) 使用動物の飼育管理に必要な設備 

(2) 培地およびその希釈用液を調製する設備 

(3) 製造または試験検査に使用する器具器械、容器等につ

いてあらかじめ洗浄および滅菌を行う設備 

(4) 動物の死体その他の汚物の適切な処理および汚水の浄

化を行う設備 

ウ．上記ア．の設備のほか、次に掲げる設備を要するものであること。 
（ア）使用動物の飼育管理に必要な設備 
（イ）培地及びその希釈溶液を調製する設備 
（ウ）製造又は試験検査に使用する器具器械、容器等の洗浄及び滅菌を行

う設備 
（エ）動物の死体その他の汚物の処理及び汚水の浄化を行う設備 

26 1 2 二 ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造所の構

造設備は、次に定めるところに適合するものであること。 

イ 作業所のうち、血液成分の分離および混合、薬液の注入

および排出並びに容器の閉塞作業を行う作業室は、血液製剤

以外の製品の作業室と区別されていること。 

ロ 作業室のうち、イに規定する作業を開放式操作によって

行う作業室は、次に定めるところに適合するものであるこ

と。 

(1) 作業室は専用であること。 

(2) 作業室は無菌室であること、または当該作業室内に適

切に無菌操作を行うことができる機能を有する設備を設け

ていること。 

ハ 作業所には、無菌室で作業を行う職員の専用の更衣設備

を設けること。 

②第 26 条第 2 号関係 
ロットを構成しない血液製剤に係る製品を製造する製造所の構造設備に

ついて規定するものであること。なお、当該製品の製造作業について閉鎖

式操作の設備（いわゆるクローズドシステム）により行うことで無菌性を

確保できる作業室は必ずしも GMP 省令第 23 条に規定する構造設備を要

しないが、閉鎖式操作以外によって製造作業を行う場合には、同条に規定

する構造設備を要するものであること。 
ア．作業所のうち、血液成分の分離及び混合、薬液の注入及び排出並びに

容器の閉塞作業を行う作業室について、血液製剤以外の製品の作業室と

区別されていることを要するものであること。 
イ．作業所のうち、上記ア．の作業を開放式操作によって行う作業室につ

いて、次に掲げる事項に適合することを要するものであること。 
（ア）作業室は専用であること。 
（イ）作業室内に無菌操作を適切に行うことができる機能を有する設備

が設けられている場合を除き、無菌室であること。 
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ウ．作業室に、無菌室で作業を行う職員の専用の更衣設備を要するもので

あること。 
26 1 3 三 人の血液または血漿を原料とする製品の製造を行う区

域は、他の区域から明確に区別されており、かつ、当該製造

を行うための専用の設備および器具を有していること。ただ

し、ウイルスを不活化または除去する工程以降の製造工程に

あっては、この限りでない。 

③第 26 条第 3 号関係 
人の血液又は血漿を原料とする製品の製造区域について規定するもので

あること。ウイルスを不活化又は除去する工程以降の製造工程を行う区

域を除き、人の血液又は血漿を原料とする製品の製造区域は、他の区域か

ら明確に区別されており、かつ、当該製品の製造に専用の設備及び器具を

要するものであること。 
27 1 - （製造管理） 

第 27 条 

製造業者等は、生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合

においては、製造部門に、第 10 条および第 24 条に規定する

業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る

業務を適切に行わせなければならない。 

37．第 27 条（製造管理）関係 
（1）生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合において製造部門に行

わせる製造管理に係る業務について規定するものであること。生物由来

医薬品等に係る製品の製造管理については、その製造所における製造工

程等に応じて、GMP 省令第 27 条第 1 項各号の業務のほか、同令第 10 条

各号及び第 24 条各号の業務も適切に行わせる必要があるものであるこ

と。 
27 1 1 一 製造工程において、製品等を不活化する場合または製品

等に含まれる微生物等を不活化し、若しくは除去する場合に

おいては、当該不活化または除去が行われていない製品等に

よる汚染を防止するために必要な措置をとること。 

①第 27 条第 1 項第 1 号関係 
製造工程において、製品等を不活化する場合又は製品等に含まれる微生

物等を不活化し、若しくは除去する場合には、当該不活化又は除去が行わ

れていない製品等による汚染を防止する必要な措置をとらなければなら

ないものであること。 
27 1 2 二 製造工程において、発酵等の生物化学的な技術を用いる

場合においては、温度、水素イオン指数等の製造工程の管理

に必要な事項について、継続的に測定を行うこと。 

②第 27 条第 1 項第 2 号関係 
製造工程において生物化学的な技術を用いる場合には、当該製造工程の

管理に必要な事項（例えば、温度、pH 等）の継続的な測定を要するもの
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であること 

27 1 3 三 製造工程において、カラムクロマトグラフ装置等を用い

る場合においては、微生物等による当該装置の汚染を防止す

るために必要な措置をとるとともに、必要に応じエンドトキ

シンの測定を行うこと。 

③第 27 条第 1 項第 3 号関係 
製造工程においてカラムクロマトグラフ装置等を用いる場合には、当該

装置が微生物等により汚染されることのないよう必要な措置をとるとと

もに、必要に応じてエンドトキシンの測定を要するものであること。 
27 1 4 四 製造工程において、培養槽中に連続的に培地を供給し、

かつ、連続的に培養液を排出させる培養方式を用いる場合に

おいては、培養期間中の当該培養槽における培養条件を維持

するために必要な措置をとること。 

④第 27 条第 1 項第 4 号関係 
製造工程において、培地を培養槽中に連続的に供給し、連続的に排出させ

る培養方式を用いる場合には、当該培養槽における培養条件を維持する

ため必要な措置をとらなければならないものであること。 
27 1 5 五  次に定めるところにより、職員の衛生管理を行うこと。 

イ 製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入り

をできる限り制限すること。 

ロ 現に作業が行われている清浄区域または無菌区域への

職員の立入りをできる限り制限すること。 

ハ 製造作業に従事する職員を、使用動物(その製造工程に

おいて現に使用されているものを除く。)の管理に係る作業

に従事させないこと。 

⑤第 27 条第 1 項第 5 号関係 
ア．生物由来医薬品等に係る製品の作業所における職員の衛生管理につ

いて規定するものであること。 
（ア）製造作業に従事する職員以外の者について、作業所への立入りをで

きる限り制限する衛生管理を要するものであること。 
（イ）現に作業が行われている清浄区域又は無菌区域への職員の立入り

をできる限り制限する衛生管理を要するものであること。 
（ウ）製造作業に従事する職員について、使用動物（その製造工程におい

て現に使用されているものを除く。）の管理に係る作業に従事させない衛

生管理を要するものであること。 
イ．このほか、生物由来医薬品等に係る製品の作業所における職員の衛生

管理として、製造する製品の種類、製造方法等に応じて、次に掲げる対応

が求められる。これらについても、あらかじめ GMP 省令第 8 条第 1 項
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の手順書に適切に定めておくことが求められる。 
（ア）製造作業に従事する職員が、生菌又は動物を扱っている区域から、

他の製品等又は微生物を扱っている区域に入る場合に関して、原料、資材

及び製品（中間製品を含む。）の汚染を防止する手順（適切な着衣等の交

換を含む。）を策定するとともに、当該職員に遵守させる衛生管理。 
（イ）職員が病原性を有する微生物等に感染することを防止するため、適

切なワクチンの接種等を受けさせる衛生管理。また、必要に応じて、当該

職員に定期的な検査を受けさせるほか、適切な感染防御措置等（ワクチン

の追加接種等を含む。）の衛生管理。 
（ウ）人の血液又は血漿を原料とする製品の製造作業に従事する職員に

ついて、必要に応じてＢ型肝炎ワクチンの接種等を受けさせる衛生管理。 
27 1 6 六 次に定めるところにより、清浄区域または無菌区域で作

業する職員の衛生管理を行うこと。 

イ 製造作業に従事する職員に、消毒された作業衣、作業用

のはき物、作業帽および作業マスクを着用させること。 

ロ 職員が原料、資材および製品を微生物等により汚染する

おそれのある疾病にかかっていないことを確認するために、

職員に対し、6 月を超えない期間ごとに健康診断を行うこ

と。 

ハ 職員が原料、資材および製品を微生物等により汚染する

おそれのある健康状態にある場合においては、申告を行わせ

ること。 

⑥第 27 条第 1 項第 6 号関係 
清浄区域又は無菌区域で作業する職員の衛生管理について規定するもの

であること。 
ア．製造作業に従事する職員について、消毒された作業衣、作業用のはき

物、作業帽及び作業マスクの着用を要するものであること。 
イ．清浄区域又は無菌区域で作業する職員について、原料、資材及び製品

（中間製品を含む。）を微生物等により汚染するおそれのある疾病にかか

っていないことを確認するため、6 月を超えない期間ごとに健康診断を要

するものであること。 
ウ．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）を微生物等により汚染する

おそれのある健康状態にある職員には、その旨を申告させる衛生管理を

要するものであること。 
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27 1 7 七 使用動物(製造に使用するものに限る。以下この項にお

いて同じ。)を常時適正な管理の下に飼育するとともに、その

使用に当たっては、健康観察を行うことにより、伝染病にか

かっている動物その他使用に適していない動物を使用する

ことのないようにすること。 

⑦第 27 条第 1 項第 7 号関係 
使用に適していない動物を製造に使用することのないよう、当該動物の

管理について規定するものであること。製造に使用する動物について、常

時適正な管理の下に飼育するとともに、その使用に当たって健康観察（死

体解剖の所見を含む。）を要するものであること。 
27 1 8 八 微生物により汚染されたすべての物品(製造の過程にお

いて汚染されたものに限る。)および使用動物の死体を、保健

衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置すること。 

⑧第 27 条第 1 項第 8 号関係 
製造の過程において微生物により汚染された物品及び製造に使用する動

物の死体の処理について規定するものであること。それらについて、保健

衛生上の支障が生ずるおそれがないよう処理を要するものであること。 
27 1 9 九 製造に使用する微生物の株の取扱いについて、次に掲げ

る事項に関する記録を作成し、これを保管すること。 

イ 微生物の名称および容器ごとに付された番号 

ロ 譲受けの年月日並びに相手方の氏名および住所(法人に

あっては、名称および所在地) 

ハ 生物学的性状およびその検査年月日 

ニ 継代培養の状況 

⑨第 27 条第 1 項第 9 号関係 
製造に使用する微生物の株の取扱いにおける記録について規定するもの

であること。次に掲げる事項に関する記録の作成及び保管を要するもの

であること。 
ア．微生物の名称（株の名称を含む。）及び容器ごとに付された番号 
イ．譲受けの年月日並びに相手方の氏名及び住所（法人にあっては、名称

及び所在地） 
ウ．生物学的性状及びその検査年月日 
エ．継代培養の状況 

27 1 10 十 痘そう病原体、急性灰白髄炎病原体、有芽胞病原菌また

は結核菌を取り扱う作業室で使用する器具器械は、製品の種

類ごとに標識を付して、他の製品の製造に使用することを禁

止すること。 

⑩第 27 条第 1 項第 10 号関係 
作業室において痘そう病原体、急性灰白髄炎病原体、有芽胞病原菌又は結

核菌を取り扱う場合には、当該作業室で使用する器具器械について、製品

の種類ごとに標識を付して専用とすることを要するものであること。 
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27 1 11 十一 生物由来医薬品に係る製品の製造に使用する生物由

来原料については、当該生物由来原料が当該製品の医薬品製

品標準書に照らして適切なものであることを確認するとと

もに、その結果に関する記録を作成し、これを保管すること。 

⑪第 27 条第 1 項第 11 号及び第 12 号関係 
生物由来医薬品に係る製品を製造する場合における、その製造に使用す

る生物由来原料の管理について規定するものであること。 
ア．生物由来原料について、当該製品の医薬品製品標準書（当該医薬品の

承認事項、生物由来原料基準の関連する規定等）に照らして適切なもので

あることを確認するとともに、その結果に関する記録の作成及び保管を

要するものであること。 
イ．生物由来原料に関して、厚生労働大臣の定めるところにより記録を要

する事項の記録について、GMP 省令第 30 条第 1 項及び第 2 項の期間、

自ら保管し、又は同令第 11 条の 4 第 2 項の取決めを締結することによ

り、当該生物由来原料の原材料採取業者等において適切に保管すること

を要するものであること。 
（ア）「厚生労働大臣の定めるところ」として、現在のところ、生物由来

原料基準の第 2（血液製剤総則）の輸血用血液製剤総則⑻及び血漿分画製

剤総則⑻、第 3（ヒト由来原料総則）のヒト細胞組織原料基準⑸、ヒト尿

由来原料基準⑸及びヒト由来原料基準⑷並びに第 4（動物由来原料総則）

の反芻動物由来原料基準⑶、動物細胞組織原料基準⑸及び動物由来原料

基準⑸が定められている。 
（イ）「自ら保管」については、その製造業者等において保管する場合の

ほか、GMP 省令第 11 条の 5 の規定に従って他に委託して自己の責任に

おいて保管する場合であって、当該委託につき支障がないと認められる

ものを含むものであること。 
（ウ）「原材料採取業者等」とは、生物由来原料の原材料（製造に使用す

27 1 12 十二 生物由来医薬品に係る製品の製造に使用する生物由

来原料については、厚生労働大臣の定めるところにより記録

しなければならないとされている事項の記録を、第 30 条第

1 号および第 2 号に規定する期間自ら保管し、または第 11

条の 4 第 2 項の取り決めを締結することにより、当該生物由

来原料の原材料（製造に使用する原料または材料（製造工程

において使用されるものを含む。）の由来となるものをい

う。）を採取する業者等（以下「原材料採取業者等」という。）

において適切に保管することとすること。 
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る原料又は材料（製造工程において使用されるものを含む。）の由来とな

るものをいう。以下同じ。）を採取する業者等をいい、原材料を採取又は

作成する業者、原材料から生物由来原料又は更に加工等を経て生物由来

原料となる中間体を製造する業者等を含むものであること。 
（エ）「第 11 条の 4 第 2 項の取決めを締結することにより、当該生物由

来原料の原材料採取業者等において適切に保管する」とは、GMP 省令第

30 条に規定する保管期間中に製造業者等からの要請に基づき、必要な記

録が速やかに提供されるようにすることを含めて、同令第 11 条の 4 第 2
項の取決めが当該原材料採取業者等との間で締結されることを指すもの

であること。 
27 1 13 十三 第 10 条第 10 号および前 2 号の記録を、製造する生物

由来医薬品等たる製品のロットごとに作成し、これを保管す

ること。 

⑫第 27 条第 1 項第 13 号関係 
GMP 省令第 10 条第 10 号に規定する記録（製造記録のほか、原料、資材

及び製品（中間製品を含む。）の保管及び出納に関する記録、構造設備及

び職員の衛生管理に関する記録を含む。）及び上記⑪の記録について、製

造する生物由来医薬品等たる製品のロットごと（ロットを構成しない製

品については製造番号ごと）に作成及び保管を要するものであること。 
⑬その他（ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造管理関係） 
ア．ロットを構成しない血液製剤に係る製品を製造する場合における製

造指図書については、次に掲げる事項の記載も求められる。なお、早急に

製造作業、試験検査等を行って出荷することを要しない製品（例えば、有

効期間が 72 時間を超える血液製剤）の製造指図書にあっては、当該記載

を省略することは差し支えないものであること。 
（ア）当該血液製剤の名称及び製造数量 
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（イ）原料とする血液の血液型 
イ．ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造作業に関して、製造部

門の責任者が製造指図書に基づき、1 日に製造作業を行う数種類の製品に

ついて、2 回以上に分けて指示することは差し支えないものであること。 
ウ．ロットを構成しない血液製剤に係る原料、容器及び製品（中間製品を

含む。）について、種類ごとに、試験検査の前後のものにそれぞれ標識、

区分等を適切に行って保管することが求められる。 
エ．ロットを構成しない血液製剤に係る原料（原料とする血液を除く。）

の保管及び出納に関する記録には、品目ごと、ロットごと（ロットを構成

しない原料については製造番号ごと）に入庫した日付及び数量、出庫した

日付及び数量等を記載することが求められる。 
オ．ロットを構成しない血液製剤に係る製品の製造記録には、次に掲げる

事項の記載も求められる。また、当該製造記録は、原料として使用した血

液と容易に照合できるものであることが求められる。 
（ア）当該血液製剤の名称及び血液型 
（イ）原料として使用した血液の特記事項 
カ．ロットを構成しない血液製剤に係る製品の保管及び出納に関する記

録には、製品ごと、製造番号ごとに、その製造所から出荷した日付及び出

荷先を記載することが求められる。 
27 2 - 2 製造業者等は、細胞組織医薬品に係る製品を製造する場

合においては、製造部門に、第 10 条および前項に規定する

業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る

業務を適切に行わせなければならない。 

（2）細胞組織医薬品に係る製品を製造する場合において製造部門に行わ

せる製造管理に係る業務について規定するものであること。細胞組織医

薬品に係る製品の製造管理については、その製造所における製造工程等

に応じて、GMP 省令第 27 条第 2 項各号の業務のほか、同令第 10 条各
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号、第 24 条各号及び第 27 条第 1 項各号の業務も適切に行わせる必要が

あるものであること。 
27 2 1 一 異なるドナーまたはドナー動物から採取した細胞また

は組織を取り扱う場合においては、当該細胞または組織の混

同および交叉汚染を防止するために必要な措置をとること。 

①第 27 条第 2 項第 1 号関係 
異なるドナー又はドナー動物から採取した細胞又は組織の取扱いに当た

って、混同及び交叉汚染を防止するため必要な措置をとらなければなら

ないものであること。例えば、微生物等により汚染された細胞又は組織の

交叉汚染を防止するため、同じ作業室又は作業管理区域で同時期に取り

扱うことのないよう、ドナー又はドナー動物ごとに保管し、管理する等が

考えられるものであること。 
27 2 2 二 原料となる細胞または組織について、受入れ時に、次に

掲げる事項に関する記録により、当該製品の医薬品製品標準

書に照らして適切なものであることを確認するとともに、そ

の結果に関する記録を作成し、これを保管すること。 

イ 当該細胞または組織を採取した施設 

ロ 当該細胞または組織を採取した年月日 

ハ 当該細胞または組織が人に係るものである場合におい

ては、ドナースクリーニングのためのドナーの問診、検査等

による診断の状況 

ニ 当該細胞または組織が動物に係るものである場合にお

いては、ドナー動物の受入れの状況並びにドナー動物スクリ

ーニングのためのドナー動物の試験検査および飼育管理の

状況 

ホ 当該細胞または組織を採取する作業の経過 

②第 27 条第 2 項第 2 号関係 
原料となる細胞又は組織の受入れ時における確認事項等を規定するもの

であること。なお、当該細胞又は組織の供給者については、GMP 省令第

11 条の 4 の規定による適切な管理を要するものであること。 
ア．「当該細胞又は組織を採取した施設」とは、ドナーから細胞若しくは

組織を採取した医療施設等又はドナー動物から細胞若しくは組織を採取

した施設を指すものであること。 
イ．当該細胞又は組織を採取する作業の経過に関する記録については、ド

ナー又はドナー動物から細胞又は組織を採取する過程において細菌、真

菌、ウイルス等の汚染を生じるおそれがない旨を確認することができる

記録であることが求められる。 
ウ．GMP 省令第 27 条第 2 項第 2 号イからホまでに掲げる事項のほか、

細胞組織医薬品に係る製品の品質の確保に関し必要な事項として、例え

ば、原料となる細胞又は組織に使用された試薬類の試験検査及び管理の
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ヘ イからホまでに掲げるもののほか、細胞組織医薬品に係

る製品の品質の確保に関し必要な事項 

状況等が考えられるものであること。 

27 2 3 三 原料となる細胞または組織をドナー動物から採取する

場合においては、採取の過程における微生物等による汚染を

防止するために必要な措置をとるとともに、当該措置の記録

を作成し、これを保管すること。 

③第 27 条第 2 項第 3 号関係 
原料となる細胞又は組織をドナー動物から採取する場合には、採取の過

程における微生物等による汚染を防止する措置（例えば、動物感染症に関

する最新の知見を踏まえて適切な試験検査を行う等）をとるとともに、当

該措置の記録の作成及び保管を要するものであること。 
27 2 4 四 職員が次のいずれかに該当する場合においては、当該職

員を清浄区域または無菌区域における作業に従事させない

こと。 

イ 原料、資材および製品を微生物等により汚染するおそれ

のある健康状態にある場合 

ロ 細胞または組織の採取または加工の直前に細胞または

組織を汚染するおそれのある微生物等を取り扱っている場

合 

④第 27 条第 2 項第 4 号関係 
清浄区域又は無菌区域において作業に従事する職員の衛生管理について

規定するものであること。当該職員が次のア．又はイ．に該当する場合に

は、当該作業に従事させない衛生管理を要するものであること。 
ア．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）を微生物等により汚染する

おそれのある健康状態にある場合 
イ．細胞又は組織の採取又は加工の直前に細胞又は組織を汚染するおそ

れのある微生物等を取り扱っている場合 
27 2 5 五 製品について、製品ごとに、出荷先施設名、出荷日およ

びロットを把握するとともに、その記録を作成し、これを保

管すること。 

⑤第 27 条第 2 項第 5 号関係 
細胞組織医薬品が施用された患者等に有害事象が発生し、又は出荷した

製品に不具合が生じた場合において速やかに必要な情報が得られるよ

う、細胞組織医薬品に係る製品について、製品ごとに、出荷先施設名、出

荷日及びロットを把握するとともに、その記録の作成及び保管を要する

ものであること。 
27 2 6 六 配送について、製品品質の確保のために必要な措置をと

るとともに、当該措置の記録を作成し、これを保管すること。 

⑥第 27 条第 2 項第 6 号関係 
配送について、製品品質の確保のために必要な措置（例えば、適切な配送
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用コンテナ等の配送方法、配送中の管理（温度管理を含む。）等）をとる

とともに、当該措置の記録の作成及び保管を要するものであること。な

お、当該措置については、GQP 省令第 7 条第 4 号の規定により当該細胞

組織医薬品の製造販売業者が製造業者又は外国製造業者と取り決めた事

項に照らして適切なものであることが求められる。 
27 2 7 七 ドナー動物の受入れ後の飼育管理に関する記録を作成

し、これを保管すること。 

⑦第 27 条第 2 項第 7 号関係 
ドナー動物の受入れ後の飼育管理に関する記録の作成及び保管を要する

ものであること。当該記録には、GMP 省令第 27 条第 1 項第 7 号に規定

する飼育管理の状況のほか、例えば、ドナー動物の個体識別等の記載も求

められる。 
27 2 8 八 第 2 号、第 3 号、第 5 号および第 6 号の記録を、ロット

(第 5 号の記録にあっては、製品)ごとに作成し、これを保管

すること。 

⑧第 27 条第 2 項第 8 号関係 
上記②、③及び⑥の記録についてはロットごと、上記⑤の記録については

製品ごとに作成の上、保管を要するものであること。 
27 3 - 3 第 10 条および前 2 項に規定する生物由来医薬品に係る

製品に係る記録は、製造に使用した生物由来原料に関する記

録から当該生物由来原料を使用して製造された製品に関す

る記録までの一連のものを適切に確認できるように保管さ

れなければならない。 

（3）生物由来医薬品に係る製品を製造する場合における、当該製品の製

造管理に関する記録のトレーサビリティについて規定するものであるこ

と。原料、資材又は製品（中間製品を含む。）に何らかの問題が判明し、

又は当該生物由来医薬品の施用に起因することが疑われる有害事象が発

生した場合において速やかに製品及びその製造に使用した生物由来原料

のロット又は製造番号を特定し、原因の究明が可能となるよう、当該生物

由来原料の管理（原材料の採取を含む。）に関する記録から当該生物由来

原料を使用して製造された製品の管理に関する記録までの一連の記録に

ついて、トレーサビリティの確保を要するものであること。 
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28 1 - （品質管理） 

第 28 条 

法第 2条第 11項に規定する特定生物由来製品たる医薬品（以

下「特定生物由来医薬品」という。）または細胞組織医薬品

の最終製品の製造業者等は、当該最終製品について、第 11

条第 1 項第 5 号および第 6 号の規定にかかわらず、ロットご

と（ロットを構成しない特定生物由来医薬品にあっては、そ

の製造に使用した生物由来原料について、当該最終製品の製

造番号または当該生物由来原料のロットごと）に所定の試験

検査に必要な量の 2 倍以上の量を参考品として、製造された

日から次の各号に掲げる期間適切な保管条件の下で保管し

なければならない。ただし、ロットを構成しない特定生物由

来医薬品の製造に使用した生物由来原料であって原材料採

取業者等との間で当該原材料採取業者等が参考品を次の各

号に掲げる期間保管することを第 11 条の 4 第 2 項の規定に

より取り決めているものについてはこの限りでなく、また、

ロットを構成する特定生物由来医薬品または細胞組織医薬

品の最終製品にあっては、その有効期間に 1 年（放射性医薬

品の最終製品にあっては 6 月または品質リスクマネジメン

トに基づく適切な日数）を加算した期間が経過した後は、そ

の製造に使用した生物由来原料の保管をもって最終製品の

保管に代えることができる。 

38．第 28 条（品質管理）関係 
（1）特定生物由来医薬品又は細胞組織医薬品の最終製品を製造する場合

における、当該最終製品又はその製造に使用した生物由来原料の参考品

の保管について規定するものであること。当該参考品の保管については、

GMP 省令第 11 条第 1 項第 5 号及び第 6 号は適用されないものであるこ

と。 
①最新の科学的な知見に基づいて安全対策が講じられたとしてもウイル

ス等の感染の原因となる物が入り込む可能性が否定できないため、ロッ

トを構成する特定生物由来医薬品又は細胞組織医薬品の最終製品の参考

品について、その安全対策の観点から、他の医薬品の最終製品の参考品

（GMP 省令第 11 条第 1 項第 5 号参照。）よりも長い期間の保管を要す

るものであること。なお、当該医薬品の有効期間に 1 年（放射性医薬品の

最終製品にあっては 6 月又は品質リスクマネジメントに基づく適切な日

数）を加算した期間を経過した後は、その製造に使用した生物由来原料の

参考品をもって最終製品の参考品に代えることができるものであるこ

と。 
②同様に安全対策の観点から、ロットを構成しない特定生物由来医薬品

にあっては、その製造に使用した生物由来原料（採血サンプルを含む。）

について、当該生物由来原料と最終製品が 1 対 1 対応する場合には当該

最終製品の製造番号ごと、1 のロットを構成する生物由来原料を複数の最

終製品の製造に使用した場合には当該生物由来原料のロットごとに、参

考品として、他の医薬品の原料の参考品（GMP 省令第 11 条第 1 項第 6
号参照。）よりも長い期間の保管を要するものであること。なお、当該生
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物由来原料のうち、原材料採取業者等が参考品を保管することを GMP 省

令第 11 条の 4 第 2 項の規定により取り決めているものについては、製造

業者等における当該参考品の保管を要しないものであること。その場合

には、当該参考品の量、保管条件、試験検査に関する手順等も含め、当該

原材料採取業者等との間で適切に取り決めておくことが求められる。 
③上記①及び②の参考品について、所定の試験検査に必要な量 2 倍以上

の量とは、ウイルス等の感染の原因の究明等に係る試験検査に要する量

の 2 倍以上の量を指すものであること。 
28 1 1 一 ロットを構成する特定生物由来医薬品の最終製品およ

びロットを構成しない特定生物由来医薬品の製造に使用し

た生物由来原料にあっては、その有効期間に 10 年を加算し

た期間 

④ロットを構成する特定生物由来医薬品の最終製品及びロットを構成し

ない特性生物由来医薬品の製造に使用した生物由来原料にあっては、未

知のウイルス等に係る安全対策を考慮して、当該医薬品の有効期間に 10
年を加算した期間を参考品の保管期間とするものであること。 

28 1 2 二 細胞組織医薬品の最終製品（前号に掲げるものを除く。）

にあっては、適切な期間 

⑤細胞組織医薬品の最終製品（上記④に含まれるものを除く。）にあって

は、当該細胞組織医薬品に応じて安全対策を考慮した適切な期間を参考

品の保管期間とするものであること。 
28 2 - 2 製造業者等は、生物由来医薬品等に係る製品を製造する

場合においては、品質部門に、第 11 条に規定する業務のほ

か、手順書等に基づき、次に掲げる試験検査に係る業務を計

画的かつ適切に行わせなければならない。 

（2）生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合において品質部門に行

わせる試験検査に係る業務について規定するものであること。生物由来

医薬品等に係る製品の品質管理については、GMP 省令第 28 条第 2 項各

号の業務のほか、同令第 11 条第 1 項各号（特定生物由来医薬品又は細胞

組織医薬品の最終製品を製造する場合には同項第 5 号及び第 6 号を除

く。）及び同条第 2 項各号の業務も計画的かつ適切に行わせる必要がある

ものであること。 
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28 2 1 一 検体の混同および交叉汚染を防止するために、検体を適

切な識別表示により区分すること。 

①第 28 条第 2 項第 1 号関係 
検体について、混同及び交叉汚染を防止するため、適切な識別表示による

区分を要するものであること。 
28 2 2 二 品質管理上重要であり、かつ、製品では実施することが

できない試験検査については、製造工程の適切な段階で実施

すること。 

②第 28 条第 2 項第 2 号関係 
品質管理上重要であり、かつ、製品で実施困難な試験検査については、製

造工程の適切な段階での実施を要するものであること。 
28 2 3 三 使用動物(試験検査に使用するものに限る。以下この項

において同じ。)を常時適正な管理の下に飼育するとともに、

その使用に当たっては、健康観察を行うことにより、伝染病

にかかっている動物その他使用に適していない動物を使用

することのないようにすること。 

③第 28 条第 2 項第 3 号関係 
使用に適していない動物を試験検査に使用することのないよう、当該動

物の管理について規定するものであること。試験検査に使用する動物に

ついて、常時適正な管理の下に飼育するとともに、その使用に当たって健

康観察（死体解剖の所見を含む。）を要するものであること。 
28 2 4 四 微生物により汚染されたすべての物品(試験検査の過程

において汚染されたものに限る。)および使用動物の死体を、

保健衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置するこ

と。 

④第 28 条第 2 項第 4 号関係 
試験検査の過程において微生物により汚染された物品及び試験検査に使

用する動物の死体の処理について規定するものであること。それらにつ

いて、保健衛生上の支障が生ずるおそれがないよう処理を要するもので

あること。 
28 2 5 五 試験検査に使用する微生物の株の取扱いについて、次に

掲げる事項に関する記録を作成し、これを保管すること。 

イ 微生物の名称および容器ごとに付された番号 

ロ 譲受けの年月日並びに相手方の氏名および住所(法人に

あっては、名称および所在地) 

ハ 生物学的性状およびその検査年月日 

ニ 継代培養の状況 

⑤第 28 条第 2 項第 5 号関係 
試験検査に使用する微生物の株の取扱いにおける記録について規定する

ものであること。次に掲げる事項に関する記録の作成及び保管を要する

ものであること。 
ア．微生物の名称（株の名称を含む。）及び容器ごとに付された番号 
イ．譲受けの年月日並びに相手方の氏名及び住所（法人にあっては、名称

及び所在地） 
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ウ．生物学的性状及びその検査年月日 
エ．継代培養の状況 

28 2 6 六 試験検査結果の記録を、製造する生物由来医薬品等に係

る製品のロットごとに作成し、これを保管すること。 

⑥第 28 条第 2 項第 6 号関係 
試験検査結果の記録について、製造する生物由来医薬品等に係る製品の

ロットごと（ロットを構成しない製品については製造番号ごと）に作成及

び保管を要するものであること。 
⑦その他（ロットを構成しない血液製剤に係る製品の品質管理関係） 
ア．ロットを構成しない血液製剤に係る試験用血液について、適切な管理

が求められる。 
イ．ロットを構成しない血液製剤に係る製品（中間製品を含む。）の試験

検査に関して、試験検査用の試薬試液の調製に関する記録及びその品質

に係る試験検査記録も作成することが求められる。 
ウ．上記イ．の記録について、その試薬試液を用いて試験検査された製品

に係る血液製剤の有効期間の経過後 1 年間保管することが求められる。

ただし、その血液製剤が他の血液製剤の原料となる場合には、当該他の血

液製剤の有効期間経過後 1 年間保管することが求められる。 
28 3 - 3 製造業者等は、細胞組織医薬品に係る製品を製造する場

合においては、品質部門に、第 11 条および前項に規定する

業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる品質保証および

試験検査に係る業務を適切に行わせなければならない。 

（3）細胞組織医薬品に係る製品を製造する場合において品質部門に行わ

せる品質保証及び試験検査に係る業務について規定するものであるこ

と。細胞組織医薬品に係る製品の品質管理については、GMP 省令第 28
条第 3 項各号の業務のほか、同令第 11 条第 1 項各号（細胞組織医薬品の

最終製品を製造する場合には同項第 5 号及び第 6 号を除く。）及び同条第

2 項各号並びに同令第 28 条第 2 項各号の業務も計画的かつ適切に行わせ

る必要があるものであること。 
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28 3 1 一 ドナー動物の受入れ時および受入れ後の試験検査を行

うことその他必要な業務を自ら行い、または当該業務の内容

に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。 

①第 28 条第 3 項第 1 号関係 
ドナー動物の受入れ時及び受入れ後の試験検査を行うことその他必要な

業務を品質部門が自ら行い、又は当該業務の内容に応じてあらかじめ指

定した者（その製造所の品質部門以外の職員、ドナー動物の供給者、外部

委託業者等）に行わせることを要するものであること。 
28 3 2 二 前号に規定する業務の記録を作成し、これを保管するこ

と。 

②第 28 条第 3 項第 2 号関係 
上記①の業務の記録について、作成及び保管を要するものであること。 

28 4 - 4 前 3 項に規定する生物由来医薬品に係る記録は、製造に

使用した生物由来原料に関する記録から当該生物由来原料

を使用して製造された製品に関する記録までの一連のもの

を適切に確認できるように保管されなければならない。 

（4）生物由来医薬品に係る製品を製造する場合における、当該製品の品

質管理に関する記録のトレーサビリティについて規定するものであるこ

と。原料、資材又は製品（中間製品を含む。）に何らかの問題が判明し、

又は当該生物由来医薬品の施用に起因することが疑われる有害事象が発

生した場合において速やかに製品及びその製造に使用した生物由来原料

の品質管理の状況を確認し、原因の究明が可能となるよう、当該生物由来

原料の品質管理に関する記録から当該生物由来原料を使用して製造され

た製品の品質管理に関する記録までの一連の記録について、トレーサビ

リティの確保を要するものであること。 
29 1 - （教育訓練） 

第 29 条  

製造業者等は、生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合

においては、あらかじめ指定した者に、第 19 条及び第 25 条

に規定する業務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる業務

を行わせなければならない。 

39．第 29 条（教育訓練）関係 
（1）生物由来医薬品等に係る製品の製造所においてあらかじめ指定した

者に行わせる当該製品の製造作業及び試験検査のための教育訓練に係る

業務について規定するものであること。あらかじめ指定した者について

は、教育訓練を実施する内容を熟知している職員を責任者としてあらか

じめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 6 条第 4 項の規定に

よる文書に適切に定めておくことが求められる。 
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（2）生物由来医薬品等に係る製品の製造作業及び試験検査のための教育

訓練については、GMP 省令第 29 条各号の業務のほか、同令第 19 条各号

及び第 25 条各号の業務も行わせる必要があるものであること。 
29 1 1 一 生物由来医薬品等の製造又は試験検査に従事する職員

に対して、微生物学、医学及び獣医学等に関する教育訓練を

実施すること。 

第 29 条第 1 号関係 
生物由来医薬品等の製造又は試験検査に従事する職員に対して、微生物

学（必要に応じて、細菌学、ウイルス学等を含む。）、医学、獣医学等に関

する教育訓練の実施を要するものであること。当該教育訓練の内容には、

化学、免疫学、生物試験法等も含まれうるものであること。 
29 1 2 二 無菌区域及び病原性を持つ微生物を取り扱う区域等で

の作業に従事する職員に対して、微生物等による汚染を防止

するために必要な措置に関する教育訓練を実施すること。 

 

②第 29 条第 2 号関係 
無菌区域、病原性を持つ微生物を取り扱う区域等で作業に従事する職員

に対して、微生物等による汚染の防止に必要な措置（例えば、バイオハザ

ード等）に関する教育訓練の実施を要するものであること。 
30 1 - （文書および記録の保管） 

第 30 条 

製造業者等は、生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合

においては、第 20 条第 1 項第 3 号および第 22 条の規定にか

かわらず、この章に規定する文書および記録であって当該製

品に係るものについて、作成の日（手順書等については使用

しなくなった日）から次の各号に掲げる期間（ただし、教育

訓練に係る記録にあっては 5 年間）保管しなければならな

い。 

40．第 30 条（文書及び記録の保管）関係 
（1）生物由来医薬品等に係る製品を製造する場合における GMP 省令第

2 章に規定する文書及び記録に関して、同令第 20 条第 1 項第 3 号及び第

22 条の規定にかかわらず、当該製品に係る文書及び記録の保管期間を規

定するものであること。当該生物由来医薬品等の施用に起因することが

疑われる有害事象が発生した場合において原因の究明が可能となるよ

う、その安全対策の観点から、他の製品に係る文書及び記録（GMP 省令

第 20 条第 1 項第 3 号及び第 22 条参照。）よりも長い期間の保管を要す

るものであること。 
（2）上記（1）の文書及び記録の保管期間については、それぞれ作成の日

（医薬品製品標準書及び GMP 省令第 8 条第 1 項の手順書については使
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用しなくなった日）から、次に掲げるとおりとするものであること。 
①生物由来医薬品等に係る製品の製造管理及び品質管理に関する教育訓

練に係る記録（GMP 省令第 19 条第 2 号の規定による教育訓練報告書並

びに同条第 3 号及び第 4 号の規定による記録）にあっては、5 年間 
30 1 1 一 特定生物由来医薬品または人の血液を原材料として製

造される生物由来医薬品に係る製品にあっては、その有効期

間に 30 年を加算した期間 

②特定生物由来医薬品又は人の血液を原材料として製造される生物由来

医薬品に係る製品に係る文書及び記録（上記①の記録を除く。）にあって

は、当該医薬品の有効期間に 30 年を加算した期間 
 

30 1 2 二 生物由来医薬品または細胞組織医薬品に係る製品（前号

に掲げるものを除く。）にあっては、その有効期間に 10 年を

加算した期間 

③生物由来医薬品又は細胞組織医薬品に係る製品（上記②の製品を除

く。）に係る文書及び記録（上記①の記録を除く。）にあっては、当該医薬

品の有効期間に 10 年を加算した期間 
30 1 3 三 前 2 号に掲げるもの以外の製品にあっては、5 年間（た

だし、当該製品の有効期間に 1 年を加算した期間が 5 年より

長い場合においては、その有効期間に 1 年を加算した期間） 

④上記②及び③以外の製品に係る文書及び記録（上記①の記録を除く。）

にあっては、5 年間（ただし、当該医薬品の有効期間に 1 年を加算した期

間が 5 年よりも長い場合には、その有効期間に 1 年を加算した期間。） 

第 5 節 雑則 

31 1 - （記録の保管の特例） 

第 31 条 

前条の規定にかかわらず、製造業者等は、厚生労働大臣が指

定する生物由来医薬品に係る製品を製造する場合において

は、あらかじめ指定した者に、前条に規定する記録を、厚生

労働大臣が指定する期間、保管させなければならない。ただ

し、当該生物由来医薬品の製造に使用する生物由来原料に係

41．第 31 条（記録の保管の特例）関係 
（1）生物由来医薬品のうち厚生労働大臣が指定するものに係る製品を製

造する場合における GMP 省令第 2 章に規定する記録に関して、同令第

30 条の規定にかかわらず、当該製品に係る記録の保管の特例について規

定するものであること。 
（2）GMP 省令第 31 条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する生物由来

医薬品は、今後、必要に応じて指定されるものであり、また、当該製品に
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る記録であって、第 11 条の 4 第 2 項の取決めを締結するこ

とにより、当該生物由来原料の原材料採取業者等において当

該期間適切に保管することとする場合においては、この限り

でない。 

係る記録の保管期間も、今後、必要に応じて指定されるものであること。 
（3）上記（1）の記録のうち、当該生物由来医薬品の製造に使用する生物

由来原料に係る記録については、GMP 省令第 27 条第 1 項第 12 号に規

定する記録の保管と同様に、同令第 11 条の 4 第 2 項の取決めを当該生物

由来原料の原材料採取業者等との間で締結することにより、当該原材料

採取業者等において上記（2）の期間適切に保管することとする場合には、

製造業者等における保管を要しないものであること。 

第 3 章 医薬部外品製造業者等の製造所における製造管理および品質管理 

第 1 節 通則 

32 1 - （製造部門および品質部門） 

第 32 条 

製造業者等は、製造所ごとに、法第 17 条第 10 項に規定する

責任技術者または法第 13 条の 3 第 1 項の認定を受けた製所

の責任者若しくは当該外国製造業者があらかじめ指定した

者（以下「責任技術者」と総称する。）の監督の下に、製造

部門および品質部門を置かなければならない。 

42．第 32 条（製造部門及び品質部門）関係 
（1）製造所ごとに、法第 17 条第 10 項に規定する責任技術者又は法第

13 条の 3 第 1 項の認定を受けた製造所の責任者若しくは当該外国製造業

者があらかじめ指定した者（以下「責任技術者」と総称する。）の監督の

下に、製造部門及び品質部門を置くことを要するものであること。なお、

施行規則第 25 条第 2 項第 3 号及び第 35 条第 2 項第 3 号の区分の製造所

（以下「医薬部外品包装等区分製造所」という。）並びに保管のみを行う

製造所において、その製造業者等の他の製造所において製造された製品

又は製造に使用される原料若しくは資材の保管のみを行う場合には、品

質管理に係る業務について、支障がないと認められる限りにおいて、その

製造業者等の他の製造所の品質部門が行うことは差し支えないものであ

ること。 
32 2 - 2 品質部門は、製造部門から独立していなければならない。 （2）品質部門は、製造部門から独立した部門として、品質管理に係る業
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務を行うものであること。 

33 1 - （責任技術者） 

第 33 条 

責任技術者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 

43．第 33 条（責任技術者）関係 
（1）医薬部外品の製造業者等の製造所において責任技術者が行う業務に

ついて規定するものであること。 
33 1 1 一 製造管理および品質管理に係る業務（以下「製造・品質

管理業務」という。）を統括し、その適正かつ円滑な実施が

図られるよう管理監督すること。 

①第 33 条第 1 項第 1 号関係 
責任技術者は、製造・品質管理業務を統括するとともに、当該業務（保管

のみを行う製造所における保管に係る業務を含む。以下同じ。）が適正か

つ円滑に行われるよう管理監督する権限と責任を有することものである

こと。なお、法第 17 条第 10 項に規定する責任技術者にあっては、同条

第 12 項の規定により、医薬部外品の製造の管理を公正かつ適正に行うた

めに必要があるときは、製造業者に対し、意見を書面により述べなければ

ならないものであること。 
33 1 2 二 品質不良その他製品品質に重大な影響が及ぶおそれが

ある場合においては、所要の措置が速やかにとられているこ

とおよびその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の

措置をとるよう指示すること。 

②第 33 条第 1 項第 2 号関係 
責任技術者は、品質不良その他製品品質に重大な影響が及ぶおそれがあ

る場合において、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗

状況を確認するほか、必要に応じて、改善等所要の措置をとるよう、当該

製造所の職員（GMP 省令第 34 条第 1 項の責任者を含む。）に指示するも

のであること。 
33 2 - 2 製造業者等は、責任技術者が業務を行うに当たって支障

を生ずることがないようにしなければならない。 

（2）製造業者等は、責任技術者の業務を妨げないことはもとより、責任

技術者の業務遂行に必要な支援を行うことが求められる。なお、法第 18
条第 4 項の規定により、医薬部外品の製造業者は、法第 17 条第 12 項の

規定により述べられた責任技術者の意見を尊重するとともに、法令遵守
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のために措置を講ずる必要があるときは当該措置を講じなければならな

いものであること。 
34 1 - （職員） 

第 34 条 

製造業者等は、製造・品質管理業務を適正かつ円滑に実施し

うる能力を有する責任者（以下この章において単に「責任者」

という。）を、製造所の組織、規模、業務の種類等に応じ、

適切に置かなければならない。 

44．第 34 条（職員）関係 
（1）医薬部外品の製造業者等の製造所における責任者（製造・品質管理

業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有する責任者をいう。）の配置、

人員の確保等について規定するものであること。 

34 2 - 2 製造業者等は、製造所の組織、規模および業務の種類等

に応じ、適切な人数の責任者を配置しなければならない。 

（2）製造・品質管理業務を適正かつ円滑に実施しうる能力を有するとは、

各々従事する製造・品質管理業務の種類及び内容、実務経験、GMP 省令

第 47 条及び第 53 条の規定による教育訓練の経歴等に鑑みて、当該業務

を適正かつ円滑に実施しうる能力を有することを、その製造業者等にお

いて保証することを趣旨とするものであること。 
34 3 - 3 製造業者等は、製造・品質管理業務を適切に実施しうる

能力を有する人員を十分に確保しなければならない。 

（3）医薬部外品の製造業者等の製造所において、製造・品質管理業務の

適切な実施を保証するため、十分な人員の確保を要するものであること。 
34 4 - 4 製造業者等は、製造・品質管理業務に従事する職員（責

任技術者および責任者を含む。）の責務および管理体制を文

書により適切に定めなければならない。 

（4）製造・品質管理業務に従事する職員（責任技術者及び責任者を含む。）

の責務及び管理体制について、各々の職責及び権限並びに協働体制の組

織図を示す等して、文書により適切に定めることを要するものであるこ

と。 
35 1 - （医薬部外品製品標準書） 

第 35 条 

製造業者等は、医薬部外品に係る製品（中間製品を除く。）

に関して次に掲げる事項について記載した文書（以下「医薬

45．第 35 条（医薬部外品製品標準書）関係 
（1）医薬部外品の製造業者等の製造所において製造される医薬部外品に

係る製品（中間製品を除く。なお、製造所から出荷される製品は、GMP
省令における中間製品に当たらないものであること。）に関して所定の事
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部外品製品標準書」という。）を当該製品の製造に係る製造

所ごとに作成し、品質部門の承認を受け、当該製造所に適切

に備え置かなければならない。 

項を記載した文書の作成等について規定するものであること。当該文書

（以下「医薬部外品製品標準書」という。）は、品質部門の承認を受け、

当該製造所において製造・品質管理業務を適切かつ円滑に行うことがで

きるよう、必要な関連部門、組織及び職員に配付、周知等を行った上で備

え置くことを要するものであること。なお、必ずしも製造品目ごとに 1 対

1 対応させて医薬部外品製品標準書を作成することを要するものでなく、

例えば、複数の製造品目で共通する事項を適宜まとめて作成する、ひとつ

の製造品目に関する事項を記載した複数の文書ファイルで構成する等は

差し支えないものであること。 
（2）医薬部外品製品標準書の内容は、GQP 省令第 20 条において準用す

る同令第 10条第 5項の規定により医薬部外品の製造販売業者から製造業

者等に提供される、適正かつ円滑な製造管理及び品質管理の実施に必要

な品質に関する情報に則したものであること。法第 14 条第 1 項に規定す

る医薬部外品（以下「承認医薬部外品」という。）に係る製品を製造する

場合において、医薬部外品製品標準書の内容が当該医薬部外品の承認事

項と相違することのないよう管理することは、その品質管理に係る重要

な業務のひとつであること。また、GQP 省令第 20 条において準用する

同令第 7 条の規定により当該製品に係る製造販売業者が製造業者又は外

国製造業者と取り決めた事項に則した内容であることが求められる。 
（3）医薬部外品製品標準書の記載事項は、その製造所における製造・品

質管理業務の適切な実施に支障がない内容及び範囲で足りるものであ

り、当該製品に係る医薬部外品の他の製造所における製造工程（保管を含

む。）、承認事項等の全てについて記載を要するものでないこと。 
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35 1 1 一 承認事項のうち、当該製造所における製造方法、規格お

よび試験方法その他必要な事項 

①第 35 条第 1 号及び第 3 号関係 
「承認事項のうち、当該製造所における製造方法、規格及び試験方法その

他必要な事項」及び「製造手順」として、次に掲げる事項のうち、その製

造所から出荷する製品に該当するものについて記載するものであるこ

と。 
ア．製品及びその製造に使用する原料の成分（成分が不明なものにあって

はその本質）及び分量並びに規格及び試験検査の方法 
イ．容器及び被包の規格及び試験検査の方法 
上記ア．及びイ．の規格及び試験検査の方法に関して、次に掲げる事項の

うち該当するものについて記載するものであること。 
（ア）承認事項の規格（日本薬局方等の公定書又は規格集の規格を参照し

ている場合を含む。）について、製造業者等において管理上必要なものと

して自主的に所定の規格より厳格な規格が設定される場合には、当該規

格及びその根拠 
（イ）日本薬局方等の公定書又は規格集を参照している試験検査につい

て、当該公定書又は規格集の規定に基づき、規定の試験法に代わる試験検

査の方法が規定の試験法以上の真度及び精度がある場合であって当該試

験検査の方法が用いられるときは、当該試験検査の方法及びその根拠 
（ウ）承認事項及び日本薬局方等の公定書又は規格集に定められていな

い規格及び試験検査について、製造業者等において管理上必要なものと

して自主的に設定する場合には、当該規格及び試験検査の方法並びにそ

の根拠 
（エ）試験検査が外部試験検査機関で行われる場合には、当該試験検査の
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項目並びにそれらの規格及び試験検査の方法（なお、承認医薬部外品に係

る製品にあっては、GMP 省令第 39 条第 1 項第 2 号に規定する試験検査

に係る外部試験検査機関について、当該医薬部外品の承認事項になって

いることが前提であること。） 
ウ．表示物（最終製品にあっては、販売名及び一般的名称、成分及び分量、

用法及び用量、効能又は効果並びに使用上の注意又は取扱上の注意等の

所要事項が記載されるもの）の規格及び仕様 
エ．製造方法及び製造手順（工程内検査並びに中間製品の規格、試験検査

の方法及びそれらの根拠を含む。） 
オ．秤量、調製、充填等の作業における標準的仕込み量及びその根拠（GMP
省令第 41 条に規定するバリデーションの結果等） 
カ．製品の保管条件及び有効期間又はリテスト日並びにそれらの根拠（安

定性試験の結果等） 
35 1 2 二 法第 42 条第 2 項の規定により定められた基準その他薬

事に関する法令またはこれに基づく命令若しくは処分のう

ち品質に関する事項 

②第 35 条第 2 号関係 
ア．法第 42 条第 2 項の規定により定められた基準として、現在のとこ

ろ、生物由来原料基準が定められている。 
イ．薬事に関する法令又はこれに基づく命令若しくは処分については、法

第 18条第 3項の規定により定められた製造業者又は外国製造業者の遵守

事項、法第 79 条第 1 項の規定により製造販売承認に付された条件等が該

当するものであること。 
35 1 3 三 製造手順（第 1 号の事項を除く。） （※①第 35 条第 1 号及び第 3 号関係に記載） 

35 1 4 四 その他所要の事項 ③第 35 条第 4 号関係 
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「その他所要の事項」として、次に掲げる事項を含むものであること。 
ア．医薬部外品製品標準書の作成、改訂及び承認の日付 
イ．医薬部外品製品標準書の作成、改訂及び承認の責任者（承認を行った

品質部門の責任者）の氏名並びに配付先 
ウ．GQP 省令第 20 条において準用する同令第 7 条の規定により当該製

品に係る製造販売業者が製造業者又は外国製造業者と取り決めた事項の

内容（なお、GMP 調査実施者の求めに応じて、当該取決め文書の写しを

提示できるようにしておくことが求められる。） 
36 1 - （手順書） 

第 36 条 

製造業者等は、製造所ごとに、次に掲げる手順について記載

した手順書を作成し、これを当該製造所に適切に備え置かな

ければならない。 

46．第 36 条（手順書）関係 
製造・品質管理業務を適正かつ円滑に行うため、製造所ごとに所定の手順

について記載した文書の作成等について規定するものであること。当該

文書（以下「GMP 省令第 36 条の手順書」という。）は、当該製造所にお

いて必要な関連部門、組織及び職員に配付、周知等を行った上で備え置く

ことを要するものであること。なお、当該製造所において該当しない業務

に関する手順（例えば、保管のみを行う製造所であって回収製品を保管す

ることのない場合における GMP 省令第 36 条第 9 号の手順）について

は、GMP 省令第 36 条の手順書を要しないものであること。また、必ず

しも GMP 省令第 36 条の各号に 1 対 1 対応させて作成することを要する

ものでなく、例えば、当該業務を行う職員、組織、部門等で適宜まとめて

作成する等は差し支えないものであること。 
改正省令による改正前の GMP 省令第 32 条において準用する同令第 8 条

第 1 項の衛生管理基準書、同条第 2 項の製造管理基準書及び同条第 3 項

の品質管理基準書として既に作成され、製造所に備え置かれている各文
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書については、改正省令による改正後の GMP 省令第 36 条第 1 項第 1 号

から第 3 号までの手順について記載した文書とみなすものとし、当該文

書の名称等を形式的に変更するためだけの改廃等は要しないものである

こと。 
36 1 1 一 構造設備および職員の衛生管理に関する手順 （1）第 36 条第 1 号関係 

①構造設備及び職員の衛生管理に関する手順は、それら衛生管理に係る

業務を適切に遂行できる内容であることが求められる。製造衛生に係る

内容に限らず、試験検査に係る業務等において衛生管理が必要な場合に

は、当該衛生管理に関する手順も含むものであること。 
②職員の衛生管理は、職員が微生物等により原料、資材及び製品（中間製

品を含む。）を汚染することの防止を目的とするものであること。 
③構造設備及び職員の衛生管理に関する手順として、その製造所におけ

る製造工程等に応じて、次に掲げる手順のうち該当するものについて記

載するものであること。 
ア．構造設備の衛生管理に関する手順 
（ア）構造設備の清掃、保守、滅菌等に関する手順（当該清掃、保守、滅

菌等の方法、間隔、確認方法等を含む。） 
＜施行規則第 25 条第 2 項第 1 号又は第 35 条第 2 項第 1 号の区分の製造

所（以下「無菌医薬部外品区分製造所」という。）の場合＞ 
（イ）作業室又は作業管理区域の清浄度の維持管理に関する手順 
（ウ）無菌操作を行う区域における空気の管理に関する手順 
イ．職員の衛生管理に関する手順 
（ア）製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入り制限に関す
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る手順 
（イ）作業所における、入退時の更衣及び手洗い、防護具の着用等に関す

る手順 
（ウ）職員の健康状態の把握に関する手順 
（エ）作業所における、所持品及び化粧の制限、飲食喫煙の禁止等に関す

る手順 
＜無菌医薬部外品区分製造所の場合＞ 
（オ）GMP 省令第 52 条第 6 号及び第 7 号に規定する職員の衛生管理に

関する手順 
36 1 2 二 製造工程、製造設備、原料、資材および製品の管理に関

する手順 

（2）第 36 条第 2 号関係 
①製造工程（保管を含む。）、製造設備、原料、資材及び製品（中間製品を

含む。）の管理に関する手順は、その製造所における製造工程等に応じて、

製造設備について GMP 省令第 37 条及び第 51 条の規定に適合させる業

務を適切に、製造管理について同令第 38 条各号及び第 52 条各号の業務

（構造設備及び職員の衛生管理に係る業務を除く。）を計画的かつ適切に

遂行できる内容であることが求められる。 
②製造工程（保管を含む。）、製造設備、原料、資材及び製品（中間製品を

含む。）の管理に関する手順として、その製造所における製造工程等に応

じて、次に掲げる手順のうち該当するものについて記載するものである

こと。 
ア．GMP 省令第 38 条第 1 号に規定する製造指図書の作成、承認、配付

等に関する手順 
イ．製造作業の管理に関する手順 
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ウ．製造記録の作成等に関する手順 
エ．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）が適正である旨の確認等に

関する手順 
（ア）重要な秤量、計量及び小分け作業については、作業者以外の職員の

立会又はそれと同等以上の管理に関する手順を含むものであること。 
（イ）法第 59 条並びに法第 60 条において準用する法第 51 条及び法第

52 条第 2 項の規定による事項が記載されている資材及び製品について

は、当該記載が適正である旨の確認に関する手順を含むものであること。 
（ウ）動物由来の原料を使用して医薬部外品に係る製品を製造する場合

には、当該原料が生物由来原料基準の該当する規定に照らして適正であ

る旨の確認に関する手順を含むものであること。 
オ．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の保管、出納等に関する手

順 
（ア）原料、資材及び製品（中間製品を含む。）のバーコード管理システ

ム又はそれと同等以上の管理に関する手順 
（イ）原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の取違い防止のための手

順 
カ．製造設備の清浄の確認等に関する手順 
キ．製造設備の点検整備、製造に関する計器の校正等に関する手順（当該

点検整備、校正等の方法、間隔、確認方法等を含む。） 
ク．製造管理が適切に行われていることの確認及び品質部門への当該確

認結果の報告に関する手順 
ケ．その他製造工程等の管理に関する手順 
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（ア）作業所における事故の防止、発生時の対応等に関する手順 
（イ）作業環境の管理に関する手順 
（ウ）工程管理のために必要な管理値に関する手順 
（エ）製造用水（製造設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。）の管理

に関する手順 
＜無菌医薬部外品区分製造所の場合＞ 
コ．無菌医薬部外品に係る製造設備の管理に関する手順 
サ．無菌医薬部外品に係る原料、資材及び製品（中間製品を含む。）、製造

工程（無菌性保証に係る重要工程を含む。）並びに製造用水（製造設備及

び器具並びに容器の洗浄水を含む。）の管理に関する手順 
36 1 3 三 試験検査設備および検体の管理その他適切な試験検査

の実施に必要な手順 

（3）第 36 条第 3 号関係 
①試験検査設備及び検体の管理その他適切な試験検査の実施に必要な手

順は、その製造所における製造工程等に応じて、GMP 省令第 39 条第 1
項各号及び第49条の業務を計画的かつ適切に遂行できる内容であること

が求められる。試験検査を外部試験検査機関に依頼して行う場合には、試

験検査を依頼する書式のほか、検体の受渡し方法、試験検査の結果の伝達

方法等を明確に定めておくことが求められる。 
②試験検査設備及び検体の管理その他適切な試験検査の実施に必要な手

順として、その製造所における製造工程等に応じて、次に掲げる手順のう

ち該当するものについて記載するものであること。 
ア．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の検体の採取等に関する手

順（当該検体を採取する場所の特定を含む。） 
イ．試験検査記録の作成等に関する手順 
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ウ．最終製品の参考品の保管及び試験検査に関する手順 
エ．試験検査に関する設備及び器具の点検整備、計器の校正等に関する手

順（当該点検整備、校正等の方法、間隔、確認方法等を含む。） 
オ．試験検査の結果の判定等に関する手順 
カ．医薬部外品の製造の用に供される原薬を製造する場合における GMP
省令第 49 条に規定する参考品の保管及び試験検査に関する手順 
キ．その他適切な試験検査の実施に必要な手順 
（ア）試験検査用の標準品、試薬試液及び試験用水等の管理に関する手順 
（イ）再度の試験検査を行う場合の取扱いに関する手順 

36 1 4 四 製造所からの出荷の管理に関する手順 （4）第 36 条第 4 号関係 
製造所からの出荷の管理に関する手順は、GMP 省令第 40 条第 1 項の業

務を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
36 1 5 五 バリデーションに関する手順 （5）第 36 条第 5 号関係 

バリデーションに関する手順は、GMP 省令第 41 条第 1 項各号及び第 2
項の業務を適切に遂行できる内容であることが求められる。バリデーシ

ョンの計画に関する文書及びバリデーションの結果に関する文書につい

て、それぞれ作成、改訂、承認、報告、保管等に関する手順を含むもので

あること（なお、下記（12）の手順を適宜参照することは差し支えないも

のであること。）。 
36 1 6 六 第 42 条の変更の管理に関する手順 （6）第 36 条第 6 号関係 

GMP 省令第 42 条の変更の管理に関する手順は、同条各号の業務を適切

に遂行できる内容であることが求められる。 
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36 1 7 七 第 43 条の逸脱の管理に関する手順 （7）第 36 条第 7 号関係 
GMP 省令第 43 条の逸脱の管理に関する手順は、同条第 1 項各号及び第

2 項の業務を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
36 1 8 八 第 44 条の品質情報および品質不良等の処理に関する手

順 

（8）第 36 条第 8 号関係 
GMP 省令第 44 条の品質情報及び品質不良等の処理に関する手順は、同

条第 1 項各号及び第 2 項の業務を適切に遂行できる内容であることが求

められる。 
36 1 9 九 回収処理に関する手順 （9）第 36 条第 9 号関係 

回収処理に関する手順は、GMP 省令第 45 条各号の業務を適切に遂行で

きる内容であることが求められる。 
36 1 10 十 自己点検に関する手順 （10）第 36 条第 10 号関係 

自己点検に関する手順は、GMP 省令第 46 条第 1 項各号及び第 2 項の業

務を適切に遂行できる内容であることが求められる。 
36 1 11 十一 教育訓練に関する手順 （11）第 36 条第 11 号関係 

教育訓練に関する手順は、その製造所における製造工程等に応じて、GMP
省令第 47 条各号及び第 53 条各号の業務を適切に遂行できる内容である

ことが求められる。職員の従事する業務の種類、内容等に応じて、教育訓

練の責任者が定めた教育訓練プログラムを含むものであること。 
36 1 12 十二 文書および記録の作成、改訂および保管に関する手順 （12）第 36 条第 12 号関係 

文書及び記録の作成、改訂及び保管に関する手順は、その製造所における

製造工程等に応じて、GMP 省令第 48 条各号及び第 50 条の業務を適切

に遂行できる内容であることが求められる。 
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36 1 13 十三 その他適正かつ円滑な製造・品質管理業務に必要な手

順 

（13）第 36 条第 13 号関係 
その他適正かつ円滑な製造・品質管理業務に必要な手順としては、例え

ば、品質管理に係る GMP 省令第 39 条第 2 項各号及び第 3 項の業務に関

する手順、製造する製品に係る製造販売業者、外国製造医薬品等特例承認

取得者及び他の製造業者等との円滑な連携に関する手順等が考えられる

ものであること。 
37 1 - （構造設備） 

第 37 条 

医薬部外品に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めると

ころに適合するものでなければならない。 

47．第 37 条（構造設備）関係 
医薬部外品に係る製品の製造所の構造設備に関して、その製造所におけ

る製造工程等に応じて要否を判断する事項を規定するものであり、それ

らに鑑みて製造所の構造設備が適合しているかどうかを判断するもので

あること。 
37 1 1 一 医薬部外品製品標準書および手順書（以下この章におい

て「手順書等」と総称する。）に基づき、その用途に応じ適

切に清掃および保守が行われ、必要に応じ滅菌され、また、

その記録が作成され、保管されていること。 

第 37 条第 1 号関係 
構造設備（GMP 省令第 51 条に規定する構造設備を含む。）について、そ

の用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ、必要に応じて滅菌されると

ともに、それら記録の作成及び保管を要するものであること。 
37 1 2 二 製品等により有毒ガスを取り扱う場合においては、その

処理に要する設備を有すること。 

（2）第 37 条第 2 号関係 
製品等により有毒ガスを取り扱う場合には、当該有害ガスの処理設備を

要するものであること。 
37 1 3 三 作業所のうち作業室は、製品の種類、剤形および製造工

程に応じ、じんあいまたは微生物による汚染を防止するのに

必要な構造および設備を有していること。ただし、製造設備

等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合

においては、この限りでない。 

（3）第 37 条第 3 号関係 
作業所のうち作業室は、製造する製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、

じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有

していることを要する（ただし、製造設備等の有する機能により当該汚染

を防止する効果を得られる場合を除く。）ものであること。 
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①GMP 省令第 37 条第 3 号ただし書による場合としては、製造する製品

の種類、剤形及び製造工程に応じ、例えば、次に掲げる場合が当てはまる

ものであること。 
ア．製造設備が閉鎖式設備であって、製造作業中に製品のじんあい又は微

生物による汚染を防止するに十分な効果が得られる場合 
イ．作業室又は製造設備に設置した層流装置等によって、製造作業中の製

品のじんあい又は微生物による汚染を防止するに十分な効果が得られる

場合 
②医薬部外品の製造の用に供される原薬に係る製品の作業所にあって

は、次に掲げる状態であることが求められる。 
ア．最終の精製以後の製造工程において、最終の精製を経た中間製品を容

器へ充填及び閉塞するまでの作業（製品等を秤量及び調製する作業を含

む。）を行う作業室は、これら以外の製造作業を行う作業室から区別され

ていること。 
イ．最終の精製を経た中間製品を秤量する作業を行う作業室及び粉末等

の固形製品のじんあいが発生する調製作業又は容器へ充填及び閉塞する

作業を行う作業室には、必要に応じて、じんあい除去装置を備えているこ

と。 
ウ．最終の精製以後の製造工程において、異なる原薬（医薬部外品の製造

の用に供されるもの）に係る製品の製造作業が同じ作業室で行われる場

合には、当該製品の交叉汚染を防止する設備が求められる。 
③上記②以外の作業所にあっては、原料の秤量作業、製品の調製作業、充

填作業又は閉塞作業を行う作業室が、これら以外の製造作業を行う作業
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室と区別されていることが求められる。 

37 1 4 四 作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充填

作業または閉塞作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外

の者の通路とならないように造られていること。ただし、当

該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれがな

い場合においては、この限りでない。 

（4）第 37 条第 4 号関係 
作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充填作業又は閉塞作業

を行う作業室は、当該職員以外の者の通路とならないように造られてい

ること（ただし、当該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれ

がない場合を除く。）を要するものであること。 
①医薬部外品の製造の用に供される原薬に係る製品の作業所にあって

は、最終の精製以後の製造工程において、最終の精製を経た中間製品を容

器へ充填及び閉塞するまでの作業を行う作業室に適用することを原則と

するものであること。 
②GMP 省令第 37 条第 4 号ただし書による場合について、医薬部外品の

製造の用に供される原薬に係る製品の作業所にあっては、最終の精製以

後の製造工程において、上記①の作業室の職員以外の者による製品への

おそれがない場合であって、構造設備等の有する機能により当該製品へ

の汚染のおそれがないときに限られるものであること。 
37 1 5 五 製品の製造に必要な質および量の水（設備および器具並

びに容器の洗浄水を含む。）を供給する設備を有すること。 

（5）第 37 条第 5 号関係 
医薬部外品に係る製品の製造に必要な質及び量の水（設備及び器具並び

に容器の洗浄水、試験検査に用いる水を含む。）を他から購入等すること

により、製造・品質管理業務に支障がない場合には、製造所において必ず

しも当該水の供給設備を要しないものであること。 
38 1 - （製造管理） 

第 38 条 

48．第 38 条（製造管理）関係 
医薬部外品の製造業者等の製造所において製造部門に行わせる製造管理
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製造業者等は、製造部門に、手順書等に基づき、次に掲げる

製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。 

に係る業務について規定するものであること。 

38 1 1 一 製造指図書を作成し、これを保管すること。 （1）第 38 条第 1 号関係 
製造指図書には、その製造工程（保管を含む。）に応じて、次に掲げる事

項のうち該当するものについて記載するものであること。製造指図書を

作成し、承認を行う業務については、製造部門の職員のうち、当該製造指

図書による作業内容を熟知している職員を作成及び承認の責任者に選任

し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による文

書に適切に定めておくことが求められる。承認医薬部外品に係る製品を

製造する場合において、製造指図書の内容が当該医薬部外品の承認事項

と相違することのないよう管理することは、その製造管理に係る重要な

業務のひとつであること。 
①製造指図書の作成及び承認の日付 
②製造指図書の作成及び承認の責任者（GMP 省令第 48 条第 1 号の規定

による承認を行った者）の氏名並びに配付先 
③製造作業を行うべき日付及び（必要に応じて）時刻 
④製品（中間製品を含む。）の名称及び性状又は剤形 
⑤製造工程で使用する原料等の名称、GMP 省令第 39 条第 1 項第 5 号の

規定による品質部門からの文書による報告（原料等について試験検査の

結果を判定した結果の報告）に基づくロット番号（ロットを構成しない原

料については製造番号）及び管理単位番号の指定、使用数量、使用順序、

取扱い上の注意事項等 
⑥製造工程における製品（中間製品を含む。）のバッチサイズ、期待され
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る収量（期待される収量を求めることが困難な場合には標準的な収量）及

び収量の許容限度値 
⑦製造工程における温度、時間その他の工程内管理値等の重要な工程パ

ラメータ、作業所及び設備器具の清浄に関する指示事項及び注意事項等 
⑧その他製造作業に必要な事項（例えば、作業所内における原料、資材及

び製品（中間製品を含む。）の運搬及び一時保管の条件、製造作業の時間

的間隔等） 
38 1 2 二 製造指図書に基づき、製品の製造作業を行うこと。 （2）第 38 条第 2 号関係 

製品の製造作業は、製造指図書に基づく指示を受けて行うことを趣旨と

するものであること。製造指図書に基づかない製造作業が故意に行われ

ることのないよう厳重な手順を定めるとともに、製造指図書からの逸脱

が判明したときは GMP 省令第 43 条の逸脱として速やかに所定の対応を

要するものであること。 
38 1 3 三 製造に関する記録をロットごとに作成し、これを保管す

ること。 

（3）第 38 条第 3 号関係 
ロットごと（ロットを構成しない製品等については製造番号ごと）に製造

記録の作成及び保管を要するものであること。製造記録には、その製造工

程等に応じて、次に掲げる事項のうち該当するものについて記載するも

のであること。 
①製造記録の作成年月日及び作成の責任者の氏名 
②製品（中間製品を含む。）の名称及びロット番号（ロットを構成しない

製品については製造番号） 
③製造指図書の写し又はその参照番号 
④製造作業の期間（作業期間）、製造作業の開始、重要な中間段階及び完
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了の日時、製造作業に従事した職員及び作業主任の氏名又はイニシャル 
⑤製造工程で使用した原料等の名称、ロット番号（ロットを構成しない原

料については製造番号）及び管理単位番号、使用数量（実測値） 
⑥製造工程を経た製品（中間製品を含む。）の出来高数量、期待される収

量又は標準的な収量に対する収率 
⑦工程内検査の結果及び工程内管理値に適合しない結果となった場合に

とられた措置 
⑧製造作業が製造指図書に従って行われた旨の確認及び確認を行った職

員の氏名又はイニシャル 
⑨製造作業において逸脱が生じた場合における、逸脱の内容及び製造部

門においてとられた措置 
⑩その他製造工程で生じた事象、製造工程で用いた製造設備及び器具に

関する記録等 
38 1 4 四 製品等についてはロットごとに、資材については管理単

位ごとに、それが適正である旨を確認するとともに、その結

果に関する記録を作成し、これを保管すること。 

（4）第 38 条第 4 号関係 
①製品等についてはロットごと（ロットを構成しない製品等については

製造番号ごと）に、資材については管理単位ごとに、それぞれ適正である

旨を確認するとともに、当該確認の結果（GMP 省令第 40 条の規定によ

る出荷の可否の決定結果を含む。）に関する記録の作成及び保管を要する

ものであること。 
②原料、資材及び製品（中間製品を含む。）が適正である旨の確認は、GMP
省令第 39 条第 1 項第 2 号に規定する試験検査の結果について同項第 5 号

の規定による品質部門からの報告に基づくほか、法第 59 条並びに法第 60
条において準用する法第 51 条及び法第 52 条第 2 項の規定による事項が
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記載されている資材及び製品については、当該記載が適正である旨の確

認も含むものであること。 
③動物由来の原料を使用して医薬部外品に係る製品を製造する場合に

は、当該原料が生物由来原料基準の該当する規定に照らして適正である

旨の確認も含むものであること。 
38 1 5 五 製品等についてはロットごとに、資材については管理単

位ごとに適正に保管し、出納を行うとともに、その記録を作

成し、これを保管すること。 

（5）第 38 条第 5 号関係 
①製品等についてはロットごと（ロットを構成しない製品等については

製造番号ごと）に、資材については管理単位ごとに、それぞれ適正に保管

し、出納を行うとともに、その記録の作成及び保管を要するものであるこ

と。 
②原料、資材及び製品（中間製品を含む。）の適正な保管及び出納並びに

それらに関する記録については、その原料、資材及び製品に応じて、次に

掲げる対応が求められる。 
ア．製品等の保管についてはロットごと（ロットを構成しない製品等の保

管については製造番号ごと）に、資材の保管については管理単位ごとに、

それぞれ明確に標識、区分等がなされていること。 
イ．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）ごとに、品質部門における

GMP 省令第 39 条第 1 項第 2 号に規定する試験検査が行われる前後で標

識、区分等がなされていること。なお、その試験検査の結果から使用又は

出荷に不適とされた原料、資材及び製品（中間製品を含む。）についても

同様に、標識、区分等して保管し、適切に処理することが求められる。 
ウ．法第 59 条並びに法第 60 条において準用する法第 51 条及び法第 52
条第 2 項の規定による事項が記載されている資材の保管にあっては、品
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目別に区分されるとともに、それぞれの保管場所に当該資材の品目名又

は品目記号の標識がなされていること。なお、当該記載事項に変更があっ

た場合には、変更前の記載がなされている資材及び製品を区分して保管

し、適切に処理することが求められる。 
エ．製品等の保管に関して、その品質に影響のないよう適切な保管条件の

下で行われていること。関係法令により保管条件が定められている場合

には、当該保管条件によること。 
オ．原料等の保管及び出納に関する記録には、原料についてはロットごと

（ロットを構成しない原料については製造番号ごと）に、資材については

管理単位ごとに、入庫した日付及び数量、保管中にとられた措置、出庫し

た日付及び数量が記載されていること。 
カ．製品（中間製品を含む。）の保管及び出納に関する記録には、各製品

のロットごと（ロットを構成しない製品については製造番号ごと）に、入

庫した日付及び数量、保管中にとられた措置、出庫した日付及び数量並び

に当該製造所からの出荷先が記載されていること。 
38 1 6 六 構造設備の清浄を確認するとともに、その結果に関する

記録を作成し、これを保管すること。 

（6）第 38 条第 6 号関係 
製造工程（保管を含む。）に係る構造設備の清浄を確認するとともに、当

該確認の結果に関する記録の作成及び保管を要するものであること。 
38 1 7 七 職員の衛生管理を行うとともに、その記録を作成し、こ

れを保管すること。 

（7）第 38 条第 7 号関係 
製造作業に従事する職員の衛生管理を行うとともに、当該衛生管理に関

する記録の作成及び保管を要するものであること。当該衛生管理につい

ては、その製造所における製造工程等に応じて、次に掲げる対応が求めら

れる。 
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①製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入りの制限 
②作業所における、入退時の更衣及び手洗い、防護具の着用等 
③職員の健康状態の把握 
④作業所における、所持品及び化粧の制限、飲食喫煙の禁止等 

38 1 8 八 構造設備を定期的に点検整備するとともに、その記録を

作成し、これを保管すること。また、計器の校正を適切に行

うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。 

（8）第 38 条第 8 号関係 
①製造工程（保管を含む。）に係る構造設備を定期的に点検整備するとと

もに、当該点検整備に関する記録の作成及び保管を要するものであるこ

と。 
②製造工程（保管を含む。）に係る計器について、校正を適切に行う（当

該製造業者等の責任の下、適切な認証機関等に依頼して行う場合を含

む。）とともに、当該校正に関する記録の作成及び保管を要するものであ

ること。 
38 1 9 九 製造、保管および出納並びに衛生管理に関する記録によ

り製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を

品質部門に対して文書により報告すること。 

（9）第 38 条第 9 号関係 
上記（3）から（8）までの記録により製造管理が適切に行われていること

を確認し、当該確認の結果について品質部門への文書による報告を要す

るものであること。 
①製造部門からの当該文書による報告を踏まえ、品質部門において GMP
省令第 39 条第 3 項の規定による確認がなされるものであること。 
②製造管理が適切に行われていることを確認し、当該確認の結果の報告

書を作成し、承認を行う業務については、製造部門の職員のうち、製造管

理に関して熟知している職員を当該確認の責任者に選任し、その職責及

び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による文書に適切に定め

ておくことが求められる。 
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38 1 10 十 その他製造管理のために必要な業務 （10）第 38 条第 10 号関係 
その他製造管理のために必要な業務としては、例えば、医薬品に係る製品

と製造設備を共用する場合における、交叉汚染の防止に係る業務等が考

えられるものであること。 
39 1 - （品質管理） 

第 39 条 

製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる

品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせなければな

らない。 

 

49．第 39 条（品質管理）関係 
医薬部外品の製造業者等の製造所において品質部門に行わせる品質管理

に係る業務について規定するものであること。 
（1）品質部門の行う試験検査（外部試験検査機関に依頼して行う場合を

含む。）は、その製造所において取り扱う原料、資材及び製品（中間製品

を含む。）について、医薬部外品製品標準書（承認事項、法第 42 条第 2 項

の規定により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに基づく

命令若しくは処分のうち試験検査に関する事項を含む。）及び GMP 省令

第 36 条の手順書に基づくものであること。輸入製品について、その外国

製造業者の製造所における製造工程（保管を含む。）が適切に行われてい

ることを確認するために試験検査を行うとしても、外国製造業者による

製造管理及び品質管理を代替しうるものではない。 
39 1 1 一 製品等についてはロットごとに、資材については管理単

位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を採取するととも

に、その記録を作成し、これを保管すること。 

①第 39 条第 1 項第 1 号関係 
製品等についてはロットごと（ロットを構成しない製品等については製

造番号ごと）に、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要

な検体を採取するとともに、その記録の作成及び保管を要するものであ

ること。 
ア．検体を採取する業務は、原則として品質部門の職員が行うものである

こと。ただし、GMP 省令第 38 条第 5 号の規定により製造部門が保管し
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ている原料、資材及び製品（中間製品を含む。）から検体を採取する業務

について、同令第 32 条第 2 項に規定する品質部門の独立性が保たれる限

りにおいて、品質部門の監督指示の下、当該原料、資材及び製品の保管に

従事する製造部門の職員に行わせることは差し支えないものであるこ

と。なお、採取された検体たる原料、資材及び製品についても、GMP 省

令第 38 条第 5 号の規定による出納の対象となるものであること。 
イ．検体採取記録には、採取した検体に応じて、次に掲げる事項のうち該

当するものについて記載するものであること。なお、下記②ア．の試験検

査記録に検体の採取に関する事項が記載される場合には、検体採取記録

を別途作成することを要しないものであること。 
（ア）検体採取記録の作成年月日及び作成の責任者の氏名 
（イ）検体の名称及び検体識別番号 
（ウ）上記（イ）の検体が採取された製品等のロット番号（ロットを構成

しない製品等については製造番号）又は資材の管理単位番号 
（エ）上記（イ）の検体の採取方法（採取に用いた器具、容器等）及び採

取数量 
（オ）上記（イ）の検体を採取した場所及び日時並びに採取の責任者の氏

名 
39 1 2 二 採取した検体について、製品等についてはロットごと

に、資材については管理単位ごとに試験検査（当該製造業者

等の他の試験検査設備または他の試験検査機関を利用して

自己の責任において行う試験検査であって、当該利用につき

支障がないと認められるものを含む。以下この章において同

②第 39 条第 1 項第 2 号関係 
採取した検体について、製品等についてはロットごと（ロットを構成しな

い製品等については製造番号ごと）に、資材については管理単位ごとに試

験検査を行う（外部試験検査機関に依頼して行う場合を含む。）とともに、

その記録の作成及び保管を要するものであること。 
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じ。）を行うとともに、その記録を作成し、これを保管する

こと。 

ア．試験検査記録には、その試験検査に応じて、次に掲げる事項のうち該

当するものについて記載するものであること。 
（ア）試験検査記録の作成年月日及び作成の責任者の氏名 
（イ）試験検査を行った検体の名称及び検体識別番号 
（ウ）上記（イ）の検体の採取場所、性状又は剤形等 
（エ）上記（イ）の検体が採取された製品等のロット番号（ロットを構成

しない製品等については製造番号）又は資材の管理単位番号 
（オ）試験検査を依頼した文書の写し又はその参照番号 
（カ）試験検査の項目及び検体たる原料、資材又は製品の規格 
（キ）試験検査を行った日時、試験検査に用いた設備、器具、計器等及び

試験検査に従事した職員の氏名又はイニシャル（外部試験検査機関の場

合には、外部試験検査機関の名称及び担当者の氏名又はイニシャル） 
（ク）試験検査で得られた数値（その算出式を含む。）、観察された事象等 
（ケ）GMP 省令第 39 条第 1 項第 5 号の規定による判定の結果、判定を

行った日付及び判定の責任者の氏名 
イ．試験検査記録については、試験検査に係る業務の一部を外部試験検査

機関に依頼して行う場合にあっても、試験検査を依頼した製造所の品質

部門において作成することが求められる。 
39 1 3 三 最終製品（ロットを構成するものに限る。）について、

ロットごとに所定の試験検査に必要な量の 2 倍以上の量を

参考品として、製造された日から当該製品の有効期間に 1 年

を加算した期間適切な保管条件の下で保管すること。 

③第 39 条第 1 項第 3 号関係 
最終製品（ロットを構成するものに限る。）の参考品の保管について規定

するものであること。 
ア．所定の試験検査とは、医薬部外品製品標準書（承認事項、法第 42 条

第 2 項の規定により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに
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基づく命令若しくは処分のうち試験検査に関する事項を含む。）及び

GMP 省令第 36 条の手順書に基づく試験検査を指すものであること。参

考品とする検体を採取する時点において、当該ロットについて必ずしも

GMP 省令第 40 条第 1 項の規定による出荷判定が完了していることを要

しないものであること。 
イ．適切な保管条件については、原則としてその最終製品が市場に出荷さ

れた形態（出荷時の包装単位が大容量である等、保管上やむを得ない場合

には、市場に出荷されたものと同等の機能の包装がなされた形態）で、通

常の流通状態における保管条件も勘案することが求められる。また、混同

するおそれがなく、好ましくない保存状態を避ける方法によるほか、当該

参考品を試験検査に用いた履歴（試験検査に用いた日付、数量等を記録し

たもの）とともに保管する等、適切な保管が求められる。 
ウ．参考品の保管期間については、その最終製品のロットが製造された日

から当該製品（最終製品）の有効期間に 1 年を加算した期間とするもの

であること。 
39 1 4 四 試験検査に関する設備および器具を定期的に点検整備

するとともに、その記録を作成し、これを保管すること。ま

た、試験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに、そ

の記録を作成し、これを保管すること。 

④第 39 条第 1 項第 4 号関係 
試験検査に関する設備及び器具を定期的に点検整備するとともに、当該

点検整備に関する記録の作成及び保管を要するものであること。また、試

験検査に関する計器の校正を適切に行うとともに、当該校正に関する記

録の作成及び保管を要するものであること。 
39 1 5 五 第 2 号の試験検査の結果の判定を行い、その結果を製造

部門に対して文書により報告すること。 

⑤第 39 条第 1 項第 5 号関係 
ア．上記②の試験検査（外部試験検査機関に依頼して行う場合のほか、

GMP 省令第 39 条第 2 項の規定により外国製造業者が行った試験検査の
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記録を確認することをもって代える場合を含む。）の結果の判定を行い、

当該判定の結果について、製造部門への文書による報告を要するもので

あること。 
（ア）品質部門からの当該文書による報告を踏まえ、製造部門において

GMP 省令第 38 条第 4 号の確認がなされるものであること。 
（イ）試験検査の結果を判定し、当該判定の報告書を作成し、承認を行う

業務については、品質部門の職員のうち、当該試験検査の規格及び品質保

証に関して熟知している職員を当該判定の責任者に選任し、その職責及

び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による文書に適切に定め

ておくことが求められる。 
（ウ）同じ検体について行われた試験検査において複数回の測定等の一

部が OOS となった場合の判定に当たっては、当該データの適切な取扱い

が求められる。 
39 1 6 六 その他品質管理のために必要な業務 ⑥第 39 条第 1 項第 6 号関係 

その他品質管理のために必要な業務としては、行われる試験検査に応じ

て、例えば、試験検査用の試薬試液及び培地の管理、その記録の作成及び

保管等が考えられるものであること。 
39 2 - 2 輸入先国における製造管理および品質管理の基準並びに

これらの基準に対する適合性の確認に関する手続が我が国

のものと同等であると認められる場合においては、製造業者

は、輸入製品に係る前項第 2 号に規定する試験検査（外観検

査を除く。）を、当該輸入製品について輸入先国の外国製造

業者が行った試験検査の記録を確認することをもって代え

（2）輸入製品に係る GMP 省令第 39 条第 1 項第 2 号に規定する試験検

査（外観検査を除く。）に関して、輸入先国における GMP 基準及び当該

GMP 基準に対する適合性の確認に関する手続が我が国のものと同等で

あると認められる場合に、製造業者の製造所の品質部門において、当該輸

入製品について輸入先国の外国製造業者が行った試験検査の記録を確認

することをもって代えることができる取扱いについて規定するものであ
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ることができる。この場合において、製造業者は、品質部門

に、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。 

ること。 
①医薬品に関して輸入先国における GMP 基準及び当該 GMP 基準に対

する適合性の確認に関する手続が我が国のものと同等であると認められ

る場合であって、当該輸入先国の外国製造業者の製造所において医薬品

に係る製品として製造された輸入製品を医薬部外品に係る製品の製造の

用に供するときは、当該輸入製品に係る GMP 省令第 39 条第 1 項第 2 号

に規定する試験検査（外観検査を除く。）に関して、製造業者の製造所の

品質部門において、輸入先国の外国製造業者が行った試験検査（同令第 11
条第 1 項第 4 号に規定する試験検査）の記録を確認することをもって代

えることは差し支えないものであること。 
②輸入製品に係る GMP 省令第 39 条第 1 項第 2 号に規定する試験検査

を、当該輸入製品について輸入先国の外国製造業者が行った試験検査（医

薬品に係る製品として製造された輸入製品については同令第 11 条第 1 項

第 4 号に規定する試験検査。以下同じ。）の記録を確認することをもって

代えることができる場合にあっても、当該輸入製品の外観検査、同令第

44 条の品質情報等から品質に疑義が生じたときには、必要な試験検査を

行うことが求められる。 
③輸入先国の外国製造業者の製造所は、法第 13 条の 3 第 1 項の規定によ

る認定を受けている必要があるものであること。承認医薬部外品に係る

製品にあっては、当該外国製造業者の製造所を含めて、当該医薬部外品の

承認事項になっていることが前提であること。 
④輸入先国の外国製造業者が行う試験検査に関して、外部試験検査機関

で行われる試験検査も含まれうるが、承認医薬部外品に係る製品にあっ
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ては、当該外部試験検査機関も含めて、当該医薬部外品の承認事項になっ

ていることが前提であること。 
⑤製造業者が、輸入製品に係る GMP 省令第 39 条第 1 項第 2 号に規定す

る試験検査を当該輸入製品について輸入先国の外国製造業者が行った試

験検査の記録を確認することをもって代える場合において、品質部門に

行わせる業務については次に掲げるとおりであること。 
39 2 1 一 当該輸入製品が、当該外国製造業者の製造所において、

適切な製造手順等により製造されていることを定期的に確

認すること。 

第 39 条第 2 項第 1 号関係 
当該輸入製品が当該外国製造業者の製造所において適切な製造手順等に

より製造されていることに関して、定期的な確認を要するものであるこ

と。当該輸入製品に係る製造販売業者との取決めに基づき、当該製造販売

業者が GQP 省令第 20 条において準用する同令第 10 条第 1 項第 1 号の

規定により定期的に確認した結果を共有することは差し支えないもので

あること。 
39 2 2 二 当該外国製造業者の製造所が、その国における製造管理

および品質管理に関する基準に適合していることを定期的

に確認すること。 

第 39 条第 2 項第 2 号関係 
当該外国製造業者の製造所が輸入先国における GMP 基準に適合してい

ることに関して、輸入先国の所管当局が発給した当該適合を証する文書

（GMP 証明書若しくは製剤証明書）又はその写しを定期的に（当該証明

書に有効期間が定められている場合には当該有効期間ごとに）入手し、確

認することは差し支えないものであること。 
39 2 3 三 前 2 号の確認の記録を作成し、これを保管すること。 ウ．第 39 条第 2 項第 3 号関係 

品質部門において、上記ア．及びイ．の確認の記録の作成及び保管を要す

るものであること。 
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39 2 4 四 当該輸入製品について当該外国製造業者が行った試験

検査の記録を確認するとともに、その確認の記録を作成し、

これを保管すること。 

エ．第 39 条第 2 項第 4 号関係 
（ア）輸入先国の外国製造業者が行った試験検査の記録は、次に掲げる事

項について記載され、当該外国製造業者の製造所の品質部門において作

成されたものであること。 
㋐試験検査が行われた製品の名称 
㋑製品のロット番号（ロットを構成しない製品については製造番号） 
㋒試験検査が行われた項目及び日付並びに試験検査の結果 
㋓試験検査の結果の判定内容、判定の日付及び判定者の氏名 
（イ）品質部門において、上記（ア）の記録から当該輸入製品に係る試験

検査が適正である旨を確認するとともに、その確認の記録の作成及び保

管を要するものであること。 
39 3 - 3 製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、前条第

9 号の規定により製造部門から報告された製造管理に係る

確認の結果をロットごとに確認させなければならない。 

（3）品質部門において、GMP 省令第 38 条第 9 号の規定により製造部門

から文書により報告された製造管理に係る確認の結果について、ロット

ごと（ロットを構成しない製品等については製造番号ごと）に確認を要す

るものであること。 
40 1 - （製造所からの出荷の管理） 

第 40 条 

製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、製造管理お

よび品質管理の結果を適切に評価し、製品の製造所からの出

荷の可否を決定する業務を行わせなければならない。 

50．第 40 条（製造所からの出荷の管理）関係 
（1）医薬部外品の製造業者等の製造所において品質部門に行わせる製造

所からの出荷の管理に係る業務について規定するものであること。 
製造管理及び品質管理の結果の評価並びに製品の製造所からの出荷の可

否の決定に関しては、当該可否の決定に係る製品について、GMP 省令第

38 条第 9 号の規定による製造部門からの文書による報告、同令第 39 条

第 1 項第 5 号の規定による判定の結果、同条第 3 項の規定による確認等

を踏まえて、その製造所における製造・品質管理業務の状況をロットごと
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（ロットを構成しない製品については製造番号ごと）に把握した上で、当

該評価及び決定がなされるものであること。 
40 2 - 2 前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施

しうる能力を有する者でなければならない。 

（2）上記（1）の業務（製造所からの出荷の管理に係る業務）を行う者に

ついては、品質部門の職員のうち、その製造所における製造・品質管理業

務の種類及び内容、当該職員の実務経験並びに GMP 省令第 47 条及び第

53 条の規定による教育訓練の経歴等に鑑みて、当該業務を適正かつ円滑

に実施しうる能力を有する責任者を選任し、その職責及び権限を含め、同

令第 34 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求められ

る。 
40 3 - 3 製造業者等は、第 1 項の業務を行う者が当該業務を行う

に当たって、支障が生ずることがないようにしなければなら

ない。 

（3）製造業者等は、上記（1）の業務（製造所からの出荷の管理に係る業

務）を行う者が当該業務を行うに当たって、支障を生じないようにしなけ

ればならないものであること。 
40 4 - 4 製造業者等は、第 1 項の決定が適正に行われるまで製造

所から製品を出荷してはならない。 

（4）上記（1）の決定（製品の製造所からの出荷の可否の決定）が適正に

行われるまで、製造所から製品を出荷してはならないものであること。品

質部門において製品の試験検査の結果の判定（GMP 省令第 39 条第 1 項

第 5 号の規定による判定）が適切に行われ、出荷の可否の決定がなされ

た上で、製品を出庫することが原則であるが、その製造業者等の他の医薬

部外品包装等区分製造所又は保管のみを行う製造所における保管のため

製品を搬送する場合には、GMP 省令第 39 条第 1 項第 5 号の規定による

判定が行われる前に製品を出庫することは差し支えないものであるこ

と。この場合、その医薬部外品包装等区分製造所又は保管のみを行う製造

所からの出荷の可否の決定に際して、当該 2 製造所における製造管理及

び品質管理が適切に行われたかどうかについて包括して評価することを



改正 GMP 省令 逐条解説 

                             © Copyright eCompliance 2021                              161 

条 項 号 改正 GMP 省令 薬生監麻発 0428 第 2 号 

要するものであること。また、そうした出荷の可否の決定に関する手順に

ついて、GMP 省令第 36 条の手順書に適切に定めておくことが求められ

る。 
41 1 - （バリデーション） 

第 41 条 

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、

次に掲げる業務を行わせなければならない。 

51．第 41 条（バリデーション）関係 
（1）医薬部外品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせるバリデ

ーションに係る業務について規定するものであること。あらかじめ指定

した者については、バリデーションの対象となる構造設備、手順、工程等

に関して熟知している職員を当該バリデーションの責任者としてあらか

じめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定

による文書に適切に定めておくことが求められる。 
41 1 1 一 次に掲げる場合においてバリデーションを行うこと。 

イ 当該製造所において新たに医薬部外品の製造を開始す

る場合 

ロ 製造手順等について製品品質に大きな影響を及ぼす変

更がある場合 

ハ その他製品の製造管理および品質管理を適切に行うた

め必要と認められる場合 

①第 41 条第 1 項第 1 号関係 
バリデーションを行うに当たっては、本通知の第 4 の 2．のバリデーショ

ン指針又はこれと同等以上の海外のガイドラインを参照することが求め

られる。なお、その製造所においてバリデーションの対象となる構造設

備、手順、工程等を医薬品に係る製品と共用する場合であって、当該構造

設備、手順、工程について GMP 省令第 13 条第 1 項第 1 号の規定による

バリデーションが行われているときは、同令第 42 条第 1 項第 1 号の規定

によるバリデーションが行われたものとみなして差し支えないものであ

ること。 
第 41 条第 1 項第 1 号イ関係 
「当該製造所において新たに医薬部外品の製造を開始する場合」とは、医

薬部外品に係る製品について、その製造所において新たに製造を開始（新

たな製造品目を導入）する場合を指すものであること。承認医薬部外品に
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係る製品にあっては、その製造所も含めて、当該医薬部外品の承認事項に

なることが前提であり、承認事項の一部変更承認において製造所が追加

又は変更される場合を含むものであること。 
第 41 条第 1 項第 1 号ロ関係 
「製造手順等について製品品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合」

とは、製造所の構造設備、手順、工程等について変更を行う場合であって、

その変更が製品品質に大きな影響を及ぼすと考えられるときを指すもの

であること。製品品質に大きな影響を及ぼすかどうかについては、製造業

者等において判断されるべきものであるが、製造手順等の変更は GMP 省

令第 42 条の規定による適切な管理を要するものであり、また、承認医薬

部外品に係る製品にあっては当該承認事項の一部変更承認を要する可能

性があるものであること。 
ウ．第 41 条第 1 項第 1 号ハ関係 
「その他製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認めら

れる場合」としては、無菌性保証に係る重要工程の定期的なバリデーショ

ンが含まれるほか、例えば、製品の試験検査において OOS が発生又はそ

のおそれがある場合等が考えられるものであること。 
41 1 2 二 バリデーションの計画および結果を品質部門に対して

文書により報告すること。 

②第 41 条第 1 項第 2 号関係 
バリデーションの計画及び結果について、品質部門への文書による報告

を要するものであること。 
41 2 - 2 製造業者等は、前項第 1 号のバリデーションの結果に基

づき、製造管理または品質管理に関し改善が必要な場合にお

いては、所要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成

（2）上記（1）のバリデーションの結果から、その製造所における製品の

製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、製造業者等は、所要

の措置（製造手順等の変更等）をとるとともに、当該措置の記録の作成及
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し、これを保管しなければならない。 び保管を要するものであること。 

42 1 - （変更の管理） 

第 42 条 

製造業者等は、製造手順等について変更を行う場合において

は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げ

る業務を行わせなければならない。 

52．第 42 条（変更の管理）関係 
医薬部外品の製造業者等の製造所において構造設備、手順、工程等につい

て変更を行おうとする場合にあらかじめ指定した者に行わせる業務につ

いて規定するものであること。あらかじめ指定した者については、変更の

対象となる構造設備、手順、工程等に関して熟知している職員を当該変更

の管理の責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP
省令第 34条第 4項の規定による文書に適切に定めておくことが求められ

る。 
42 1 1 一 当該変更による製品品質への影響を評価し、その評価の

結果から、当該変更が製品品質に影響を及ぼす場合またはそ

のおそれがある場合には、当該変更を行うことについて品質

部門の承認を受けるとともに、その記録を作成し、これを保

管すること。 

第 42 条第 1 号関係 
当該変更による製品品質への影響を評価した上で、製品品質に影響を及

ぼす場合又はそのおそれがある場合には、当該変更を行うことについて

品質部門の承認を受けるとともに、その記録の作成及び保管を要するも

のであること。なお、製品品質に大きな影響を及ぼす変更については、

GMP 省令第 41 条第 1 項第 1 号ロの規定により、バリデーションを行う

ことを要するものであること。 
42 1 2 二 前号の規定により品質部門の承認を受けて変更を行う

ときは、関連する文書の改訂、職員の教育訓練その他所要の

措置をとること。 

（2）第 42 条第 2 号関係 
①品質部門の承認を受けて変更を行うに際して、当該変更が反映される

べき全ての関連文書（医薬部外品製品標準書及び GMP 省令第 36 条の手

順書のほか、製造指図書等を含む。）が確実に改訂され、関連する職員へ

の教育訓練等を通じて当該変更の内容が徹底されることを確保すること

を趣旨とするものであること。なお、それら文書の改訂についても、GMP
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省令第 48 条の規定による適切な管理を要するものであること。 
②その他所要の措置として、GQP 省令第 20 条において準用する同令第

7 条第 5 号の規定により当該製品に係る製造販売業者が製造業者又は外

国製造業者と取り決めた事項に基づく、当該製造販売業者への事前の連

絡が含まれるものであること。 
43 1 - （逸脱の管理） 

第 43 条 

製造業者等は、逸脱が生じた場合においては、あらかじめ指

定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせな

ければならない。 

53．第 43 条（逸脱の管理）関係 
（1）医薬部外品の製造業者等の製造所において構造設備、手順、工程等

からの逸脱が生じた場合にあらかじめ指定した者に行わせる業務につい

て規定するものであること。あらかじめ指定した者については、逸脱が生

じた場合における業務を熟知している職員を責任者としてあらかじめ指

定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による

文書に適切に定めておくことが求められる。 
43 1 1 一 逸脱の内容を記録すること。 ①第 43 条第 1 項第 1 号関係 

医薬部外品製品標準書及び GMP 省令第 36 条の手順書に定められている

事項に限らず、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び

品質管理の方法に期待される状態が保たれていない場合には逸脱とし

て、その内容の記録を要するものであること。 
43 1 2 二 重大な逸脱が生じた場合においては、次に掲げる業務を

行うこと。 

イ 逸脱による製品品質への影響を評価し、所要の措置をと

ること。 

ロ イに規定する評価の結果および措置について記録を作

成し、保管するとともに、品質部門に対して文書により報告

②第 43 条第 1 項第 2 号関係 
重大な逸脱が生じた場合における業務について規定するものであるこ

と。重大な逸脱であるかどうかについては、製造業者等において判断され

るべきものであるが、例えば、当該逸脱により承認事項に従っていない又

は品質不良のおそれがある場合は重大な逸脱と考えうるものであるこ

と。 
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すること。 

ハ ロの規定により報告された評価の結果および措置につ

いて、品質部門の確認を受けること。 

ア．逸脱による製品品質への影響を評価し、所要の措置（承認事項に従っ

ていない又は品質不良のおそれがある場合における、当該逸脱に関連す

る製品に係る製造販売業者への速やかな連絡等）を要するものであるこ

と。なお、当該製造販売業者への連絡については、GQP 省令第 20 条に

おいて準用する同令第 7 条第 6 号の規定により当該製造販売業者が製造

業者又は外国製造業者と取り決めた事項に照らして適切なものであるこ

とが求められる。 
イ．上記ア．の評価の結果及び措置について、記録の作成及び保管を要す

るものであること。また、品質部門への文書による報告を要するものであ

ること。 
ウ．上記イ．の文書による報告について、品質部門における確認を要する

ものであること。 
なお、重大な逸脱と判断しなかった場合にあっても、その後に製品品質に

大きな影響が生じる可能性を考慮した対応（例えば、出荷した最終製品に

ついて、参考品の継続的な品質確認等）が望ましいものであること。 
43 2 - 2 製造業者等は、品質部門に、手順書等に基づき、前項第

2 号ハにより確認した記録を作成させ、保管させるととも

に、同号ロの記録とともに、責任技術者に対して文書により

適切に報告させなければならない。 

（2）品質部門において、上記（1）②ウ．の確認に関する記録の作成及び

保管並びに責任技術者への文書による適切な報告を要するものであるこ

と。 
①品質部門からの当該報告書を踏まえ、責任技術者により GMP 省令第

33 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の業務が行われるものであること。 
②当該報告書を作成し、承認を行う業務については、品質部門の職員のう

ち、逸脱の管理に関して熟知している職員を作成及び承認の責任者に選

任し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による
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文書に適切に定めておくことが求められる。 

44 1 - 品質情報および品質不良等の処理 

第 44 条 

製造業者等は、製品に係る品質情報を得たときは、その品質

情報に係る事項が当該製造所に起因するものでないことが

明らかな場合を除き、あらかじめ指定した者に、手順書等に

基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。 

54．第 44 条（品質情報及び品質不良等の処理）関係 
（1）医薬部外品の製造業者等が製品に係る品質情報を得た場合にあらか

じめ指定した者に行わせる業務について規定するものであること。当該

製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除いて、当該製造所

から出荷した製品に係る品質情報全て（製品の製造に使用した原料等の

品質に関する情報を含む。）に適用するものであること。あらかじめ指定

した者については、製品に係る品質情報を得たときの業務を熟知してい

る職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP
省令第 34条第 4項の規定による文書に適切に定めておくことが求められ

る。 
44 1 1 一 当該品質情報に係る事項の原因を究明し、製造・品質管

理業務に関し改善が必要な場合においては、所要の措置をと

ること。 

第 44 条第 1 項第 1 号関係 
当該品質情報に係る事項の原因を究明し、製造・品質管理業務に関し改善

が必要な場合には、所要の措置（GMP 省令第 36 条の手順書のうち、当

該製造・品質管理業務に関する手順の改訂等）を要するものであること。 
44 1 2 二 当該品質情報の内容、原因究明の結果および改善措置を

記載した記録を作成し、これを保管するとともに、品質部門

に対して文書により速やかに報告すること。 

②第 44 条第 1 項第 2 号関係 
当該品質情報の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した記録の作

成及び保管を要するものであること。また、品質部門への文書による報告

を要するものであること。 
ア．製品に係る品質情報の内容の記録には、次に掲げる事項のうち該当す

るものについて記載するものであること。 
（ア）製品に係る品質情報を最初に得た日付（第一報の入手日）及び関連
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する追加の品質情報を得た日付 
（イ）上記（ア）の品質情報を提供した者の名称又は氏名及び所在地又は

住所並びに提供した経緯 
（ウ）上記（ア）の品質情報に係る事項の発生又は判明した日付及び場所

並びに製品品質に好ましくない影響を及ぼす又はそのおそれのある事象

の詳細（関連する場所、物品等の画像を含む。） 
（エ）上記（ア）の品質情報に関連する原料、資材及び製品の名称及びロ

ット番号（ロットを構成しない原料等については製造番号）又は管理単位

番号（関連するロット、製造番号又は管理単位の範囲が直ちに特定されな

かった場合には、当該範囲が特定された日付を付記する。） 
イ．原因究明の結果の記録には、次に掲げる事項のうち該当するものにつ

いて記載するものであること。 
（ア）品質情報に関連する製品について、製造所からの出荷後の状況（関

連する製品ロットの出荷先、他の製造所において製造の用に供される製

品にあってはその使用状況、最終製品にあっては市場流通の状況、有効期

間又はリテスト日までの期間等）に関して調査した結果 
（イ）品質情報に関連する製品について、参考品の試験検査を行った結果 
（ウ）品質情報に関連する原料、資材及び製品のロット（ロットを構成し

ない製品等については製造番号）又は管理単位に係る試験検査記録を照

査した結果 
（エ）品質情報に関連する製品のロット（ロットを構成しない製品につい

ては製造番号）に係る製造、保管及び出納に関する記録を照査した結果 
（オ）製造所の構造設備及び職員の衛生管理に関する記録を照査した結
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果 
（カ）上記（ア）から（オ）までの調査及び照査等の結果から特定された

原因 
ウ．改善措置の記録については、当該措置の進捗スケジュールに沿って漸

次に作成し、その時点での改善措置の状況について速やかに品質部門へ

の文書による報告が求められる。 
44 1 3 三 前号の報告により、品質部門の確認を受けること。 ③第 44 条第 1 項第 3 号関係 

上記②の報告により、品質部門の確認を要するものであること。 
44 2 - 2 製造業者等は、前項第 3 号の確認により品質不良または

そのおそれが判明した場合には、品質部門に、手順書等に基

づき、当該事項を責任技術者に対して文書により報告させな

ければならない。 

（2）上記（1）③の確認により品質不良又はそのおそれが判明した場合に

は、当該事項について、品質部門から責任技術者への文書による報告を要

するものであること。 
①品質部門からの当該報告書を踏まえ、責任技術者により GMP 省令第

33 条第 1 項第 2 号の業務が行われるものであること。 
②当該報告書を作成し、承認を行う業務については、品質部門の職員のう

ち、品質不良等の処理に関して熟知している職員を作成及び承認の責任

者に選任し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定

による文書に適切に定めておくことが求められる。 
③上記①及び②のほか、GQP 省令第 20 条において準用する同令第 7 条

第 6 号の規定により当該製品に係る製造販売業者が製造業者又は外国製

造業者と取り決めた事項に基づいて、当該製造販売業者への速やかな連

絡が求められる。 
45 1 - （回収処理） 

第 45 条 

55．第 45 条（回収処理）関係 
医薬部外品の製造業者等の製造所において回収製品を保管する場合にあ
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製造業者等は、回収された製品を保管する場合においては、

あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業

務を行わせなければならない。 

らかじめ指定した者に行わせる業務について規定するものであること。

あらかじめ指定した者については、回収製品の内容等に応じて、その処理

に関して熟知している職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責

及び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による文書に適切に定

めておくことが求められる。 
45 1 1 一 回収された製品を区分して一定期間保管した後、適切に

処理すること。 

第 45 条第 1 項関係 
回収製品を区分して一定期間保管した上で、適切な処理を要するもので

あること。なお、当該回収製品がその製造所に起因するものであるか否か

によらず、回収製品を保管する場合に適用されるものであること。 
①回収製品を保管する期間として、その処理が決定されるまでの期間、そ

の製造所に起因する品質不良について原因が究明されるまでの期間等が

考えられるものであること。 
②市場に出荷された最終製品たる医薬部外品の回収については、当該医

薬部外品の製造販売業者がGQP 省令第 20条において準用する同令第 12
条の規定に従って行うものであり、市場から回収された最終製品を保管

する場合には、当該製造販売業者との連携が求められる。 
45 1 2 二 回収された製品の内容を記載した保管および処理の記

録を作成し、これを保管するとともに、品質部門および責任

技術者に対して文書により報告すること。ただし、当該回収

に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明

らかな場合においては、この限りでない。 

（2）第 45 条第 2 項関係 
当該回収に至った理由がその製造所に起因するものでないことが明らか

な場合を除き、回収製品について、その内容を記載した保管及び処理の記

録の作成及び保管、並びに品質部門及び責任技術者への文書による報告

を要するものであること。 
①回収製品の保管及び処理の記録には、その回収製品の内容等に応じて、

次に掲げる事項のうち該当するものについて記載するものであること。 
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ア．回収製品の内容（名称、性状又は剤形、包装の形態及び単位、数量、

ロット番号（ロットを構成しない回収製品については製造番号）等） 
イ．回収製品に係る製造販売業者の名称、回収製品の保管及び処理に関す

る指示事項等 
ウ．回収製品を保管した場所及び期間（始期及び終期の日付）、保管に従

事した職員の氏名又はイニシャル等 
エ．回収製品の処理の方法及び結果、処理に従事した職員の氏名又はイニ

シャル等 
②上記①の記録に基づく文書による報告を踏まえ、責任技術者により

GMP 省令第 33 条第 1 項第 1 号の業務が行われるものであること。 
46 1 - （自己点検） 

第 46 条 

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、

次に掲げる業務を行わせなければならない。 

56．第 46 条（自己点検）関係 
（1）医薬部外品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる自己点

検に係る業務について規定するものであること。あらかじめ指定した者

については、自己点検の対象となる業務の内容を熟知している職員を当

該自己点検の責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、

GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求

められる。また、自己点検の責任者は、当該自己点検の対象となる業務に

従事していない、客観的な立場にあることが求められる。 
46 1 1 一 製造・品質管理業務について定期的に自己点検を行うこ

と。 

①第 46 条第 1 項第 1 号関係 
製造・品質管理業務が適切かつ実効性をもって行われているかどうかを

評価するため、その製造所における製造工程等に応じて、次に掲げる業務

のうち該当するものについて定期的な自己点検を要するものであるこ

と。 
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ア．GMP 省令第 33 条第 1 項各号の責任技術者の業務 
イ．医薬部外品製品標準書及び GMP 省令第 36 条の手順書の作成等に係

る業務 
ウ．GMP 省令第 37 条及び第 51 条に規定する構造設備の保守、点検等に

係る業務 
エ．GMP 省令第 38 条及び第 52 条に規定する製造管理に係る業務 
オ．GMP 省令第 39 条及び第 49 条に規定する品質管理に係る業務 
カ．GMP 省令第 40 条第 1 項に規定する製造所からの出荷の管理に係る

業務 
キ．GMP 省令第 41 条第 1 項に規定するバリデーションに係る業務 
ク．GMP 省令第 42 条に規定する変更の管理に係る業務 
ケ．GMP 省令第 43 条に規定する逸脱の管理に係る業務 
コ．GMP 省令第 44 条に規定する品質情報及び品質不良等の処理に係る

業務 
サ．GMP 省令第 45 条に規定する回収処理に係る業務 
シ．GMP 省令第 47 条及び第 53 条に規定する教育訓練に係る業務 
ス．GMP 省令第 48 条に規定する文書及び記録の管理及び同令第 50 条

に規定する文書及び記録の保管に係る業務 
46 1 2 二 自己点検の結果を責任技術者に対して文書により報告

すること。 

②第 46 条第 1 項第 2 号関係 
自己点検の結果について、責任技術者への文書による報告（自己点検報告

書）を要するものであること。 
ア．自己点検報告書には、その自己点検の内容等に応じて、次に掲げる事

項のうち該当するものについて記載するものであること。 
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（ア）自己点検報告書の作成及び承認の日付並びに作成及び承認の責任

者の氏名 
（イ）自己点検の対象となった業務、当該業務に係る自己点検の対象期間

（例えば、前回の自己点検から今回の自己点検までの期間について始期

及び終期の日付）、その期間に当該業務に従事した職員の氏名又はイニシ

ャル等 
（ウ）自己点検に係る作業に費やされた期間（自己点検の始期及び終期の

日付）、当該作業を担当した職員の氏名又はイニシャル等 
（エ）自己点検によって検知された不適合その他の望ましくない状態の

有無及び詳細（その原因となった又はなり得る状況の特定を含む。）並び

に提案される改善 
イ．上記ア．の自己点検報告書を踏まえ、責任技術者により GMP 省令第

33 条第 1 項第 1 号の業務が行われるものであること。 
46 1 3 三 自己点検の結果の記録を作成し、これを保管すること。 ③第 46 条第 1 項第 3 号関係 

自己点検の結果について、記録の作成及び保管を要するものであること。

なお、上記②ア．の自己点検報告書が自己点検の結果の記録を兼ねる場合

には、別途作成することを要しないものであること。 
46 2 - 2 製造業者等は、前項第 1 号の自己点検の結果に基づき、

製造・品質管理業務に関し改善が必要な場合においては、所

要の措置をとるとともに、当該措置の記録を作成し、これを

保管すること。 

（2）上記（1）①の自己点検の結果から製造・品質関連業務に関して改善

が必要な場合には、製造業者等は、所要の措置（GMP 省令第 34 条第 1
項に規定する責任者の適切な配置、同条第 3 項に規定する人員の十分な

確保、同条第 4 項に規定する管理体制の整備、同令第 47 条及び第 53 条

に規定する教育訓練等）をとるとともに、当該措置の記録の作成及び保管

を要するものであること。 
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47 1 - （教育訓練） 

第 47 条 

製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、

次に掲げる業務を行わせなければならない。 

57．第 47 条（教育訓練）関係 
医薬部外品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる製造管理及

び品質管理に関する教育訓練に係る業務について規定するものであるこ

と。あらかじめ指定した者については、教育訓練を実施する内容を熟知し

ている職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、

GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求

められる。 
47 1 1 一 製造・品質管理業務に従事する職員に対して、製造管理

および品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施す

ること。 

（1）第 47 条第 1 号関係 
①教育訓練を受ける職員は、製造・品質管理業務に従事し、製品品質に影

響を及ぼしうる職員（作業所、設備、器具等の清掃、保守、滅菌、点検整

備等の業務に従事する職員を含む。）であること。 
②製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練は、当該職員の従事す

る業務の種類、内容等に応じて、必要な知識の教育並びに技能及び技術の

実技訓練からなるものであり、次に掲げる内容を含むものであること。 
ア．GMP 概論（関係法令を含む。） 
イ．衛生管理概論 
ウ．その製造所における管理体制 
エ．各職員の実務に関する教育訓練（技能及び技術の実技訓練を含む。） 
③計画的に実施するとは、教育訓練の責任者が定めた教育訓練プログラ

ムに基づいて実施する趣旨であること。 
47 1 2 二 教育訓練の実施状況を責任技術者に対して文書により

報告すること。 

（2）第 47 条第 2 号関係 
教育訓練の実施状況について、責任技術者への文書による報告（教育訓練

報告書）を要するものであること。 
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①教育訓練報告書には、次に掲げる事項について記載するものであるこ

と。 
ア．教育訓練報告書の作成及び承認の日付並びに作成及び承認の責任者

の氏名 
イ．教育訓練を実施した日付又は期間（始期及び終期の日付） 
ウ．実施した教育訓練の内容 
エ．教育訓練を受けた職員の氏名、所属等 
オ．教育訓練の責任者の氏名、所属等 
②上記①の教育訓練報告書を踏まえ、責任技術者により GMP 省令第 33
条第 1 号の業務が行われるものであること。 

47 1 3 三 教育訓練の実施の記録を作成し、これを保管すること。 （3）第 47 条第 3 号関係 
教育訓練の実施の記録の作成及び保管を要するものであること。なお、上

記（2）①の教育訓練報告書が教育訓練の実施の記録を兼ねる場合には、

別途作成することを要しないものであること。 

48 1 - （文書および記録の管理） 

第 48 条 

製造業者等は、この章に規定する文書および記録について、

あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業

務を行わせなければならない。 

58．第 48 条（文書及び記録の管理）関係 
医薬部外品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる GMP 省令

第 3 章に規定する文書及び記録の管理に係る業務について規定するもの

であること。あらかじめ指定した者については、管理の対象となる文書又

は記録の内容、取扱い、管理の方法、保管の期間等に関して熟知している

職員を当該文書又は記録の管理の責任者としてあらかじめ指定し、その

職責及び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による文書に適切

に定めておくことが求められる。 
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48 1 1 一 文書を作成し、または改訂する場合においては、承認、

配付、保管等を行うこと。 

第 48 条第 1 号関係 
GMP 省令第 3 章に規定する文書を作成し、又は改訂する場合には、承

認、配付、保管等を要するものであること。当該文書の承認を行う者につ

いては、その内容が適正であることに関して責任を有する者を特定し、

GMP 省令第 34 条第 4 項の規定による文書に適切に定めておくことが求

められる。 
48 1 2 二 手順書等を作成し、または改訂するときは、当該手順書

等にその日付を記載するとともに、それ以前の改訂に係る履

歴を保管すること。 

（2）第 48 条第 2 号関係 
医薬部外品製品標準書及び GMP 省令第 36 条の手順書を作成し、又は改

訂するときは、その作成又は改訂の日付を記載するとともに、それ以前の

改訂に係る履歴（作成及び改訂の趣旨及び経緯、承認を行った者の氏名等

を記録したもの）の保管を要するものであること。当該履歴については、

その文書中に作成及び改訂の日付と併せて記載しておくことで差し支え

ないものであること。 
48 1 3 三 この章に規定する文書および記録を、作成の日（手順書

等については使用しなくなった日）から 5 年間（ただし、当

該記録等に係る製品の有効期間に 1年を加算した期間が 5年

より長い場合においては、教育訓練に係る記録を除き、その

有効期間に 1 年を加算した期間）保管すること。 

（3）第 48 条第 3 号関係 
GMP 省令第 3 章に規定する文書及び記録の保管期間について規定する

ものであること。 
①医薬部外品製品標準書及び GMP 省令第 36 条の手順書については、使

用しなくなった日から 5 年間 
②上記ア．以外の文書及び記録については、作成の日から 5 年間 
の保管を要するものであること。ただし、当該文書及び記録に係る製品の

有効期間に 1 年を加算した期間が 5 年より長い場合には、教育訓練に係

る記録（GMP 省令第 47 条第 2 号の規定による教育訓練報告書及び同条

第 3 号の規定による記録）を除き、当該製品の有効期間に 1 年を加算し



改正 GMP 省令 逐条解説 

                             © Copyright eCompliance 2021                              176 

条 項 号 改正 GMP 省令 薬生監麻発 0428 第 2 号 

た期間の保管を要するものであること。 

第 2 節 医薬部外品の製造の用に供される原薬の製造管理および品質管理 

49 1 - （品質管理） 

第 49 条 

医薬部外品の製造の用に供される原薬の製造業者等は、当該

製品について、品質部門に、手順書等に基づき、ロットごと

に所定の試験検査に必要な量の 2 倍以上の量を参考品とし

て、製造された日から、次の各号に掲げる期間適切な保管条

件の下で保管させなければならない。 

59．第 49 条（品質管理）関係 
医薬部外品の製造の用に供される原薬の製造所（医薬部外品の製造業者

等の製造所）において品質部門に行わせる当該製品（医薬部外品の製造の

用に供される原薬）の参考品の保管について規定するものであること。 
（1）所定の試験検査とは、医薬部外品製品標準書（承認事項、法第 42 条

第 2 項の規定により定められた基準その他薬事に関する法令又はこれに

基づく命令若しくは処分のうち試験検査に関する事項を含む。）及び

GMP 省令第 36 条の手順書に基づく試験検査を指すものであること。参

考品とする検体を採取する時点において、当該ロットについて必ずしも

GMP 省令第 40 条第 1 項の規定による出荷判定が完了していることを要

しないものであること。 
（2）医薬部外品の製造の用に供される原薬の参考品の適切な保管条件に

ついては、原則として当該製品（医薬部外品の製造の用に供される原薬）

が出荷された形態と同等の機能の包装がなされた形態で、通常の輸送状

態における保管条件も勘案することが求められる。また、保管期間につい

ては、それぞれ製造された日から、次に掲げるとおりとするものであるこ

と。 
49 1 1 一 有効期間に代えてリテスト日が設定されている製品に

あっては、その製造所からの出荷が完了した日から 3 年間 

①有効期間に代えてリテスト日が設定されている製品（医薬部外品の製

造の用に供される原薬）にあっては、その製造所からの出荷が完了した日

以後 3 年間 
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49 1 2 二 前号に掲げるもの以外の製品にあっては、その有効期間

に 1 年を加算した期間 

②上記①以外の製品（医薬部外品の製造の用に供される原薬）にあって

は、当該製品の有効期間に 1 年を加算した期間 

50 1 - （文書および記録の保管） 

第 50 条 

製造業者等は、医薬部外品の製造の用に供される原薬に係る

製品を製造する場合においては、第 48 条第 3 号の規定にか

かわらず、この章に規定する文書および記録であって当該製

品に係るものについては、作成の日（手順書等については使

用しなくなった日）から次の各号に掲げる期間（ただし、教

育訓練に係る記録にあっては、作成の日から 5 年間）保管し

なければならない。 

60．第 50 条（文書及び記録の保管）関係 
（1）医薬部外品の製造の用に供される原薬に係る製品を製造する場合に

おける GMP 省令第 3 章に規定する文書及び記録に関して、同令第 48 条

第 3 号の規定にかかわらず、当該製品に係る文書及び記録の保管期間を

規定するものであること。 
（2）上記（1）の文書及び記録の保管期間については、それぞれ作成の日

（医薬部外品製品標準書及び GMP 省令第 36 条の手順書については使用

しなくなった日）から、次に掲げるとおりとするものであること。 
①医薬部外品の製造の用に供される原薬に係る製品の製造管理及び品質

管理に関する教育訓練に係る記録（GMP 省令第 47 条第 2 号の規定によ

る教育訓練報告書及び同条第 3 号の規定による記録）にあっては、5 年間 
50 1 1 一 ロットを構成する製品のうち有効期間に代えてリテス

ト日が設定されているものに係る文書および記録にあって

は、当該文書および記録に係るロットの製造所からの出荷が

完了した日から 3 年間 

②ロットを構成する製品（医薬部外品の製造の用に供される原薬）のうち

有効期間に代えてリテスト日が設定されているものに係る文書及び記録

（上記①の記録を除く。）にあっては、当該ロットの製造所からの出荷が

完了した日以後 3 年間 

50 1 2 二 前号に掲げるもの以外の製品に係る文書および記録に

あっては、当該製品の有効期間に 1 年を加算した期間 

③上記②以外の製品（医薬部外品の製造の用に供される原薬）に係る文書

及び記録（上記①の記録を除く。）にあっては、当該製品（医薬部外品の

製造の用に供される原薬）の有効期間に 1 年を加算した期間 

第 3 節 無菌医薬部外品の製造管理および品質管理 

51 1 - （無菌医薬部外品の製造所の構造設備） 61．第 51 条（無菌医薬部外品の製造所の構造設備）関係 
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第 51 条 

施行規則第 25 条第 2 項第 1 号の区分の製造業者および施行

規則第 35 条第 2 項第 1 号の区分の外国製造業者の製造所の

構造設備は、第 37 条に規定するもののほか、次に定めると

ころに適合するものでなければならない。 

（1）無菌医薬部外品区分製造所の構造設備に関して、その製造所におけ

る製造工程等に応じて要否を判断する事項を規定するものであり、それ

らに鑑みて製造所の構造設備が適合しているかどうかを判断するもので

あること。 
（2）無菌医薬部外品区分製造所の構造設備については、GMP 省令第 51
条のほか、同令第 37 条も適用されるものであること。 

51 1 1 一 作業所のうち、作業室または作業管理区域は、無菌医薬

部外品に係る製品の種類、剤形および製造工程に応じ、清浄

の程度を維持管理できる構造および設備を有すること。 

第 51 条第 1 号関係 
無菌医薬部外品に係る製品の作業所のうち、作業室又は作業管理区域に

ついて、当該製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、清浄の程度を維持管

理できる構造及び設備を要するものであること。 
51 1 2 二 洗浄後の容器の乾燥作業または滅菌作業を行う作業室

は専用であること。ただし、洗浄後の容器が汚染されるおそ

れがない場合においては、この限りでない。 

②第 51 条第 2 号関係 
洗浄後の容器の乾燥作業又は滅菌作業を行う作業室について、洗浄後の

容器が汚染されるおそれがない場合を除き、専用であることを要するも

のであること。 
51 1 3 三 作業室は次に定めるところに適合するものであること。 

イ 洗浄後の容器の乾燥および保管を適切に行うために必

要な設備を有すること。 

ロ 無菌医薬部外品に係る製品の種類に応じ、その製造に必

要な滅菌装置を備えていること。 

ハ 無菌操作を行う区域は、フィルターにより処理された清

浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な

構造設備を有すること。 

③第 51 条第 3 号関係 
作業室について、次に掲げる構造設備、装置等を要するものであること。 
ア．洗浄後の容器の乾燥及び保管を適切に行うために必要な設備 
イ．無菌医薬部外品に係る製品の種類に応じ、その製造に必要な滅菌装置 
ウ．無菌操作を行う区域について、フィルターにより処理された清浄な空

気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造設備 



改正 GMP 省令 逐条解説 

                             © Copyright eCompliance 2021                              179 

条 項 号 改正 GMP 省令 薬生監麻発 0428 第 2 号 

51 1 4 四 薬剤の調製作業、充填作業、または製品の滅菌のために

行う調製作業以降の作業（表示および包装作業を除く。）を

行う作業室または作業管理区域は、次に定めるところに適合

するものであること。 

イ 非無菌医薬部外品の作業所と区別されていること。 

ロ 調製作業を行う作業室および充填作業または閉塞作業

を行う作業室は専用であること。 

ハ ロの作業を行う職員の専用の更衣室を有すること。 

④第 51 条第 4 号関係 
無菌医薬部外品に係る製品たる薬剤の調製作業、充填作業、又は無菌医薬

部外品に係る製品の滅菌のために行う調製作業以降の作業（表示及び包

装作業を除く。）を行う作業室又は作業管理区域に関して規定するもので

あるが、当該製品に求められる無菌性保証の度合いを考慮し、弾力的に適

用するものであること。 
ア．検証された製造手順等により無菌医薬部外品に係る製品が汚染され

るおそれがない場合には、非無菌医薬部外品の作業所との区別は必ずし

も要しないものであること。 
イ．調製作業を行う作業室及び充填作業又は閉塞作業を行う作業室につ

いて、当該作業を閉鎖式操作（いわゆるクローズドシステム）の設備によ

り連続して行う場合には、必ずしも作業室が専用であることを要さず、各

作業を同一の作業室において行うことは差し支えないものであること。

また、充填作業又は閉塞作業が閉鎖式操作（いわゆるクローズドシステ

ム）の設備により行われる場合には、必ずしも作業室が専用であることを

要さず、各作業を調製作業と同一の作業室において行うことは差し支え

ないものであること。 
ウ．上記イ．の作業を行う職員の専用の更衣室を要するものであること。 

51 1 5 五 無菌医薬部外品に係る製品の製造に必要な蒸留水等を

供給する設備は、異物または微生物による蒸留水等の汚染を

防止するために必要な構造であること。 

⑤第 51 条第 5 号関係 
無菌医薬部外品に係る製品の製造に必要な蒸留水等（設備及び器具並び

に容器の洗浄、試験検査に用いるものを含む。）を供給する設備について、

当該蒸留水等（蒸留水のほか、精製水等を含む。）の異物又は微生物によ

る汚染を防止する構造を要するものであること。異物又は微生物による
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汚染を防止する構造としては、例えば、給水パイプ等の材質、形状、適切

な傾斜構造、高温度の循環装置等が考えられるものであること。 
52 1 - （製造管理） 

第 52 条 

製造業者等は、無菌医薬部外品に係る製品を製造する場合に

おいては、製造部門に、第 38 条に規定する業務のほか、手

順書等に基づき、次に掲げる製造管理に係る業務を適切に行

わせなければならない。 

62．第 52 条（製造管理）関係 
（1）無菌医薬部外品区分製造所において製造部門に行わせる製造管理に

係る業務について規定するものであること。 
（2）無菌医薬部外品に係る製品の製造管理については、その製造所にお

ける製造工程等に応じて、GMP 省令第 52 条各号の業務のほか、同令第

38 条各号の業務も適切に行わせる必要があるものであること。 
52 1 1 一 作業区域については、製造する無菌医薬部外品に係る製

品の種類、剤形、特性、製造工程および当該区域で行う作業

内容等に応じて、清浄の程度等作業環境の管理の程度を適切

に設定し、管理すること。 

第 52 条第 1 号関係 
作業区域について、製造する製品の種類、剤形、特性、製造工程及び当該

区域で行う作業内容等に応じて、清浄の程度等作業環境の管理の程度の

適切な設定及び管理を要するものであること。 
52 1 2 二 原料、資材および製品については、製造する無菌医薬部

外品に係る製品の種類、剤形、特性、製造工程等に応じて、

微生物等の数等必要な管理項目を適切に設定し、管理するこ

と。 

②第 52 条第 2 号関係 
原料、資材及び製品（中間製品を含む。）について、製造する製品の種類、

剤形、特性、製造工程等に応じて、微生物等の数等必要な管理項目の適切

な設定及び管理を要するものであること。 
52 1 3 三 製造工程において、原料、資材および製品の微生物等に

よる汚染等を防止するために必要な措置をとること。 

③第 52 条第 3 号関係 
原料、資材及び製品（中間製品を含む。）について、製造工程（保管を含

む。）における微生物等による汚染等を防止するため必要な措置をとらな

ければならないものであること。 
52 1 4 四 製造する無菌医薬部外品に係る製品の種類、剤形、特性、

製造工程等に応じて、製品の無菌性を保証するために重要な

工程等については、工程管理のために必要な管理値を適切に

④第 52 条第 4 号関係 
製品の無菌性保証に重要な工程等について、製造する製品の種類、剤形、

特性、製造工程等に応じて、必要な管理値の適切な設定及び管理を要する
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定め、管理すること。 ものであること。 

52 1 5 五 製造用水については、その用途に応じ、所要の微生物学

的項目および物理化学的項目に係る管理値を適切に定め、管

理すること。 

⑤第 52 条第 5 号関係 
製造用水（製造設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。）について、そ

の用途に応じて、微生物学的項目及び物理学的項目に係る管理値の設定

及び管理を要するものであること。 
52 1 6 六 次に定めるところにより、職員の衛生管理を行うこと。 

イ 製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入り

をできる限り制限すること。 

ロ 現に作業が行われている清浄区域または無菌区域への

職員の立入りをできる限り制限すること。 

⑥第 52 条第 6 号関係 
無菌医薬部外品に係る製品の作業所における職員の衛生管理について規

定するものであること。 
ア．製造作業に従事する職員以外の者について、作業所への立入りをでき

る限り制限する衛生管理を要するものであること。 
イ．現に作業が行われている清浄区域又は無菌区域への職員の立入りを

できる限り制限する衛生管理を要するものであること。 
52 1 7 七 次に定めるところにより、清浄区域または無菌区域で作

業する職員の衛生管理を行うこと。 

イ 製造作業に従事する職員が清浄区域または無菌区域へ

立入る際には、当該区域の管理の程度に応じて、更衣等を適

切に行わせること。 

ロ 職員が原料、資材および製品を微生物等により汚染する

おそれのある健康状態にある場合においては、申告を行わせ

ること。 

⑦第 52 条第 7 号関係 
清浄区域又は無菌区域で作業する職員の衛生管理について規定するもの

であること。 
ア．当該職員の清浄区域又は無菌区域への立入りに際して、当該区域の管

理の程度に応じて、適切な更衣等を要するものであること。 
イ．原料、資材及び製品（中間製品を含む。）を微生物等により汚染する

おそれのある健康状態にある職員には、その旨を申告させる衛生管理を

要するものであること。 
53 1 - （教育訓練） 

第 53 条 

63．第 53 条（教育訓練） 
（1）無菌医薬部外品区分製造所においてあらかじめ指定した者に行わせ
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製造業者等は、無菌医薬部外品に係る製品を製造する場合に

おいては、あらかじめ指定した者に、第 47 条に規定する業

務のほか、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなけ

ればならない。 

る無菌医薬部外品に係る製品の製造作業及び試験検査のための教育訓練

に係る業務について規定するものであること。あらかじめ指定した者に

ついては、教育訓練を実施する内容を熟知している職員を責任者として

あらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP 省令第 34 条第 4 項

の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。 
（2）無菌医薬部外品に係る製品の製造作業及び試験検査のための教育訓

練については、GMP 省令第 53 条各号の業務のほか、同令第 47 条各号の

業務も行わせる必要があるものであること。 
53 1 1 一 製造または試験検査に従事する職員に対して、無菌医薬

部外品に係る製品の製造のために必要な衛生管理、微生物学

その他必要な教育訓練を実施すること。 

①第 53 条第 1 号関係 
製造又は試験検査に従事する職員に対して、無菌医薬部外品に係る製品

の製造に必要な衛生管理、微生物学その他必要な教育訓練の実施を要す

るものであること。 
53 1 2 二 清浄区域および無菌区域等での作業に従事する職員に

対して、微生物等による汚染を防止するために必要な措置に

関する教育訓練を実施すること。 

②第 53 条第 2 号関係 
清浄区域又は無菌区域等で作業に従事する職員に対して、微生物等によ

る汚染の防止に必要な措置に関する教育訓練の実施を要するものである

こと。 
 


